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14 Febbraio 2013 
 

AVVISO DI  SICUREZZA URGENTE 
 

Oxoid Xpect™ Legionella Test Kit  

R24680 Lots 274804, 249258, 302723  

 
Gentile Cliente, 
 
Un’indagine tecnica ha rivelato che alcuni test del kit Oxoid Xpect™ Legionella 
(R24680), dei lotti sopra indicati, possono dare risultati falsi positivi. 
 
Continuare ad utilizzare questi lotti può portare ad un’errata indicazione di presenza 
di antigeni di Legionella pneumophila, sierogruppi 1 e 6, in campioni di urine. 
 
I clienti che hanno usato questi lotti dovrebbero rivalutare i risultati ottenuti, 
considerare di rieseguire il test e/o richiedere il parere di un esperto. 
 
In accordo con la nostra Politica sulla Qualità, Vi chiediamo di eliminare il materiale 
rimanente dei lotti in oggetto e contattare il Servizio Clienti o il Distributore locale che 
provvederanno a fornirVi il prodotto in sostituzione. 
 
È fondamentale che la presente comunicazione sia divulgata a tutti coloro che 
all’interno della Sua organizzazione utilizzano il prodotto. 
 
Abbiamo già provveduto ad informare della presente Azione Correttiva (FSCA) il 
Ministero della Salute, Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio 
farmaceutico e della sicurezza delle cure.  
 
Qualora dovesse riscontrare problemi inerenti la presente comunicazione o necessiti 
di ulteriori informazioni, La preghiamo di contattare il nostro reparto di Assistenza 
Tecnica/informazione prodotti allo 0295059.350. 
 
 
Cordialmente,  
 

 
 
Colin Booth  
Global Director, Quality Assurance and Regulatory Affairs, Microbiology Products  


