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 AVVISO URGENTE 
PER LA SICUREZZA NEL SITO 

GE Healthcare 
Healthcare Systems 
9900 Innovation Drive 
Wauwatosa, WI 53226 
USA 

 
Rif. interno GE Healthcare: FMI 12207, 12208 

19 marzo 2014 
 
A: Responsabile del reparto di Ingegneria Biomedica 

Responsabile Radiologia 
Responsabile Cardiologia 

 
RIF: Sistemi per l'acquisizione di immagini cardiovascolari con raggi X Innova 2100IQ, Innova 2121IQ, Innova 

3100, Innova 3100IQ, Innova 3131IQ, Innova 4100, Innova 4100IQ, Innova IGS 620, Innova IGS 630 - 
Potenziale problema all'avvio o perdita dell'imaging nei sistemi dotati di PDB (Power Distribution Box-
Quadro di distribuzione) con marchio CE. 

 
GE Healthcare è venuta a conoscenza di un potenziale problema di sicurezza con l'avviamento del sistema. Si 
raccomanda pertanto di comunicare a tutti i potenziali utenti presenti nella propria struttura sia il presente 
avviso, sia le relative azioni correttive raccomandate. 

 
Problema  
di sicurezza 

Il sistema Innova può non avviarsi in modo corretto dopo l'accensione o dopo un reset del sistema. 
Inoltre,può spegnersi in modo inaspettato durante un esame e causare la perdita totale dell'imaging 
per interventi in tempo reale. 
Non sono stati riportati casi di lesioni correlati a questo problema. 

 
Istruzioni per  
la sicurezza  

Prima di ciascun utilizzo, assicurarsi che il sistema Innova emetta i raggi X e funzioni correttamente. 
Eseguire un rapido controllo funzionale del sistema creando un test sulla console di sistema e 
verificare che le acquisizioni di fluoroscopia/registrazione siano disponibili. Se il sistema non si avvia, 
eseguire la procedura di ripristino. Se il problema persiste, contattare il rappresentante locale del 
servizio assistenza GE Healthcare. 

 
Dettagli  
del prodotto  
in questione 

Vedere l'Appendice 1 e 2 allegata nelle seguenti pagine per un elenco degli ID di sistema. 

 
Correzione 
prodotti 

GE Healthcare apporterà le dovute modifiche senza addebitare alcun costo aggiuntivo al cliente. Per 
l'implementazione della correzione, un rappresentante dell'assistenza GE Healthcare provvederà a 
mettersi in contatto con l'utente. 

 
Informazioni  
di contatto 

In caso di domande riguardanti questa azione correttiva 'sul campo' o le modalità di identificazione 
dei dispositivi coinvolti, contattate pure il vostro referente locale delle funzioni di vendita e/o 
assistenza tecnica:  
 
Nord Ovest: T. 800827164 opz.2 - Fax 800014110 
Nord Est: T. 800827166 opz. 2 - Fax 800917292 
Centro + Sardegna: T. 800827168 opz. 2 - Fax 800917293 
Sud: T. 800827170 opz. 2 - Fax 800917294 
email: ServiceCentreMilanOffice@ge.com 
 
Svizzera: 0800 55 69 58 

 
 
GE Healthcare vi conferma che questo avviso è già stato comunicato al Ministero competente. 
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Il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e qualità è la nostra massima priorità. Per eventuali domande, contattare 
immediatamente GE Healthcare. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
James Dennison 
Vice Presidente QARA 
GE Healthcare Systems 

 
Douglas M. Hansell, M.D., MPH 
Chief Medical Officer 
GE Healthcare 
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APPENDICE GEHC n. rif 12207 1: Sistemi per l'acquisizione di immagini cardiovascolari con raggi X 
Innova 2100IQ, Innova 3100, Innova 3100IQ, Innova 4100, Innova 4100IQ, dotati di PDB con marchio CE 
 

00052VAS03 58010VAS01 BY4015VA02 KW1018VA02 RU1295VA01 RU2741VA03 

00052VAS04 600098VA01 CS1006VA04 KW1018VA03 RU1295VA02 RU2747VA01 

00052VAS05 600123VA02 DZ1027VA02 KW1018VA04 RU1295VA03 RU2886VA01 

00060VAS02 600130VA01 DZ1060VA01 KW1018VA05 RU1295VA04 RU2969VA01 

00060VAS03 600152VA01 DZ1104VA01 KW1055VA01 RU1295VA05 RU2992VA01 

00084VAS02 622223XR01 DZ1292VA01 LB1039VA01 RU1318VA01 RU3053VA01 

00100VAS01 63012VAS01 G4191713 LB1160VA01 RU1326VA01 RU3092VA01 

00109VAS01 64002VAS01 GE1004VA01 LT4000VA04 RU1346VA01 RU3105VA01 

00109VAS02 71004VAS01 GE1005VA01 LT4001VA02 RU1354VA01 RU3137VA01 

00109VAS03 77137VAS01 GE1009VA01 LV4000VA02 RU1449VA01 RU3138VA02 

00109VAS04 77451VAS01 H1420VAS23 LV4000VA03 RU1457VA01 RU3191VA01 

00175VAS01 80002VAS01 H1823VAS11 LV4001VA02 RU1464VA01 RU3213VA01 

00192VAS04 A5105151 HC1819XR08 LV4012VA01 RU1475VA01 RU3230VA01 

00192VAS05 A5111034 HC2001XR02 M2569317 RU1481VA01 RU3230VA02 

00197VAS01 A5119437 HC4348XR01 MA1004VA02 RU1482VA02 RU3253VA01 

00203VAS01 A5127281 HC4348XR02 MC1010VA01 RU1550VA01 RU3285VA01 

00860VAS01 A51273120 HC4480XR05 MC1024VA01 RU1550VA02 RU3290VA01 

01224VAS04 A5129025 HR4106VA01 NO1005VA05 RU1581VA01 RU3293VA01 

01243VAS03 A5178024 HR4107VA01 NO1064VA03 RU1632VA01 RU3301VA01 

01367VAS02 A5190949 HU1039VA02 NO1064VA04 RU1646VA01 RU3305VA01 

828160007 A5286803 HU1042VA01 PL1082VA01 RU1670VA01 RU3317VA01 

828160008 A5333035 HU1094VA01 PL1508VA02 RU1692VA01 RU3328VA01 

828160012 A5333036 HU1116VA01 PL1553VA01 RU1757VA02 RU3331VA01 

834160003 A5333037 HU1173VA02 PL1622VA01 RU1820VA01 RU3412VA01 

834160007 A5364462 HU1173VA03 PL1688VA01 RU1830VA01 RU3430VA01 

835160018 A56364110 IE1100VA01 RO1180VA01 RU1857VA01 RU6261VA01 

835160021 A5697709 IE1100VA02 RS4024VA01 RU1899VA01 RU6340VA01 

835160023 A5718004 IQ1083VA01 RU1000VA01 RU1971VA01 SD1038VA01 

835160024 A5807919 IQ1083VA02 RU1013VA02 RU1999VA01 SD1063VA01 

835160025 A58080104 IQ1126VA01 RU1018VA03 RU2011VA01 SI4069VA01 

835160027 AL4009VA01 IQ1165VA01 RU1047VA02 RU2031VA01 SK1064VA01 

843160005 AL4009VA02 IQ1309VA01 RU1050VA03 RU2036VA01 SY1001VA02 

847160004 AO1001VA01 IR1026VA02 RU1063VA01 RU2076VA02 SY2005VA01 

10086VAS04 B5129910 IR1748VA01 RU1100VA01 RU2442VA01 TN1016VA01 

10507VAS01 BA4020VA01 IS1001VA01 RU1102VA02 RU2457VA01 TN1366VA01 

17005VAS01 BA4073VA01 J5274803 RU1136VA01 RU2526VA01 UA4230VA01 

21007VAS01 BA4080VA01 KW1001VA03 RU1140VA02 RU2558VA01 UK1015VA01 

34268VAS01 BG4033VA01 KW1001VA04 RU1142VA01 RU2581VA01 X1347902 

34280VAS01 BG4042VA01 KW1011VA01 RU1156VA01 RU2714VA01   

35049VAS01 BG4549VA02 KW1013VA01 RU1254VA01 RU2741VA01   

553003XR01 BY4001VA03 KW1018VA01 RU1283VA01 RU2741VA02   
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APPENDICE GEHC n. rif 12208 2: Sistemi per imaging cardiovascolare con raggi XInnova 2121IQ, 
Innova 3131IQ, Innova IGS 620, Innova IGS 630 dotati di PDB con marchio CE  
 

834160004 34006VAS02 LY1086VA01 YV0472 

834160005 542120XR02 M4152252 YV0475 

834160006 A5102694 M4166990 YV0476 

835160028 A5320145 M4198064 YV0477 

847160005 A5360408 M4212443 YV0478 

847160006 A5379605 MEX68922 YV0480 

850060739 A5632421 N4192939 YV0500 

850060744 AE1225VA01 PER18124 YV0510 

850060749 AZ1003VA02 PL1804VA01 YV0520 

853060198 AZ4001VA01 RO1095VA01 YV0555 

853060200 B51142125 RU1086VA04 YV1800 

853060201 B5114298 RU1156VA02 YV1801 

853060202 BG4009VA01 RU2741VA04 YV1803 

853060209 BH1000VA01 RU3427VA01 YV1804 

853060211 BY4020VA02 RU3847VA01 YV1805 

853060212 BY4033VA01 RU3883VA01 YV1818 

856160010 CS1006VA05 SA1060VA01 YV1900 

856160012 CS1340VA01 SA2236VA01 YV1901 

910162015 EG1000VA01 SA2253VA01 YV1902 

82416040046 HC1819XR10 SA2308VA01 YV1903 

82416070010 HC5284XR38 YE1002VA01 YV1904 

82416150007 HC5284XR39 YV0166 YV1905 

82416210022 HU1167VA01 YV0362 YV1906 

83016862100448 IE1100VA03 YV0364 YV1909 

00026VAS01 INNOVA12CC20022 YV0367 YV1910 

00095VAS08 IQ1165VA02 YV0370 YV1950 

00234VAS02 IQ1364VA01 YV0388 ZA2239VA01 

00243VAS02 KA2752VA01 YV0464   

00440VAS04 KW1011VA02 YV0466   

05448VAS01 KW1098VA01 YV0467   

10086VAS07 KW1098VA02 YV0468   

10307VAS01 LB1331VA01 YV0469   

 


