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Oggetto: INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI PHILIPS HEARTSTART
HOME E ONSITE (USi) MODELLI M5066A e M5068A.

Con la presente desideriamo informarVi che la nostra fabbrica ha deciso di intraprendere un’azione
migliorativa ( FC086 100130 ) sul modello di apparecchiature specificato in oggetto di cui una o
più di esse ci risultano essere installate presso il Vs. Ente.

Philips Healthcare che è particolarmente attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei suoi prodotti, ha
deciso di informare i Clienti utilizzatori di dispositivi Philips HeartStart Home e OnSite (HS1),
modelli M5066A e M5068A, sulle contromisure da adottare in attesa della visita dei nostri specialisti.

A tal proposito Vi preghiamo di divulgare P informazione di sicurezza allegata a tutto il personale
operativo di reparto e di far rispettare dallo stesso le disposizioni riportate.

Verrete comunque contattati al più presto daI nostro personale al fine di programmare per ogni
apparecchiatura coinvolta, una visita dei nostri specialisti tecnici per l’implementazione
dell’aggiornamento FC086 100130.

Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata ad ogni singolo Cliente utilizzatore
di apparecchiature interessate dalla specifica azione di FCO, e’ stata inoltrata all’Autorita’
Competente, in linea con le linee guida europee per la vigilanza sui dispositivi medici

Scusandoci per il disagio, Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro Centro Risposta Clienti 800/232100
per ogni dubbio o chiarimento in merito.
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PHILIPS

INFORMAZIONE DI SICUREZZA

Richiamo per HeartStart Home and OnSite (HS1).
Contaminazione Pin di contatto.

PRODOTTI Un numero limitato di dispositivi Philips HeartStart Home e OnSite
INTERESSATI (HS1) modelli M5066A e M5068A è interessato dalla presente azione

correttiva.
Philips ha gia’ identificato i numeri di serie di tutti i dispositivi coinvolti.

DESCRIZIONE DEL Su un numero limitato di dispositivi AED (serniautomatici) HeartStart
PROBLEMA Home e OnSite (HS1), uno o entrambi i pin di contatto possono essere

contarninati dal materiale residuo del processo di saldatura. Questa
contarninazione potrebbe impedire un adeguato collegamento tra
gli elettrodi e il dispositivo.

RISCHI CONNESSI A causa dello scarso contatto tra gli elettrodi e I’ HeartStart Home e
OnSite (HS1), il dispositivo potrebbe non essere in grado di
somministrare la terapia in caso di emergenza.

COME Un numero limitato di Philips HeartStart Horne e OnSite (HS1) modelli
IDENTIFICARE I M5066A e M5068A è interessato dalla presente azione correttiva.
PRODOTTI Philips ha gia’ individuato il Vs. dispositivo come coinvolto dalla
INTERESSATI presente azione correttiva. Il numero di serie è riportato sull’ etichetta

posta sulla parte posteriore del Vs. dispositivo come da esempio che
segue:

SN: A13G4t####
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AZIONI DA In attesa della sostituzione, siete pregati di tenere il Vs. dispositivo AED
INTRAPRENDERE (semiautomatico) HeartStart Home e OnSite (HS1) in servizio qualora
DA PARTE DEL non siate in possesso di altri defibrillatori pronti per 1’ uso.
CLIENTE

AZIONI Philips a proprie spese eseguirà la sostituzione dei dispositivi dispositivi
PIANIFICATE DA Philips HeartStart Home e OnSite (HS 1) interessati dalla presente azione
PHILIPS correttiva.
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