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 AVVISO URGENTE 
PER LA SICUREZZA NEL SITO 

GE Healthcare 
Healthcare Systems 
9900 Innovation Drive 
Wauwatosa, WI 53226 
USA 

 
Rif. interno GE Healthcare: FMI 17104 

<Date> 
 
A: Amministratori ospedalieri - Responsabili clinici dei rischi 

Responsabili di Radiologia - Cardiologia 
Radiologi - Cardiologi 

 
RIF: Possibilità di crollo del rilevatore wireless digitale del FlashPad™ a causa dei ganci supporto in nylon non 

conforme alle specifiche per i sistemi a parete Discovery XR656. 
 
GE Healthcare è venuta a conoscenza di un potenziale problema di sicurezza riguardante i ganci in nylon che 
sostengono il rilevatore del FlashPad™ nei sistemi Discovery XR656 a parete. Si raccomanda pertanto di comunicare 
a tutti i potenziali utenti presenti nella propria struttura sia il presente avviso, sia le relative azioni correttive 
raccomandate. 
 
Problema  
di sicurezza 

GE Healthcare è recentemente venuta a conoscenza di due crolli dei rilevatori del FlashPad™ dovuti 
alla rottura di un gancio di supporto in nylon. Il crollo di un rilevatore può causare ferite al paziente o 
all'operatore. Sono state segnalate occorrenze di crolli dei rilevatori, ma non è stato segnalato alcun 
infortunio. 

 
Istruzioni per  
la sicurezza  

Come dimostrato nell'esempio a destra nell'immagine sottostante, se si osserva che uno dei ganci di 
supporto in nylon del sistema a parete Discovery XR656 è rotto o allentato, è necessario 
interrompere immediatamente l'utilizzo del sistema e contattare il proprio rappresentante 
dell'assistenza GE Healthcare. Se i ganci si presentano come nell'esempio a sinistra e non sono rotti, 
è possibile continuare a utilizzare il sistema a parete. 
 

Sistema a parete Discovery XR656: 

 
 

 
Dettagli  
del prodotto  
in questione 

Sistemi a parete Discovery XR656 con numeri di parte 5374989/5397837 prodotti da gennaio 2013 a 
luglio 2014. Per dettagli relativi alla serie, consultare l'appendice. 

 
Correzione 
prodotti 

GE Healthcare risolverà i problemi di tutti i sistemi interessati sostituendo i ganci in nylon senza costi 
per l'utente. Per l'implementazione della correzione, un rappresentante dell'assistenza GE Healthcare 
provvederà a mettersi in contatto con l'utente. 

 
Informazioni  
di contatto 

In caso di domande riguardanti questa azione correttiva 'sul campo' o le modalità di identificazione 
dei dispositivi coinvolti, contattate pure il vostro referente locale delle funzioni di vendita e/o 
assistenza tecnica.  
 
 

Gancio integro 
con bordo 

Gancio rotto 
senza bordo 
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Potete anche contattare il Supporto Tecnico di riferimento al numero : 
 
Italia: 
NORD: TEL. 800827164 – FAX 800014110 
CENTRO: TEL. 800827168 – FAX 800917293 
SUD: TEL. 800827170 – FAX 800917294 
Email: ServiceCentreMilanoffice@ge.com  
 
Svizzera: 0800 55 69 58 
 

 
GE Healthcare vi conferma che questo avviso è già stato comunicato al Ministero competente. 
 
Il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e qualità è la nostra massima priorità. Per eventuali domande, contattare 
immediatamente GE Healthcare. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
James Dennison 
Vice Presidente QARA 
GE Healthcare Systems 

 
Douglas M. Hansell, M.D., MPH 
Chief Medical Officer 
GE Healthcare 
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Appendice 
 
Numeri di serie interessati con elenco numero di parte: 5374989: 
 

00000098015HL1 00000101258HL2 00000105502HL9 00000108129HL8 
00000098016HL9 00000101259HL0 00000105503HL7 00000108130HL6 
00000098927HL7 00000101260HL8 00000105504HL5 00000108131HL4 
00000099007HL7 00000101261HL6 00000105505HL2 00000108132HL2 
00000099010HL1 00000101881HL1 00000105506HL0 00000108133HL0 
00000099011HL9 00000101882HL9 00000105507HL8 00000108134HL8 
00000099012HL7 00000101883HL7 00000105980HL7 00000108135HL5 
00000099013HL5 00000102301HL9 00000105981HL5 00000108136HL3 
00000099014HL3 00000102302HL7 00000106114HL2 00000108137HL1 
00000099015HL0 00000102303HL5 00000106115HL9 00000108138HL9 
00000099016HL8 00000102304HL3 00000106116HL7 00000108405HL2 
00000099437HL6 00000102305HL0 00000106117HL5 00000108406HL0 
00000099438HL4 00000102306HL8 00000106118HL3 00000108407HL8 
00000099439HL2 00000102307HL6 00000106119HL1 00000108408HL6 
00000099440HL0 00000102575HL8 00000106120HL9 00000108409HL4 
00000099441HL8 00000102576HL6 00000106121HL7 00000108410HL2 
00000099442HL6 00000102577HL4 00000106122HL5 00000108411HL0 
00000099443HL4 00000102578HL2 00000106123HL3 00000108412HL8 
00000099444HL2 00000102851HL3 00000106124HL1 00000108701HL4 
00000099445HL9 00000102852HL1 00000106672HL9 00000108702HL2 
00000099446HL7 00000102853HL9 00000106673HL7 00000108703HL0 
00000099447HL5 00000103438HL8 00000106674HL5 00000108704HL8 
00000099448HL3 00000103439HL6 00000106675HL2 00000108705HL5 
00000099845HL0 00000103440HL4 00000106676HL0 00000108706HL3 
00000099846HL8 00000103441HL2 00000106677HL8 00000108707HL1 
00000099847HL6 00000103669HL8 00000106678HL6 00000108708HL9 
00000099848HL4 00000103670HL6 00000106968HL1 00000108709HL7 
00000099849HL2 00000103671HL4 00000106969HL9 00000108710HL5 
00000099850HL0 00000103672HL2 00000106970HL7 00000108711HL3 
00000099851HL8 00000103673HL0 00000106971HL5 00000108712HL1 
00000100227HL8 00000103674HL8 00000106972HL3 00000108714HL7 
00000100228HL6 00000103675HL5 00000106973HL1 00000108715HL4 
00000100229HL4 00000103959HL3 00000106974HL9 00000108716HL2 
00000100230HL2 00000103960HL1 00000106975HL6 00000108717HL0 
00000100231HL0 00000103961HL9 00000106976HL4 00000108718HL8 
00000100232HL8 00000104239HL9 00000107176HL0 00000108719HL6 
00000100233HL6 00000104240HL7 00000107177HL8 00000108720HL4 
00000100364HL9 00000104241HL5 00000107178HL6 00000108721HL2 
00000100365HL6 00000104242HL3 00000107179HL4 00000108722HL0 
00000100366HL4 00000104243HL1 00000107180HL2 00000108723HL8 
00000100367HL2 00000104244HL9 00000107181HL0 00000108724HL6 
00000100368HL0 00000104673HL9 00000107182HL8 00000108725HL3 
00000100369HL8 00000104709HL1 00000107380HL8 00000109154HL5 
00000100653HL5 00000104710HL9 00000107381HL6 00000109561HL1 
00000100654HL3 00000104711HL7 00000107382HL4 00000109562HL9 
00000100655HL0 00000104712HL5 00000107383HL2 00000109563HL7 
00000100656HL8 00000104713HL3 00000107384HL0 00000109564HL5 
00000100657HL6 00000104714HL1 00000107385HL7 00000109565HL2 
00000100658HL4 00000104715HL8 00000107386HL5 00000109566HL0 
00000100659HL2 00000104716HL6 00000107387HL3 00000109567HL8 
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00000101139HL4 00000104717HL4 00000107388HL1 00000109568HL6 
00000101140HL2 00000104718HL2 00000107815HL3 00000109569HL4 
00000101251HL7 00000104719HL0 00000107816HL1 00000109570HL2 
00000101252HL5 00000105160HL6 00000107817HL9 00000109571HL0 
00000101253HL3 00000105161HL4 00000107818HL7 00000109572HL8 
00000101254HL1 00000105162HL2 00000107819HL5 00000109986HL0 
00000101255HL8 00000105163HL0 00000107820HL3 00000109987HL8 
00000101256HL6 00000105164HL8 00000107821HL1 00000109988HL6 
00000101257HL4 00000105165HL5 00000107822HL9 00000109990HL2 
00000109991HL0 00000110172HL4 00000110432HL2 00000111362HL0 
00000109992HL8 00000110173HL2 00000110869HL5 00000111363HL8 
00000109993HL6 00000110174HL0 00000110870HL3 00000111371HL1 
00000110166HL6 00000110175HL7 00000110873HL7 00000111381HL0 
00000110167HL4 00000110427HL2 00000110876HL0 00000112379HL3 
00000110168HL2 00000110428HL0 00000110877HL8 00000113283HL6 
00000110169HL0 00000110429HL8 00000110878HL6  
00000110170HL8 00000110430HL6 00000110879HL4  
00000110171HL6 00000110431HL4 00000111359HL6  

 
 
Numeri di serie interessati con elenco numero di parte: 5397837: 
 

00000099003HL6 00000103955HL1 00000106125HL8 00000110164HL1 
00000099005HL1 00000103956HL9 00000106126HL6 00000110165HL8 
00000099459HL0 00000103957HL7 00000107374HL1 00000110425HL6 
00000099460HL8 00000103958HL5 00000107375HL8 00000110866HL1 
00000099843HL5 00000104238HL1 00000107376HL6 00000111353HL9 
00000099844HL3 00000104668HL9 00000107377HL4 00000111354HL7 
00000100362HL3 00000104669HL7 00000107378HL2 00000111355HL4 
00000100363HL1 00000104704HL2 00000107812HL0 00000111356HL2 
00000101250HL9 00000104705HL9 00000107813HL8 00000111369HL5 
00000101884HL5 00000104706HL7 00000107814HL6 00000111401HL6 
00000102579HL0 00000104707HL5 00000108139HL7 00000112358HL7 
00000102580HL8 00000104708HL3 00000108413HL6 

 00000103435HL4 00000105156HL4 00000108693HL3 
 00000103436HL2 00000105157HL2 00000108694HL1 
 00000103666HL4 00000105158HL0 00000108695HL8 
 00000103667HL2 00000105159HL8 00000108696HL6 
 00000103668HL0 00000105500HL3 00000108697HL4 
 00000103954HL4 00000105501HL1 00000108700HL6 
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