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bioMérieux rinnova costantemente il suo impegno per fornire ai suoi clienti prodotti di alta qualità; ci scusiamo 
per qualsiasi disagio questo problema possa arrecare al Suo Laboratorio e La preghiamo di voler contattare il 
nostro Reagents Customer Service bioMérieux (Tel. 055 6449935; e-mail: as.it@biomerieux.com) per qualsiasi 
ulteriore richiesta o necessità di chiarimento. 

 

RingraziandoLa per la comprensione, voglia gradire i nostri migliori saluti. 

 

 
 
 
 

Elena Grandini 
             Responsabile RA & QA ComOps  
                    bioMérieux Italia S.p.A. 
 

 

 

Allegato: Certificato di Distruzione 
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CERTIFICATO DI DISTRUZIONE 
 

 
 
 Dichiaro la presa visione della lettera bioMérieux che informa in merito all’errore di etichettamento del 

lotto 1003405320 del kit Toxo ISAGA IgA: 
 

Prodotto Codice Lotto Numero di confezioni 
distrutte 

 
Toxo ISAGA IgA 79322 1003405320 

…………………… 
 
 
N.B. si prega di inviare il certificato di distruzione anche nel caso non fosse più 

in possesso di confezioni del lotto in oggetto, indicando 0 nella colonna 
“numero di confezioni distrutte”, a titolo di ricevuta di questa 
comunicazione. 

 
 

LABORATORIO: .........................…...................………………......……………............... 

 ..............................…………....................................…………….......... 

 ..............................…………....................................…………….......... 

INDIRIZZO: ................................………………..........................……………........... 

CITTA’: ....................................……………............................……………......... 
 

 

DATA : ...........................................        TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE : 
 

……………....………………............................ 
 (Da compilare ed inviare al:  

Reagents Customer Service bioMérieux Italia S.p.A. - fax 055 6449937)  
 

 


