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Al farmacista responsabile dei dispositivi medici sterili 

Farmacovigilanza 

 

        Lissieu, 10/01/2018 

 

N/Ref: DM/R-EM/20180110/A 

OGGETTO: RICHIAMO rampe di rubinetti con prolunga 

 

RICHIAMO URGENTE DI DISPOSITIVO MEDICO 

Gent.mi,  

il mese scorso abbiamo richiamato alcuni lotti di rampe di rubinetti con prolunga perché c’è il rischio che si 

stacchi il terminale Luer maschio fornito con la prolunga. 

 

Nella gestione della nostra farmacovigilanza e seguendo varie modifiche con l’ANSM, abbiamo deciso di 

effettuare un richiamo volontario di tutti i codici delle rampe femmina con prolunga LLM/LLM prodotti prima 

del 30 gennaio 2017, in conformità con i nostri CAPA 2016 1 76 (Lotti che iniziano con 17A.. 16… 15… 14… 

13…). 

Siamo consapevoli dell’impatto che tale richiamo può avere sulle vostre attività ma lo scopo di questa azione 

è quello di rendere sicuro l’utilizzo delle nostre rampe. 

Dal 30 gennaio 2017 sono state poste in essere azioni correttive e la loro efficacia è stata verificata. 

Pertanto chiediamo di procedere con l’immediato ritiro di tutti i prodotti di seguito elencati presenti presso 

le vostre strutture sanitarie e di tenerli a nostra disposizione appena possibile. 

Vi chiediamo cortesemente di comunicarci il prima possibile le quantità da ritirare restituendoci il modulo 

allegato. Vi contatteremo per informazioni sui termini della sostituzione. 

 

Restituire a: 

CAIR ITALIA SRL 

Elisabetta Torrisi 

e.torrisi@cairitalia.it 

Fax 049 9903458 

 

Questo richiamo segue la decisione dell’ANSM datata 2 marzo 2018, per cui il Ministero della Salute è stato 

informato e verrà aggiornato sui progressi dell’operazione. 
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Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e con la presente ci scusiamo per il disagio. Cair LGL farà il 

possibile per risolvere questo problema al più presto. 

Rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione,  

Porgiamo distinti saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO PER LA RESTITUZIONE DEI PRODOTTI RICHIAMATI 

Rampe di rubinetti con prolunga 

 

Compilare e restituire a: 

CAIR ITALIA SRL 

e-mail: e.torrisi@cairitalia.it 

Fax 049 9903458 

 

AZIENDA OSPEDALIERA: 

Nome / Qualifica della persona che completa il modulo 

 

 

 

Confermiamo di aver letto la comunicazione del richiamo. 

Abbiamo verificato il nostro stock ed è risultato che: 

 

      Non abbiamo nessun pezzo dei prodotti richiamati 

      Abbiamo in stock e chiediamo a Cair LGL di ritirare/cambiare i seguenti prodotti: 

 

 

 

Rampe con 2 rubinetti Rampe con 3 rubinetti Rampe con 4 rubinetti 

Lotto e quantità Lotto e quantità Lotto e quantità 
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Rampe con 5 rubinetti Rampe con 6 rubinetti Rampe con Neutraclear 

Lotto e quantità Lotto e quantità Lotto e quantità Lotto e quantità 



 

 

 

 

 

 

Persona da contattare per la sostituzione: 
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Persona da contattare per il ritiro: 

RPB5325 


