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AVVISO URGENTE DI SICUREZZA PER INTERVENTO SUL CAMPO 

(FSN, FIELD SAFETY NOTICE) 

Nome dei prodotti interessati: valvole emostatiche Access-9™ e AccessPLUS™ 

Azione richiesta: reso dei dispositivi a Merit 

 

Merit Medical Systems, Inc. sta conducendo un ritiro volontario dal mercato delle valvole emostatiche 

Access-9™ e AccessPLUS™ a causa di un difetto risalente a una recente modifica di progettazione 

apportata per migliorare la fabbricabilità.  Le valvole emostatiche Access prodotte dopo l’attuazione di 

questa modifica presentano un intervallo interno fra il rotatore e il corpo a “Y” in cui il filo guida può 

rimanere impigliato, rendendone difficile l’avanzamento attraverso il dispositivo (Figura 1).  Questo ritiro 

interessa 120 lotti Merit e 61 codici di catalogo Merit, identificati nella tabella allegata.  

È improbabile che il problema causi lesioni al paziente e non comporta rischi aggiuntivi né per il paziente 

né per l’operatore. Inoltre, apparentemente il difetto non influisce sulla sicurezza o sulle prestazioni del 

dispositivo quando quest’ultimo viene utilizzato come previsto, ma rimane il rischio di un possibile 

attorcimento o danneggiamento al filo guida se quest’ultimo incontra una resistenza e occorre una 

manipolazione o uno sforzo aggiuntivo per farlo avanzare. Questo difetto potrebbe comportare un ritardo 

nella procedura. 

Merit non ha ricevuto alcuna segnalazione di lesioni ai pazienti causate da questo problema; tuttavia, alla 

data della presente lettera, ha ricevuto 17 reclami da clienti riguardanti il problema stesso. Merit ha scelto 

di ritirare dal mercato i prodotti interessati e richiede l’interruzione immediata dell’uso o della 

distribuzione dei lotti sopra indicati e il reso dei prodotti. La nostra documentazione indica che Lei ha 

ricevuto lotti interessati, come indicato nell’allegato modulo di risposta del cliente (CRF, Customer 

Response Form). 



   

 

Figura 1.  

 

Azione richiesta al possessore dei prodotti  

1. Determinare immediatamente se uno o più dei dispositivi identificati nell’allegato CRF si trovano 

nella propria struttura e in tal caso metterli in quarantena e interromperne l’uso e la distribuzione.  

2. Accertarsi che il personale interessato sia al corrente di questo intervento sul campo.  

3. Se il prodotto è stato distribuito in altre strutture, istituti o stabilimenti di altri produttori, inoltrare 

loro il presente avviso e annotare sul CRF il numero di dispositivi distribuiti.  Le autorità sanitarie 

potrebbero richiedere ulteriori informazioni sulla distribuzione.  

4. Compilare il CRF, eseguirne una scansione e inviarlo per email al servizio clienti all’indirizzo  

RESPONSE-EMEA@merit.com entro 7 (sette) giorni solari.  Sul CRF occorre indicare tutti i 

prodotti interessati che si sono ricevuti da Merit. 

5. Restituire immediatamente a Merit tutti i lotti interessati di cui si è in possesso attenendosi alle 

istruzioni riportate nel CRF allegato. 

 

Le autorità nazionali competenti in materia sono state notificate del presente avviso di sicurezza per 

intervento sul campo. 

Per eventuali domande riguardanti la presente comunicazione, si prega di contattare il rappresentante 

commerciale Merit locale o il servizio clienti Merit all’indirizzo RESPONSE-EMEA@merit.com o 

chiamando il numero  0031 – 43 3588233.  

Merit Medical fa ogni sforzo per offrire prodotti di alta qualità e si scusa per l’eventuale disturbo arrecato 

da questo intervento sul campo.  

Allegati 

 


