
 
 

AVVISO DI SICUREZZA 
FALSIFICAZIONE TRANFRONTALIERA DI DISPOSITIVI MEDICI 

CONTRANGOLO Ti-Max X95L   
 

Spett. Ministero della Salute 
Via Giorgio Ribotta, 5 

00144 ROMA (IT) 
PEC Ministero della salute 

Regioni e Provincie Autonome 
Strutture sanitarie, Pubbliche e private 

Operatori economici nazionali 

 

Thiene, 20/04/2022 

 

Oggetto: Avviso di falsificazione del Dispositivo Medico “Ti-Max X95L   (COD. C600001)” 
 
NSK, in qualità di Fabbricante dei dispositivi medici informa che è stata comunicata da parte di 

NSK Dental Italy, la presenza su territorio italiano di dispositivo medico falsificato. 

Esso riporta la denominazione “Ti-Max X95L” simile all’ originale. 

A tal proposito, si allega la documentazione fotografica per favorire l'identificazione del dispositivo 

medico falsificato rispetto a quello legalmente prodotto da NSK. 

 



 
 
 

 

 

  

 

  

- Il font e la grandezza dei caratteri sono diversi dall’originale;  

 

 

 

 

 

 

 

La zigrinatura antiscivolo nella parte centrale del prodotto contraffatto risulta essere 
differente rispetto l’originale, più corta e meno marcata. 

 

 

ORIGINALE 



 
 

 

 

 

 

 

 

- Le informazioni e i simboli presenti sul contrangolo contraffatto hanno forme, 
dimensioni e posizioni diversi rispetto l’originale; 

- Il logo CE non rispetta la normativa; 
- Il seriale del prodotto contraffatto non è originale; 
- Anello di trattenuta colorato non presente nel prodotto contraffatto.  

 

 

  

Sopra la testina del contraffatto è presente una marcatura non presente 
nell’originale. 

 

ORIGINALE 



 
 

  
Nel prodotto contraffatto l’allocatore è in metallo, mentre nell’originale è in plastica nera  
  

- Istruzioni per l’uso falsificate (nome prodotto). Vista frontale scatola falsificata (nome prodotto). 

 

 

 

 

- Vista retro scatola falsificata (nome prodotto). Vista laterale scatola falsificata (nome prodotto). 






