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Avviso correttivo di sicurezza

Denominazione prodotto: Novocastra™ Liquid Mouse Monoclonal Antibody Muscle Specific
Actin

Lotti n.: 6086929, 6089716, 6083632, 6080639, 6099941, 6074404, 6074748

Motivo: Notifica di erronea diluizione consigliata come dichiarato nelle attuali IPU

Data: 02 dicembre 2022

All'attenzione di: Dipartimento di patologia/Rivenditore/Distributore

Egregi signori/signore,

Leica Biosystems ha emesso il presente Avviso correttivo di sicurezza urgente (FSN) per informarvi
in merito a un’Azione correttiva di sicurezza (FSCA) riguardante il nostro prodotto NCL-L-MSA-594,
Novocastra™ Liquid Mouse Monoclonal Antibody Muscle Specific Actin. | nostri record indicano
che avete ricevuto uno o pitl prodotti tra quelli interessati da quest'azione.

Dettagli sui dispositivi interessati:

Il presente Avviso correttivo di sicurezza riguarda i seguenti prodotti:

Tab. 1: Ecco il codice prodotto e il numeri di lotto interessati:

Codice prodotto Numeri di lotto

6086929
6089716
6083632
NCL-L-MSA-594 6080639
6099941
6074404
6074748

Descrizione del problema:

Leica Biosystems Newcastle di recente & venuta a conoscenza del fatto che le IPU del prodotto
menzionato in precedenza indicano erroneamente una diluizione consigliata di 1/400 e una
concentrazione di 243 mg/l, laddove i valori corretti sono invece 1/200 e 135 mg/l. Le IPU
verranno pertanto aggiornate alla luce di quanto illustrato. L’etichetta sul prodotto indica la
concentrazione corretta.
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Avvertenze operative per |'utilizzatore:

Sulla base di indagini interne, Leica Biosystems ha stabilito che non occorre adottare alcuna
misura in relazione al corretto uso del dispositivo presso la vostra struttura.

La formulazione all'interno della fiala & rimasta inalterata dal lancio del prodotto e I'etichetta ¢
corretta, mentre le IPU contengono informazioni errate come spiegato sopra. Tenuto conto del
fatto che & stata eseguita un’idonea convalida utilizzando tessuto di controllo, la correzione
dell’etichettatura sulle IPU non influira sull’'uso del prodotto.

Sostituzione del prodotto

Non occorre sostituire il prodotto, lo scopo dell’avviso produttivo & unicamente informare i clienti
della variazione dell’etichettatura.

Trasmissione del presente avviso correttivo di sicurezza:

Questo avviso deve essere trasmesso in primis agli utenti finali ai quali & stato venduto il prodotto
e anche a tutti coloro all'interno dell'organizzazione acquirente che devono essere informati del
presente problema.

Vi preghiamo di confermare la ricezione dell'avviso al pit presto possibile apponendo data e firma
sul modulo di conferma di ricevimento dell'avviso correttivo di sicurezza e di inviarlo a Leica
Biosystems.

Effettuare una scansione del documento compilato e restituirlo utilizzando I'indirizzo e-mail
seguente:

MSA-594@Leicabiosystems.com

La vostra collaborazione in questa circostanza sara molto apprezzata. Ci scusiamo vivamente per
qualunque inconveniente possa avervi causato.

In caso di domande su questa problematica, non esitate a contattare il vostro rappresentante
locale Leica Biosystems.

Distinti saluti,
Referente:

Justine Reed
Leica Biosystems Newcastle Ltd
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Balliol Business Park West
Benton Lane

Newcastle upon Tyne NE12 8EW
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telefono: +44 191 215 0567

fax: +44 191 215 1152

Il sottoscritto conferma che sono state informate le autorita competenti.

Firma

P A
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MODULO DI CONFERMA DI RICEVIMENTO AVVISO CORRETTIVO DI
SICUREZZA

Sono interessati i seguenti numeri di lotto:
Codice prodotto Numeri di lotto
6086929

6089716
6083632
NCL-L-MSA-594 6080639
6099941
6074404
6074748

] Con la presente confermo di aver ricevuto I'Avviso correttivo di sicurezza di Leica Biosystems.

Persona di riferimento (si prega di scrivere in stampatello)

Firma Data

Nome della struttura (si prega di scrivere in stampatello)

Si prega di inviare per e-mail il presente modulo a:

MSA-594@leicabiosystems.com
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