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03 marzo 2023 Versione 01 Coleraine, Northern Ireland 

Rif. FSN: SI22-170 
 

Avviso di sicurezza urgente  

 
 
 

Circuiti di respirazione neonatali – rischio di 

danno al paziente a causa del distacco di un 

tubo (e di un connettore fissato al tubo) dal 

gomito di circuiti di respirazione neonatali. 
 

 
Chiediamo di girare il presente Avviso di sicurezza (FSN - 
Field Safety Notice) a tutte le persone della sua 
organizzazione che è importante ne siano a conoscenza. 

 
 
 
 

Tipo di intervento: 
Comunicare un rischio conclamato di danno al paziente a causa del distacco di un tubo 
(e di un connettore fissato al tubo) dal gomito di un circuito di respirazione neonatale. 

Dispositivi: 
Circuiti di ventilazione riscaldati Neo Aquavent, sistemi per ossigenoterapia umidificata 
NeoFlow, sistemi nCPAP Neo Aquavent 

Produttore: 
Armstrong Medical Limited, Wattstown Business Park, Newbridge Road, Coleraine, 
BT52 1BS, Northern Ireland 

Data di 
pubblicazione: 

03 marzo 2023   

All’attenzione di: 
Professionisti sanitari che lavorano nei reparti di terapia intensiva degli ospedali e di 
tutte le altre persone a cui sono stati consegnati dispositivi potenzialmente interessati 
compresi i distributori. 

Ambito di azione Creazione di un avviso di sicurezza specifico per un LOTTO  

Parole chiave: 
Circuiti di ventilazione riscaldati Neo Aquavent, sistemi per ossigenoterapia umidificata 
NeoFlow, sistemi nCPAP Neo Aquavent, pressione positiva continua delle vie aeree 
neonatali, ossigenoterapia ad alto flusso   

 
Riepilogo 
Armstrong Medical ha ricevuto una segnalazione inerente il distacco di un tubo (e di un connettore fissato al 
tubo) dal gomito di un circuito di respirazione neonatale contenuto all’interno dei dispositivi riportati di seguito 
come indicato nell’immagine di cui sopra.  Ciò potrebbe portare a (1.) ritardo nel trattamento del paziente e/o 
(2.) desaturazione dell’ossigeno, (3.) collasso polmonare (atelettasia), (4.) incapacità di mantenere un adeguato 
supporto pressorio polmonare oppure (5.) incapacità di fornire mezzi di scambio gassoso alveolare. Ciascuna di 
tali condizioni potrebbe causare lesioni al paziente tra cui arresto cardiaco con conseguente menomazione 
irreversibile o decesso.   
 
Stiamo indagando sulla segnalazione di un ospedale in merito al distacco di una sezione inspiratoria riscaldata da 
un connettore a gomito fissato all'uscita della camera di umidificazione.   Secondo questa segnalazione il tubo (e 
un connettore fissato al tubo) si è staccato dal gomito durante l’uso clinico nonostante la limitata manipolazione. 
La stessa caratteristica strutturale è presente sulla sezione espiratoria dei nostri doppi circuiti di ventilazione 
riscaldati neonatali che pertanto sono stati inclusi nel presente FSN. 
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Tutti i dispositivi identificati nella Tabella 1 qui sotto dovranno essere rimossi dall’uso clinico e riconsegnati ad 
Armstrong Medical.   
 
Descrizione del tipo di intervento 
Tutti i dispositivi indicati nella Tabella 1 devono essere riconsegnati ad Armstrong Medical.  Su richiesta verranno 
forniti prodotti sostitutivi di recente produzione. 
 
Cosa devono fare gli utenti 
Agli utenti viene chiesto di esaminare l’elenco dei dispositivi potenzialmente interessati di Tabella 1 e di 
riconsegnare il modulo di risposta FSN opportunamente compilato ad Armstrong Medical o ad un distributore 
autorizzato.  Fino al termine dell’indagine i prodotti di recente produzione verranno sottoposti a test di distacco 
come previsto dal processo di produzione. Laddove non sia fattibile riconsegnare i dispositivi chiediamo di 
adottare la seguente immediata misura con i circuiti in uso: 

1. I sanitari sono tenuti ad aumentare la frequenza di osservazione del circuito di respirazione 
accertandosi che la/e sezione/i riscaldata/e non si sia/siano staccata/e.  Dal momento che durante 
l’ossigenoterapia nasale ad alto flusso (nHFOT) un eventuale distacco potrebbe non far scattare alcun 
allarme, è importante che i sanitari siano particolarmente vigili. 

2. I sanitari sono tenuti a rispondere agli allarmi di qualsiasi apparecchiatura collegata che indichino (1.) 
perdita di erogazione di gas, (2.) perdita di PAP (pressione positiva delle vie aeree) oppure (3.) basso 
livello di ossigeno accertandosi chela/e sezione/i riscaldata/e non si sia/siano staccata/e. 

3. In caso di distacco di una sezione riscaldata, o qualora questa risulti a rischio di distacco anche con una 
minima manipolazione, sostituire il circuito di respirazione o le sezioni riscaldate del circuito di 
respirazione e proseguire la terapia clinica.  Chiediamo di segnalare qualsiasi distacco riscontrato ad 
Armstrong Medical.  

 
Misura correttiva da adottare per la sicurezza sul campo 
Il presente Avviso di sicurezza viene pubblicato al fine di facilitare la creazione di un avviso di sicurezza specifico 
per un LOTTO che segnala il richiamo di un prodotto. Per maggiori dettagli su tutti i codici prodotto e i LOTTI dei 
dispositivi medici finiti che sono oggetto del presente avviso di sicurezza consultare la Tabella 1.  
 
Tabella 1. Dispositivi interessati 
Le sei cifre del numero di LOTTO indicano la data di produzione che segue il formato – GGMMAA (ovvero Giorno 
Giorno Mese Mese Anno Anno).  Ad esempio: il numero di LOTTO 010223 indica che i dispositivi sono stati 
prodotti il 1° febbraio 2023.  
 

Codici prodotti interessati Numero di lotto interessato 

AMCAI1303-004 110221 

AMCP1408-002 260718 281020 290321 040222 

250919 061120 190721 190522 

030120 071120 290721 100622 

010420 131120 300721 290622 

180920 251120 090921 070722 

121020 171220 081021 220722 

131020 181220 231121 211122 

AMCP1408-003 100518 270120 181120 110222 

160419 120220 041220 070322 

090819 200420 010321 250722 

030919 190620 030621 020822 

100919 290620 020821 011122 

051119 030920 030821  

021219 021120 160921  

AMCP1408-004 170918 210819 220120 

AMCP1408-005 250918 010420 070922 

111218 160622 031122 

180419 270722 131222 

300919 310822  

020320 060922  

AMCP1408-010 100418 170718 220319 
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240418 241018 080519 

270418 261118 240619 

060618 030119 180719 

210618 060219 300919 

AMCP1409-013 160418 200819 040221 300621 

190618 220819 120321 250821 

230818 010420 250521 041021 

AMCP1409-015 160919 190320 110520 

AMCP1409-017 080518 080119 140420 

201118 240919 170620 

271118 021019 080920 

041218 071019 170920 

111218 021219 120821 

311218 170320  

AMCP1409-022 161118 

AMCP1409-023-1 120220 

AMCP1409-024 260219 

AMCP1409-028 180618 

AMCP1409-030 100418 310719 080920 120122 

080518 091019 081220 090222 

210618 161019 070121 150222 

140818 191019 260121 230222 

111218 181119 280121 050422 

131218 201119 040521 010722 

040119 231219 140621 050722 

220119 290120 220621 220722 

280219 030220 240621 240822 

150319 050220 110821 070922 

190319 140420 210921 210922 

260319 150420 240921 041122 

160419 200420 290921 190123 

170419 100620 211021  

130519 120620 021121  

050619 150620 081221  

170619 160620 151221  

200619 240820 161221  

160719 260820 221221  

AMCP1409-031 060418 021019 010621 270522 

150518 111019 170621 150622 

250518 011119 290621 220622 

100718 171219 170821 010722 

040918 230320 020921 080722 

161118 010420 150921 260722 

131218 260520 270921 120822 

070119 300520 201021 230822 

090119 170620 271021 200922 

100119 030820 281021 290922 

140119 111120 141221 201222 

220119 071220 050122 231222 

240219 111220 120122 230123 

260219 130121 270122  

280219 260121 040222  

010419 110221 020322  

010519 240221 160322  

160719 160421 290422  

AMCP1409-036 120418 120419 040320 021220 230222 

240518 300419 160320 081220 080322 

280818 060619 070420 240221 310522 

131118 020719 200420 220421 290622 
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071218 280819 280520 290421 300622 

171218 111019 160620 080921  

210119 041219 230720 011121  

050219 091219 210920 181121  

AMCP1409-037 110518 020919 081220 091121 240822 

130618 270919 141220 101121 060922 

290618 171019 171220 111121 080922 

020818 221019 130121 151121 090922 

310818 241219 260121 191121 120922 

021118 251219 100221 131221 150922 

301118 160120 240221 171221 280922 

111218 230120 110321 211221 290922 

070119 280120 160321 310122 071022 

180119 290120 190321 150222 191022 

190119 020320 200321 210222 231222 

150219 030320 260321 150322 180123 

190319 100320 290321 160322 190123 

120419 110320 160421 280322 200123 

150419 120320 060521 290322 250123 

240419 130320 140521 310322 030223 

200519 140320 210521 050422  

210519 080720 270521 210422  

120619 240720 100621 130522  

020719 250920 280721 090622  

040719 280920 300721 220622  

160719 191020 160821 240622  

180719 201020 070921 270622  

190719 181120 270921 060722  

200819 191120 280921 100822  

210819 251120 011121 120822  

280819 261120 031121 170822  

290819 271120 081121 230822  

AMCP1409-038 110119 230320 140722 

190819 021020 011222 

200220 140322 211222 

AMCP1409-039 170119 260219 

AMCP1409-042 080920 020222 271022 

081020 040322 311022 

220421 160322 171122 

140521 130422 241122 

300621 250522 071222 

150721 010622 071222 

240821 070622 081222 

010921 040822 091222 

211021 260822 131222 

101121 010922 151222 

121121 290922 211222 

241121 131022 231222 

031221 201022 160223 

AMCP1409-044 060618 030320 250521 100622 

070618 040320 100621 130622 

300818 100320 090821 220622 

261118 110320 250821 240622 

271118 120320 310821 270622 

281218 130320 130921 060722 

180219 140320 240921 170822 

220319 230720 261021 180822 

200519 270720 061221 050922 

140619 290720 141221 090922 
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010819 300720 040122 150922 

020819 130820 120122 160922 

150819 220920 040222 171022 

200819 230920 170222 091122 

290819 280920 100322 040123 

230919 231020 140322 190123 

300919 181120 210322 200123 

301019 231120 230322 030223 

251119 251120 240322 080223 

261119 261120 050422 405042 

271119 271120 130522  

171219 311220 160522  

181219 210521 090622  

AMCP1409-045 090420 200420 121020 

200420 020620 171220 

AMCP1409-049 180418 170119 270120 160821 150622 

300418 220119 060220 240821 300622 

010518 120219 240220 250821 250722 

100518 280219 020320 060921 010822 

150518 070319 030320 300921 020822 

240518 080319 040320 061021 210922 

310518 010419 170320 071021 220922 

060618 030419 230320 081021 251022 

180618 240419 060420 091021 091122 

290618 140519 090420 101021 211122 

170718 210519 240420 111021 221122 

020818 290519 110520 181121 231122 

130818 030619 270520 221121 241122 

280818 100619 020620 210122 180123 

290818 270619 030620 310122 200123 

040918 110719 040620 220222 210123 

021018 300719 290620 230222 030223 

041018 130819 100720 090322  

311018 140819 210920 300322  

021118 280819 290920 310322  

061118 090919 221020 010422  

271118 180919 271020 020422  

301118 230919 041120 220422  

041218 141019 091220 230422  

061218 231019 130421 090522  

020119 281019 140421 100522  

080119 091219 030621 110522  

150119 231219 070721 140622  

AMCP1409-052 030619 080321 

AMCP1409-053 120220 200420 080621 200721 

AMCP1409-055 060718 240220 270521 160922 

311218 190620 080921 241122 

010419 121120 141221  

311019 160421 160622  

AMCP1409-057 250219 170320 030920 

231219 240320 231221 

140120 020620 241221 

AMCP1409-058 120418 010419 160221 101022 

131218 060619 070721 200123 

010219 240420 261021  

060219 251120 181121  

050319 041220 150622  

AMCP1409-065 090418 050419 270520 121121 

170418 200519 020620 040122 
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110518 200619 030720 120122 

300518 280619 060820 250322 

310518 230719 140920 130422 

020718 300719 221020 240522 

060718 230919 121120 140722 

080818 101019 311220 180722 

290818 061119 100221 200722 

240918 111119 240221 171122 

151018 041219 130421 231222 

061118 200120 230621 040123 

221118 050220 270721 190123 

030119 090320 070921  

040219 140520 031121  

AMCP1409-066 020518 270918 120220 261020 

AMCP1409-068 190618 280819 171120 210122 

240818 230919 080321 220322 

051018 231219 260321 240322 

221018 220120 300621 150422 

201118 230320 060721 090522 

170119 060420 020821 130522 

260219 190620 180821 210622 

220319 040820 030921 091122 

010419 030920 080921 131222 

240419 221020 300921 100123 

270619 271020 011121 080223 

250719 041120 171221 100223 

AMCP1409-071 131218 240220 071021 110822 

240219 020320 051121 241022 

260219 230320 171221 251122 

120319 061120 110122 240123 

051119 301120 160522  

101219 141220 080822  

AMCP1409-072 030220 181120 121121 250722 

040320 210121 141221 150922 

060420 260421 210122 210922 

260820 230621 070222 191022 

150920 300921 100522 281022 

301020 081121 260522 141122 

AMCP1409-073 311218 260219 160719 121120 

AMCP1409-074 150618 180320 071221 

170619 130521 060722 

AMCP1409-077 250418 260918 290321 270422 

070918 221018 230322  

AMCP1409-079 280918 200420 250521 180822 

140119 020620 020721 031122 

100619 290720 261121  

180719 221020 240122  

270120 220321 010422  

AMCP1409-080 260418 030619 280520 090321 

220518 170719 290720 190321 

150618 300819 130820 291021 

020818 090919 230920 261121 

280818 111119 231020 270722 

231018 261119 091120 150922 

151118 030220 191120 210922 

301118 170320 031220 261022 

040319 240320 070121 241122 

080419 070520 170221 301122 

AMCP1409-088 040718 221118 
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AMCP1409-090 020818 090519 160120 030920 150922 

191018 100519 200120 100920 031122 

231018 140519 050220 110920 010223 

291018 230519 120220 220321  

201118 050619 190320 210921  

180119 180619 020420 021221  

280119 200819 070520 050422  

090419 090919 020620 270522  

100419 051219 040620 240622  

240419 171219 080720 250822  

AMCP1409-094 101219 270422 

AMHO1509-009 240418 030619 200120 291020 200722 

150518 050619 220120 121120 210722 

160518 240619 280120 131120 080822 

290518 090719 180220 021220 110822 

191118 180719 200220 031220 250822 

041218 220719 260220 041220 050922 

191218 240719 020320 051220 060922 

201218 010819 160320 280121 070922 

170119 210819 230320 090221 160922 

060219 030919 250320 100221 280922 

070219 120919 060420 140421 300922 

120219 190919 080420 190521 011022 

260219 300919 110520 250521 041022 

060319 101019 290520 270521 121022 

080319 111019 170620 310521 241022 

120319 151019 240620 220621 241122 

010419 171019 030720 060921 160123 

090419 231019 040720 161121 170123 

160419 181119 050720 040122 180123 

090519 251119 011020 100122 260123 

210519 060120 201020 110122  

290519 140120 231020 110422  

AMHO1509-010 030518 260219 310521 140622 

140818 060319 141021 010822 

231118 010819 181021 241022 

030119 290120 141221 310123 

110219 060420 220222  

220219 181120 250322  

AMHO1509-011 250418 030619 130520 010721 120123 

100518 170919 051020 240122  

201218 240919 141020 010422  

290419 060220 290321 041122  

AMHO1509-014 060418 120319 140622 200223 

250518 301019 021122  

120618 161020 031122  

260618 181120 050123  

191018 080721 030223  

AMHO1509-015 060819 141020 

020320 210722 

240320  

AMHO1509-018 210518 230919 030920 141221 

190918 231219 170521 020822 

AMHO1509-019 210518 030920 270422 

190918 170521 280422 

230919 280521 080822 

231219 231221 090822 

170320 241221  

AMHO1509-045 291118 261119 200522 241122 
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AMHO1509-048 260918 311019 030120 131120 111022 

AMHO1509-050 060319 190620 290321 220822 

260419 301120 230621 061022 

020919 091220 100122  

AMHO1509-051 100519 181119 251119 301120 290321 

AMHO1509-052 080819 030720 230721 080222 121022 

011119 280820 240721 220222 151122 

220120 250920 090821 030322 281122 

040220 171120 310821 270422 301122 

260220 031220 010921 040522 121222 

050320 270121 070921 100522 191222 

180320 080221 300921 090622 100123 

210320 180321 201021 160622 170123 

030420 040521 101121 190722 240123 

130520 110521 171121 260722 310123 

020620 120521 151221 010922 210223 

030620 310521 040122 290922  

AMHO1509-053 160120 210320 240420 121222 

AMHO1509-055 050721 191121 180222 030123 200223 

080921 141221 200422 050123  

170921 210122 031122 310123  

AMVC1774-152 260919 

AMVC1774-160 100518 030919 290720 181021 261022 

110618 051119 021120 140222 160223 

070818 270120 160321 250222  

151018 120320 130421 180722  

160419 170320 030621 270722  

170619 040420 280721 020822  

AMVC1774-161 150618 040820 051020 271020 

AMVC1774-162 260418 190718 180419 230620 220222 

110618 130818 180619 040820 270422 

150618 101018 300719 080221 240622 

290618 301018 280819 300621 250622 

030718 311018 181019 160921 270922 

100718 130319 140420 081121  

160718 170419 220620 091121  

AMVC1774-163 010518 240719 230320 041220 280222 

100818 040919 010420 210121 220622 

301018 111119 190620 060721 211022 

061218 301219 290720 160921 241022 

100619 060220 141020 210122 291122 

230719 240220 121120 220222  

AMVC1774-164 300418 110618 010422 

AMVC1774-165 310518 240719 040820 141221 111022 

091018 151019 121121 110122  

270219 190620 091221 220622  

AMVC1774-167 020718 300419 221019 210320 051222 

AMVC1774-171 060319 290720 140621 

030619 010221 170621 

AMVC1774-172 030119 

AMVC1774-173 240418 021018 200420 100621 

040518 160419 041120 070122 

080518 090819 101120  

AMVC1774-177 250418 030619 090420 290321 091122 

270618 060619 141020 300621 291122 

151018 150819 101220 011021  

081118 230919 171220 240122  

010519 040220 181220 290622  
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AMVC1774-178 170918 300919 111220 200521 270922 

180419 220120 231220 230822  

AMVC1774-179 200718 110918 110419 240619 201020 

AMVC1774-181 010420 

AMVC1774-183 140119 141221 070422 

AMVC1774-184 170320 

AMVC1774-185 201021 050522 250722 

AMVC1774-186 141020 100122 

AMVC1775-150 250518 150618 170918 040319  

AMVC1775-157 180418 290319 010420 210621 270422 

060718 210619 170520 210721 020622 

300119 090719 090620 030921 150822 

120219 180719 150920 131021  

060319 171019 170621 140322  

AMVC1775-160 090719 031019 121020 171220 240122 

AMVC1775-162 230418 260919 250121 260521 031122 

110518 251119 300321 011121  

090519 110920 120421 120422  

240719 170920 250521 050522  

AMVC1775-163 180518 150519 250320 011020 160123 

110618 250519 010420 161020  

140618 240719 110520 231120  

150618 231019 190620 041220  

120219 200120 220620 041021  

AMVC1775-164 030518 160419 151119 170221 070422 

110618 240419 051219 040521 010822 

150618 300419 060220 140721 120922 

290618 300519 030320 220721 270922 

180718 210619 230320 271021 081222 

161118 240719 010520 011121 030223 

261118 060819 040920 081121  

301118 280819 150920 270122  

290119 180919 160920 210222  

060219 281019 271020 010422  

AMVC1775-165 060219 271120 

AMVC1775-167 310818 270619 090420 020821  

061218 301219 300621   

AMVC1775-168 110618 311019 290720 051121  

060319 171219 280920 170222  

280819 070120 040121 230123  

300919 010420 200421   

171019 120620 170821   

AMVC1775-170 201020 

AMVC1775-171 031219 240920 251021 240622 231122 

020320 270121 141221 290622  

010420 180321 070222 151122  

AMVC1775-174 180718 240119 250719 

AMVC1775-177 060120 150622 

AMVC1775-178 160418 260319 010420 140421 

270918 030619 190620 270921 

150119 160120 131020 190722 

AMVC1775-181 170918 180419 270422 

AMVC1775-182 110419 240619 150920 

AMVC1775-184 260418 

AMVC1775-185 220319 040919 230320 

AMVC1775-187 041018 

AMVC1775-189 160418 170619 100220 240222 

061118 060919 040820 270422 
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110119 071019 110321 150622 

030619 200120 060821 161122 

AMVC1775-190 060418 150519 230320 271020 210722 

170418 060819 070420 110821 220722 

230418 280819 040820 021121  

030718 060919 250820 141221  

271218 180919 040920 010422  

AMVC1775-191 100518 301118 070422 

AMVC1775-192 010518 260219 301219 041220 

220518 220319 230320  

250518 100619 290720  

211218 051219 210920  

AMVC1775-194 110418 

AMVC1775-195 070818 311218 050619 160719 290321 

AMVC1775-196 190119 240220 160421 091221 210722 

110219 170320 190421 101221 270722 

180219 190620 280421 141221 010822 

240219 040820 180521 040122 100822 

260219 210920 240521 250122 220922 

220319 111120 250521 310122 230922 

230419 191120 270521 220222 051022 

240419 241120 240621 100322 191222 

010819 260121 060821 120422 120123 

210819 150221 080921 110522 090223 

020919 220221 081121 160622  

021219 090321 171121 010722  

AMVC1775-198 040219 

AMVC1775-199 240219 260219 

AMVC1775-200 060919 010420 090420 

AMVC1775-201 050419 290120 270422 310522 

030619 141221 060522 010722 

AMVC1775-203 210519 170919 010221 261021 011022 

140619 230919 110221 041121 031122 

240619 031019 150221 100122 131222 

030719 311019 020621 110122  

220719 081220 090621 270522  

020819 141220 290921 020822  

190819 210121 131021 300922  

AMVC1775-204 090120 161220 230621 010222 210922 

200120 311220 290621 140222 220922 

020320 080121 080721 010322 280922 

300520 130121 230821 250322 041022 

150620 150121 020921 300322 071022 

060720 260121 201021 010422 191022 

070720 040221 041121 140422 011122 

250820 180221 081121 270422 151122 

020920 220221 181121 130522 121222 

231020 260221 251121 200522 131222 

261020 150321 261121 260522 141222 

301020 230321 081221 190722 201222 

111120 130521 161221 080822 010223 

271120 250521 211221 050922 030223 

021220 010621 100122 150922 100223 

091220 110621 130122 160922 210223 

AMVC1775-206 280320 080621 060922 

060121 240921 031122 

AMVC1775-207 280320 221221 011222 

021020 060722 061222 
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AMVC1775-208 030921 201021 

AMVC1775-209 150223 

 
 
Armstrong Medical Limited conferma che questo avviso di sicurezza è stato notificato all’autorità competente 
del Regno Unito - Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). 
 
Armstrong Medical Limited conferma che questo avviso di sicurezza è stato notificato a tutte le autorità 
competenti nelle giurisdizioni in cui il dispositivo è disponibile sul mercato, tra cui, ma non solo, Irlanda, 
Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti. 
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Modulo di risposta avviso di sicurezza 
 
Riferimento FSN:  SI22-170    Data: 03 marzo 2023 
 
Nome dell'ospedale o del luogo del parto:   _____________________________________ 
 
Indirizzo dell'ospedale o del luogo del parto:  _____________________________________ 
       

 _____________________________________ 
 

 _____________________________________ 
 
 _____________________________________ 
 

 
Compilare le informazioni sottostanti e rispedirle a quality@armstrongmedical.net.  In alternativa, 
telefonare ad Armstrong Medical al numero 00 44 (0)28 70356029 e chiedere del reparto vendite.   
 

☐ Confermiamo di aver ricevuto questo FSN e di averlo distribuito alle persone o ai reparti interessati 
all'interno della nostra organizzazione.1 

 
Selezionare anche una delle seguenti opzioni:  
 

☐ Non disponiamo di scorte residue dei prodotti interessati.  
 

☐ Disponiamo di scorte dei prodotti interessati e confermiamo che desideriamo conservare i dispositivi 
fino a quando non sarà possibile fornirli in sostituzione e ci impegniamo a seguire i consigli per un uso 
continuo e sicuro di questi dispositivi, come indicato nell’FSN.   Quantità di sostituzioni richieste 
___________. 
 

☐ Disponiamo di scorte dei prodotti interessati e confermiamo che sono state messe in quarantena per 
essere restituite ad Armstrong.  Quantità di scorte restituite ___________.  Quantità di sostituzioni 
richieste ___________. 
 

☐ Solo per i distributori Armstrong Medical: Confermiamo di aver ricevuto il presente FSN e di averlo 
distribuito a tutti i clienti a cui sono stati forniti i prodotti elencati nella Tabella 1. 
 
Modulo completato da:     
 
Nome:     _____________________________________   
    
Reparto o posizione:     _____________________________________       
 
Indirizzo e-mail:    _____________________________________    
 
Data:      _____________________________________   
   
 
 
 
 

mailto:quality@armstrongmedical.net

