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Il presente Avviso è stato notificato alle autorità normative competenti 

Con il presente Avviso, segnaliamo due importanti problemi di sicurezza che potrebbero 
interessare l'apparecchiatura del cliente e forniamo indicazioni sulle azioni da intraprendere per 
tutelare la sicurezza del personale e dei pazienti. Si prega di leggere attentamente il contenuto di 
questo Avviso e di seguire le raccomandazioni in esso contenute.  
 
Occorre inoltre confermare la ricezione del presente Avviso e accettarlo, firmando e restituendo la 
dichiarazione presente nella pagina di conferma.  
 
Si consiglia di inserire il presente Avviso nella copia del Manuale per l'utente pertinente. 

 
Aggiornamento non intenzionale di dose e MU  

Assegnazione errata del bolo 
 
Prodotto:  Monaco 
Numero di riferimento (Field Change Order, FCO): FCO 382-01-MON-003 
Numero di azione correttiva sul campo (Field Corrective Action, FCA) (se applicabile): FCA-IMS-0010 
 

Aggiornamento non intenzionale di dose e MU (HPQC 3280) 

Ambito: I siti interessati sono quelli che utilizzano Monaco 5.10.01. 

Descrizione: Nella versione 5.10.01, il valore di isodose Isodose Control 100% (Controllo 
isodose 100%, il secondo nell'elenco) era associato al valore di 
normalizzazione della dose in modo che gli utenti avessero sempre a 
disposizione un valore di normalizzazione noto associato al 100% in modalità 
relativa. Questo tuttavia limita l'utente a un solo valore definito disponibile al di 
sopra di 100%. Quando il valore di isodose 100% viene modificato nel 
controllo isodose, la normalizzazione della dose viene aggiornata 
automaticamente. Se l'utente non si accorge di questo aggiornamento e 
riscala l'impostazione rispetto a un'isolinea relativa senza leggere il valore di 
normalizzazione della dose visualizzato sulla barra per riscalare, potrebbe 
impostare un valore diverso da quello desiderato. 

 

L'applicazione di un modello di isodose potrebbe aggiornare automaticamente 
il valore di normalizzazione della dose. Quando si riscala in questa fase, si 
otterrà un'impostazione relativa al nuovo valore di normalizzazione della dose 
e di nuovo l'utente potrebbe non leggere il valore di normalizzazione della 
dose visualizzato nella barra per riscalare e nel pannello Dose Normalization 
(Normalizzazione della dose).  

 



 
AVVISO IMPORTANTE PER LA 

SICUREZZA SUL CAMPO 
 

   

FCO: 382-01-MON-003-IT  VID:1.0 IMPAC Medical Systems, Inc. 
13723 Riverport Drive, Suite 100  

Maryland Heights, Missouri  63043 

Pagina 2 di 3 

 Tel:  314 993 0003     Numero verde:  800 878 4267      
Fax:  314 993 0075 

 

   
Copyright © 2015 Elekta AB www.elekta.com gPOL0007-1 VID:3.0 
 

Il presente Avviso è stato notificato alle autorità normative competenti 

Aggiornamento non intenzionale di dose e MU (HPQC 3280) (continua) 

Impatto clinico: La distribuzione della dose e le unità monitor potrebbero non riflettere le 
impostazioni previste quando viene aggiornato il valore di normalizzazione 
della dose. Esiste una remota probabilità di lesioni non gravi al paziente. 

Soluzione alternativa:   La soluzione alternativa consiste nell'assegnare un solo valore maggiore del 
100% - per impostazione predefinita il sistema è impostato in modo che la 
linea di isodose 100% e i valori di normalizzazione della dose non vengano 
influenzati. Quando si riscala, il valore di normalizzazione della dose viene 
visualizzato accanto al valore per riscalare immesso dall'utente.   

Soluzione: Questo problema verrà risolto con la patch Monaco versione 5.10.02. 

Riferimento tecnico: Nessuno 

Contatto: In caso di domande sul presente Avviso, si prega di rivolgersi all'ufficio Elekta 
di zona. 

 

Assegnazione errata del bolo  (HPQC 3322) 

Ambito: I siti interessati sono quelli che utilizzano Monaco 5.10.00 e versioni 
successive. 

Descrizione: Quando l'utente esegue l'ottimizzazione, modifica l'assegnazione del bolo ai 
fasci e seleziona "Calculate" (Calcola) e non di nuovo "Optimize" (Ottimizza), 
l'assegnazione del bolo ai fasci può risultare non corretta.  Potrebbero venire 
assegnati boli a fasci che non li prevedono e viceversa.  La distribuzione 
della dose e le unità monitor sono errate per l'assegnazione del bolo ai 
fasci.  Inoltre, il report mostra informazioni sul fascio non corrette per quanto 
riguarda l'assegnazione del bolo.  Il DRP e la pagina Prescription 
(Prescrizione) non vengono aggiornati correttamente.  Le dosi cutanee 
possono essere superiori o inferiori a quella prevista e tale 
aumento/riduzione della dose può essere superiore al 5%.  

Impatto clinico: La distribuzione della dose e le unità monitor per l'assegnazione del bolo 
indicata possono risultare non corrette.  Esiste una remota probabilità di 
lesioni gravi al paziente. 

Soluzione alternativa: Utilizzando il flusso di lavoro descritto non esiste una soluzione alternativa.  
Tuttavia, il problema può essere evitato modificando l'eventuale 
assegnazione del bolo prima dell'ottimizzazione. 

Soluzione: Questo problema verrà risolto con la patch Monaco versione 5.10.02. 

Riferimento tecnico: Nessuno 

Contatto: In caso di domande sul presente Avviso, si prega di rivolgersi all'ufficio 
Elekta di zona. 
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Il presente Avviso è stato notificato alle autorità normative competenti 

 
 
Compilare i campi di seguito e firmare la sezione di accettazione pertinente: 

 Installazioni esistenti: conferma da parte del cliente 
 Nuove installazioni: conferma da parte del tecnico Elekta o del responsabile dell'installazione 

 
Restituire il presente report all'ufficio o al rappresentante Elekta di zona quanto prima possibile e comunque non oltre 
i 30 giorni.  
 
 *Le informazioni contenute nel presente Avviso mirano alla risoluzione di due problemi di sicurezza; 
pertanto, i clienti sono tenuti a confermare e accettare le raccomandazioni fornite, nonché ad assicurarsi che 
vengano implementate. In caso contrario, il cliente si assume la piena responsabilità di tutti i problemi che 
potrebbero insorgere, per causa diretta o indiretta di tale inadempienza, compresi costi, perdite, reclami e 
spese. Elekta non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di alcun problema che potrebbe 
insorgere, per causa diretta o indiretta di tale inadempienza, compresi costi, perdite, reclami e spese.  La 
mancata firma e restituzione della conferma può compromettere eventuali azioni successive che Elekta 
dovrà intraprendere. Elekta, inoltre, potrebbe doversi rivolgere alle autorità normative del Paese del cliente. 
 

Classificazione: 
Avviso importante per la sicurezza sul 
campo 

Rif. FCO:     382-01-MON-003 

Descrizione: 
Aggiornamento non intenzionale di dose e MU 

Assegnazione errata del bolo 

 

Ambito: I siti interessati sono quelli che utilizzano Monaco 5.10.00 o Monaco 5.10.01 

Ospedale:  

N. di serie del dispositivo: 
(ad es. linac - se applicabile)  

 
N. di sito o 
ubicazione: 

 

Conferma di ricezione da firmare da parte del cliente*: 
Confermo di aver letto e compreso il presente Avviso e accetto di implementare tutte  
le raccomandazioni in esso contenute: 

Nome:   Mansione:   

Firma:   Data:   

 
 




