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Azioni aggiuntive da intraprendere 
• Informare immediatamente con il presente avviso di sicurezza tutti i professionisti sanitari utilizzatori dei 

ventilatori NewportTM HT70 e HT70 Plus che operano all'interno della vostra struttura o in qualsiasi 
organizzazione cui i dispositivi potrebbero essere stati trasferiti. 

• Completare il modulo allegato e restituirlo come indicato per confermare la ricezione e la comprensione di 
queste informazioni. 

• Contattare il servizio di assistenza tecnica Medtronic se occorre assistenza nel reperire dispositivi di 
ventilazione alternativi. 

 
Nessun altro dispositivo Medtronic è coinvolto nella presente azione. 
 
Le Autorità Competenti italiane sono state informate relativamente ai contenuti di questa comunicazione. 
 
Vi ringraziamo sinceramente per la vostra collaborazione e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente che 
questo potrà causare alla vostra normale attività. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimenti o per 
segnalare eventuali eventi avversi, vi invitiamo a rivolgervi al rappresentante Medtronic di zona oppure a 
contattare direttamente la divisione commerciale Medtronic Patient Monitoring & Recovery – tel. 
0270317261 – fax 0224138219 
  
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
 
 
Dott. Francesco Conti 
Direttore Relazioni Istituzionali 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 
 

• Modulo di verifica da inviare a Medtronic Italia S.p.A. entro e non oltre il 18 maggio 2017.  




