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Errata Corrige Sistema di Automazione

Errata Corrige

Questo documento modifica il Manuale Utente.

Icona Descrizione

Questo simbolo indica che l'accesso 
all'area può causare rischi alle persone 
portatrici pace maker.
Qualsiasi persona con un pace-maker 
deve mantenere una distanza di 
sicurezza di almeno 200 mm dagli assi 
del modulo.
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