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IMPORTANTE: 

URGENT FIELD SAFETY NOTICE  

VIDAS® HIV DUO AG/AB Rif. 424480 - MLE corrotto durante l'utilizzo di VIDAS® KUBE 

 
    
Al Responsabile di laboratorio 
 

Luglio 2025 
 

 
Riferimento: FSCA - FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTION - FA-TWD-000041 
 

 
 
Gentile Cliente, 

 

Dalle informazioni in nostro possesso risulta che il Suo laboratorio sta utilizzando il prodotto 
VIDAS® HIV DUO AG/AB (Rif. 424480) elencato nella tabella riportata sopra. 

 

Lo scopo della presente comunicazione è informarLa che potrebbe visualizzare un messaggio di errore se 
sta utilizzando VIDAS® HIV DUO AG/AB (424480) su un sistema VIDAS® KUBE, solo durante la fase di 
calibrazione e nel caso Lei abbia utilizzato in precedenza il test VIDAS® HIV DUO Ultra.  

 

Prodotti interessati 

Nome del 
prodotto 

Codice del 
prodotto Numero di lotto  

Data di scadenza 
prodotto 

VIDAS® HIV 
DUO AG/AB 

(HIV) 
424480 

Tutti i lotti distribuiti e i nuovi lotti 
fino al rilascio della nuova 

Knowledge Base.  
NA 
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Azioni necessarie 

In questo contesto, La preghiamo di intraprendere le seguenti azioni: 

 

• Distribuire questa lettera a tutto il personale coinvolto nella Sua struttura, mantenerne copia nei 
Suoi archivi ed inoltrarla a tutti coloro che utilizzano o potrebbero utilizzare questo prodotto, inclusi 
utilizzatori terzi ai quali potrebbe averlo trasferito. 

 

• Se non ha ancora riscontrato il problema, La invitiamo a:  

o Riavviare lo strumento VIDAS® KUBE 

o Disabilitare il parametro VIDAS® HIV Duo Ultra fino a quando non sarà disponibile la 
nuova Knowledge Base. 

 

• Se riscontra il problema, La invitiamo a:  

o Disabilitare VIDAS® HIV Duo Ultra   

o Riavviare il sistema 

o Scansionare un nuovo MLE di VIDAS® HIV DUO AB/AG (Rif. 424480). 

Importante: il numero di lotto deve essere diverso da quello per il quale la calibrazione è fallita 
in precedenza. Se non si dispone di un altro lotto nel proprio stock, la invitiamo a compilare il 
modulo di presa visione - Allegato A e restituirlo a bioMérieux per confermare la ricezione di 
questo avviso e per ricevere in sostituzione kit di un lotto diverso.  

• È importante che restituisca il Modulo di presa visione a bioMérieux, anche se questa Urgent Field 
Safety Notice non impatta la Sua struttura. 

 

Descrizione del problema 

bioMérieux ha ricevuto reclami da clienti che hanno segnalato che, dopo il lancio di una calibrazione del 
test VIDAS® HIV DUO AG/AB (Rif. 424480) su VIDAS® KUBE (Rif. 423912), lo strumento non ha calcolato il 
risultato e ha visualizzato un errore 3502 "Impossibile calcolare il risultato". A seguito di questo errore, il 
cliente non può usare il test VIDAS® HIV DUO AG/AB di quel lotto.  

 

Sebbene le indagini siano ancora in corso, è stato identificato quanto segue: 

• Il problema può verificarsi solo quando i test VIDAS® HIV DUO AG/AB (Rif. 424480) sono utilizzati 
sullo strumento VIDAS® KUBE (Rif. 423912). 
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• Il problema è dovuto alla corruzione del Master Lot Entry (MLE) del test VIDAS® HIV DUO AG/AB 
quando utilizzato sullo stesso strumento VIDAS® KUBE su cui è stato in precedenza utilizzato il test 
VIDAS® HIV DUO Ultra.  

• Il problema si verifica quando il risultato di un test VIDAS® HIV DUO Ultra è stato calcolato sullo 
strumento VIDAS® KUBE prima della scansione dell'MLE di VIDAS® HIV DUO AG/AB. 

• Questo problema non si verifica quando il sistema viene riavviato tra l'ultimo calcolo del risultato 
di VIDAS® HIV DUO Ultra e la scansione del MLE di VIDAS® HIV DUO AG/AB (Rif. 424480).  

• Le soluzioni alternative per il cliente per prevenire il problema o per correggerlo se si è già verificato 
sono descritte nella presente lettera, fino a quando la nuova Knowledge Base, che risolverà il 
problema, non sarà disponibile entro la fine di agosto 2025. 

 

Nota: non potrà utilizzare entrambi i test VIDAS® HIV DUO Ultra e VIDAS® HIV DUO AG/AB in parallelo 
finché la nuova Knowledge Base non sarà disponibile.   

 

 
Impatto sull'utilizzatore/cliente/pazienti 

Il potenziale rischio associato al MLE corrotto di VIDAS® HIV DUO AG/AB insieme a VIDAS® KUBE è un 
ritardo nella restituzione dei risultati dei pazienti. 
 
 
bioMérieux rinnova costantemente il suo impegno per fornire ai propri clienti prodotti della migliore 
qualità possibile.  

Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi disagio questo problema possa aver arrecato al Suo 
Laboratorio. In caso di ulteriori necessità di assistenza o di chiarimenti,  La invitiamo a contattare il 
nostro Servizio di Supporto Scientifico bioMérieux (tel. 055 6449777; e-mail: as.it@biomerieux.com). 

 

RingraziandoLa per l’attenzione, voglia gradire i nostri migliori saluti. 

Local Customer Service 

bioMérieux Italia S.p.A. 
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Allegato A: Modulo di presa visione 
 

URGENT FIELD SAFETY NOTICE 
 

FSCA - FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTION FA-TWD-000041 
VIDAS® HIV DUO AG/AB Rif. 424480 - MLE corrotto durante l'utilizzo di 

VIDAS® KUBE 
 

 
DA RESTITUIRE AL SERVIZIO DI SUPPORTO SCIENTIFICO BIOMÉRIEUX ITALIA S.P.A.  

INDIRIZZO E-MAIL: FIELDACTION.IT@BIOMERIEUX.COM 
 

 
 
☐ La mia struttura non è impattata dal problema. Fornire una motivazione: 

…………………………………… 

☐ Ho adottato le azioni necessarie.  

 

 
Ha riscontrato un impatto sui risultati dei pazienti legato al problema identificato?  

 ☐ Sì    ☐ No 

 
 
DATA……………… ......................... FIRMA…………………………………………… 
 
 
È importante che compili il presente Modulo di presa visione e lo restituisca a bioMérieux 

Nome della Struttura  

Indirizzo / Città  

Nome del contatto  

Qualifica del contatto  

Recapiti  

Codice cliente  

Codice 
prodotto Nome del prodotto Numero di lotto per il quale la 

calibrazione è fallita 
Quantità 
ricevuta 

Quantità 
eliminata 

424480 VIDAS® HIV DUO 
AG/AB (HIV) 
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