
B. Braun Milano S.p.A. 
a Socio Unico 

 
Alla c.a. del Responsabile della Vigilanza dei Dispositivi Medici 
Alla c.a. del Responsabile della Farmacia e magazzino 
 
Si prega di inoltrare questa Comunicazione al personale incaricato presso la Vostra 
struttura che potrebbe utilizzare il prodotto oggetto di tale comunicazione o a qualunque 
altra organizzazione alla quale questi prodotti potrebbero  potenzialmente essere stati 
trasferiti.

Urgent Field Safety Notice (FSN) 
RECALL - URGENT Field Safety Corrective Action per pezzi di ricambio per 

pompe a siringa

Articolo REF Seriale 
 

Motivo dell'FSCA 
 

0077372-26/08/2025-DGDMF-MDS-A - Allegato Utente 3 (A03)



Potenziali rischi per la salute 
 

Natura della FSCA 
 

Azioni da intraprendere 
 

 

 
 

 



 



Field Safety Corrective Action Modulo di conferma per pezzi di ricambio per pompe a siringa
 

Si prega di compilare il presente modulo e di restituirlo a B. Braun Milano S.p.A. 

1. Con la presente confermiamo di essere a conoscenza dell'Avviso di Sicurezza del 14 
agosto 2025 relativo ai pezzi di ricambio per pompe a siringa. 

2. Disponiamo delle seguenti quantità di pompe a siringa riparate con i pezzi di ricambio 
interessati ______ 

 

 


