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Avviso di Sicurezza URGENTE 
Sistemi Philips CT 

Potenziale arresto del sistema e componenti espulsi 
 
3 novembre 2025 
 

 
 
Gentile cliente, 
 
Philips ha identificato un problema relativo ai sistemi Philips Incisive CT, CT 3500 e CT 5300, che potrebbe 
rappresentare un rischio per i pazienti, gli operatori o gli astanti. Il presente Avviso di sicurezza urgente 
ha lo scopo di segnalare quanto segue: 
 
1. Natura del problema e circostanze in cui potrebbe verificarsi 
 

Philips ha identificato un problema che può verificarsi con i sistemi Philips Incisive CT, CT 3500 e CT 
5300, se le viti dello scambiatore di calore del tubo sullo scanner rotante non vengono serrate bene 
dopo la sostituzione. Questo componente può staccarsi ed entrare in contatto con altri componenti 
situati all'interno dei sistemi CT Philips durante la rotazione. Altri componenti potrebbero essere 
danneggiati dal contatto con lo scambiatore di calore del tubo. 

 
Se si verifica questo problema, viene generato un forte rumore e il sistema si spegne.  
Il coperchio superiore destro del gantry può rompersi se si verifica la seguente sequenza di eventi: 

• Le viti dello scambiatore di calore del tubo si allentano 

• Lo scambiatore di calore del tubo si stacca durante la rotazione ed entra in contatto con 
altri componenti del sistema causandone la rottura  

• Un componente rotto entra in contatto con il coperchio superiore destro del gantry 
 

La rottura del coperchio superiore destro del gantry può creare uno spazio da cui il frammento di un 
componente danneggiato può essere espulso con un'energia cinetica inferiore e colpire il lato 
destro del gantry (fare riferimento alla Figura 1). 

Figura 1. Area che può essere colpita dai pezzi rotti espulsi. 

 

Il presente documento contiene informazioni importanti per continuare a utilizzare la 
strumentazione in modo sicuro e corretto 

 
La invitiamo a leggere con attenzione le informazioni riportate di seguito e a divulgarne i contenuti 

a tutto il personale che deve essere a conoscenza del contenuto di questa comunicazione. È 
fondamentale comprendere le implicazioni di questa comunicazione. 

 
La invitiamo a conservare questa lettera a fini di documentazione. 
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Fino a ottobre 2025, Philips ha ricevuto una (1) segnalazione associata a questo problema. In questo 
caso segnalato, non sono stati riportati danni al paziente, all'operatore o agli astanti. 
 

                                                                  

2. Pericoli/danni associati al problema 

 
Se il sistema CT Philips si spegne durante la scansione clinica, l'operatore può decidere di eseguire 
nuovamente la scansione del paziente su un altro sistema CT o di eseguire l'imaging con un metodo diverso. 
 
Se un frammento rotto viene espulso dal sistema ed entra in contatto con un operatore o un 
astante nella sala di scansione, potrebbe causare lesioni, dolore (sul corpo o sul collo), lacerazioni, 
contusioni o lesioni agli occhi. 
 
 

3. Prodotti interessati e come identificarli 
 

Identificazione dei sistemi CT Philips: 
Questo problema interessa i sistemi CT Philips indicati nella Tabella 1 con il relativo numero di 
identificazione del dispositivo.  
Un elenco dei sistemi interessati è riportato nell'Appendice A. Tali sistemi possono essere 
individuati in base all'identificatore del dispositivo, al numero di modello (RIF) e al numero di serie 
del sistema (SN).  
 
Per scoprire se un prodotto è interessato da questo problema, fare riferimento all'etichetta del 
sistema (Figura 2) posizionata nell'angolo posteriore sinistro del gantry.  

                                                                                                                  
 Tabella1. Identificatore del dispositivo Figura 2. Esempio di etichetta del sistema 

RIF 
N. di modello del 

prodotto 
Identificatore del 

dispositivo 

728143 Incisive CT 00884838085015 

728144 Incisive CT 00884838105508 

728146 
Incisive CT for 

Brazil SKD 
ND 

728148 Incisive CT Power 00884838103467 

728149 Incisive Plus 00884838103474 

728151 
Incisive CT 
Essentials 

00884838103481 

728134 Philips CT 3500 00884838111318 

728138 
Philips CT 3500 

Essentials 
00884838105522 

728139 
Philips CT 3500 

Plus 
00884838105539 

728285 CT 5300 00884838113237 
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Uso previsto: 
Incisive CT: 
Il sistema Philips Incisive CT produce immagini trasversali del corpo mediante ricostruzione 
computerizzata dei dati di trasmissione dei raggi X acquisiti ad angoli e piani diversi. Questi 
dispositivi possono includere apparecchiature di visualizzazione e analisi dei segnali, supporto per 
pazienti e apparecchiature, componenti e accessori. 
 
Philips CT 3500: 
Philips CT 3500 è un sistema radiologico per tomografia computerizzata in grado di generare 
immagini della testa e del corpo mediante ricostruzione computerizzata dei dati di trasmissione dei 
raggi X acquisiti ad angoli e piani diversi. Questi dispositivi possono includere apparecchiature di 
visualizzazione e analisi dei segnali, supporti per pazienti e apparecchiature, componenti e 
accessori. 
 
CT 5300: 
Philips CT è un sistema a raggi X per tomografia computerizzata in grado di generare immagini della 
testa e del corpo mediante ricostruzione computerizzata dei dati di trasmissione dei raggi X acquisiti 
ad angoli e piani diversi. Questi dispositivi possono includere apparecchiature di visualizzazione e 
analisi dei segnali, supporti per pazienti e apparecchiature, componenti e accessori.  

 
             

4. Misure da adottare da parte del cliente/utente per prevenire i rischi per i pazienti o gli utenti 
 

• È possibile continuare a utilizzare il sistema per gli scopi previsti evitando di rimanere nella 
sala durante la scansione. 

• Inoltrare questo Avviso di sicurezza urgente a tutti gli utenti del dispositivo in modo che 
siano a conoscenza del problema.  

• Conservare il presente Avviso di sicurezza urgente insieme alla documentazione del 
sistema e assicurarsi che la lettera si trovi in un luogo facilmente accessibile. 

• Compilare e restituire immediatamente il modulo di risposta allegato a Philips entro e non 
oltre 30 giorni dalla ricezione. La compilazione del presente modulo conferma la ricezione 
dell'Avviso di sicurezza Urgente, nonché la comprensione del problema e delle azioni da 
intraprendere. 

 
5. Azioni previste da Philips (CN-MF-000003923) per correggere il problema 

 
Philips La contatterà per programmare una visita in loco con un tecnico di assistenza per ispezionare 
le viti dello scambiatore di calore del tubo e regolare la vite allentata, se necessario (riferimento 
FCO72800842).  
 

Le assicuriamo che mantenere livelli di sicurezza e qualità elevati è la nostra massima priorità. Per 
ulteriori informazioni o per assistenza in relazione a questo problema, La preghiamo di contattare 
l'organizzazione locale di Philips telefonicamente al numero del Centro Risposta Clienti 800/232100 o 
via e-mail AssistenzaTecnicaHC@philips.com (indicando come riferimento 2025-PD-CTAMI-107). 
 
La presente comunicazione è stata inoltrata alle Autorità Competenti.  
 
Distinti saluti, 
 
Li Xin 
Quality Leader 
Philips Precision Diagnostics (PD) China 

mailto:AssistenzaTecnicaHC@philips.com
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Appendice A - Numeri di serie interessati 

 

 
Numeri di serie per: Incisive CT (RIF: 728134) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01) 884838111318 (21) + numero di serie 

610001 610003 610004 610005 610006 610007 610008 610009 610010 - 

 
 

Numeri di serie per: Incisive CT (RIF: 728138) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01) 884838105522 (21) + numero di serie 

620001 620002 620004 620005 620006 620007 620008 620009 620010 620011 

620012 620013 620014 620015 620016 620017 620018 620021 620022 620023 

620024 620025 620026 620027 620028 620029 620030 - - - 

 
 

Numeri di serie per: Incisive CT (RIF: 728139) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01) 884838105539 (21) + numero di serie 

620019 620020 - - - - - - - - 

 
 

Numeri di serie per: Incisive CT (RIF: 728143) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01) 00884838085015 (21) + numero di serie 

500003 500001 500002 500004 500006 500007 500010 500008 500013 500012 500014 500028 

500024 500025 500043 500019 500039 500044 500022 500227 500226 500011 500023 500054 

500017 500034 500036 500021 500026 500020 500018 500049 500058 500051 500035 500052 

500033 500037 500045 500109 500057 500123 500047 500080 530003 500115 530002 500071 

500055 500027 500042 530004 500151 500408 500059 500087 500136 500103 500116 500105 

500032 500073 500038 500040 500069 530269 530032 500053 530008 500079 530007 530059 

530005 500070 500083 500067 500056 500125 500041 500089 500065 500050 500029 500095 

500031 500048 500063 500072 500076 500137 500077 530006 500493 500082 530010 500197 

530009 500068 500122 530078 500060 500066 500078 500100 500081 500117 500108 500367 

500379 500061 500096 500075 500099 500091 500409 500097 530317 500212 500199 500092 

500107 530062 500112 530060 530051 530044 500094 530047 500138 500090 530063 530054 

500305 500121 530045 530113 500135 500193 500098 500147 500113 500126 500208 530015 

530014 530020 530026 530019 500157 500153 500229 530011 530013 500209 530017 500148 

530041 530018 530016 530021 530056 530070 530061 500183 500188 500194 530057 530022 

530028 500171 530024 530025 530027 530023 500130 500167 530353 530030 530038 530029 

530031 510011 500106 530012 500198 500127 500118 500149 530043 530195 530033 530034 
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Numeri di serie per: Incisive CT (RIF: 728143) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01) 00884838085015 (21) + numero di serie 

500114 500165 500170 530042 500166 530037 500120 500150 530036 530048 530053 530035 

530046 530171 530039 530064 530040 500159 530049 500131 500579 500303 530067 530071 

500180 530084 500200 500093 530068 500152 500219 500163 500621 530052 500256 530079 

500124 500187 530050 530082 500158 500128 500238 530066 500132 530074 530058 500382 

530055 500173 530075 500172 500134 500146 530069 530081 530136 500104 530073 500129 

530086 530083 530065 500161 500175 500174 500213 500154 500139 500156 500345 500179 

500186 530077 500141 500142 500143 500162 500196 500203 500144 500160 500155 500185 

500204 530076 500176 500177 530072 530093 500205 530104 500181 500182 500224 500191 

530094 530091 530112 530085 500189 530080 530097 500202 530087 530099 530330 500207 

500206 500190 530176 530092 530089 530174 530280 500184 530103 530316 530117 530244 

530102 530107 530109 530300 530118 530098 530241 500307 510001 500195 500164 530090 

500169 500214 510006 500218 530130 530088 500201 530101 500210 500228 500233 530100 

500346 530131 500215 500263 530126 530125 530114 530111 500220 530105 530106 500223 

500221 500232 500398 500231 530120 500234 500239 500241 530116 530096 500245 500272 

530134 530407 530121 530319 530139 530127 500243 500235 530140 500236 500246 530095 

500237 530115 500249 530129 530108 500302 500248 500262 530142 500267 500268 530138 

530144 530141 530133 530128 500250 500261 500251 530302 530181 530167 530182 530217 

500312 530149 530246 530145 530304 530219 500253 500254 500257 500278 500247 500317 

500306 500260 500258 500274 530151 500488 530148 500244 530283 500273 500275 500276 

500265 500264 530150 530122 530173 500269 530211 530110 500270 530216 500271 500277 

510003 530166 530170 530153 530218 530164 530221 530168 500284 500285 530299 530322 

530158 500461 500279 500310 500309 500308 530223 530157 500287 500288 500286 500293 

500300 500318 500296 530162 530184 530206 530180 530163 500335 500299 530143 510000 

530210 530177 500304 510069 530188 530198 530205 530240 510004 530215 530268 500311 

530214 530232 530245 500472 500353 500352 530230 500378 500354 530231 500395 510007 

530417 530321 500336 530190 530192 530194 530169 530193 530213 530123 530395 500371 

500370 500377 510030 510032 510031 530156 530209 500314 510009 530197 530196 500328 

500360 500347 530183 530248 500323 500327 500320 500339 510005 510020 500410 530247 

500326 500315 500362 500413 530237 510002 530228 500356 500343 500313 500321 500316 

500325 500334 500338 500423 530313 500375 530251 530242 530265 500333 500487 500329 
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Numeri di serie per: Incisive CT (RIF: 728143) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01) 00884838085015 (21) + numero di serie 

530258 530281 500322 500372 510010 530593 500361 500467 510008 530341 500357 530270 

510072 500597 500623 500374 500619 500624 530286 500622 500324 530261 530542 530267 

530284 500344 500373 500359 500404 530199 530276 530224 500351 500363 500414 500348 

530340 510018 500396 500332 530239 530279 500366 500330 530271 500364 530235 530277 

530243 510015 530262 500401 500337 530377 530259 500459 500383 510016 500376 530278 

510012 500368 500384 530289 500394 530391 530288 530249 530364 530285 500390 530381 

530257 530354 500349 500319 500369 500350 510017 500389 500381 500393 530260 500403 

510013 510023 530392 500469 530295 500331 510014 500448 500598 530305 510033 500397 

530314 530297 530333 500521 500419 500420 530266 500400 500407 500341 500342 530312 

500436 500457 500406 500483 500465 510050 500525 500392 510025 500412 500416 500460 

500399 500405 500428 510019 530290 530310 500417 500391 500355 500415 500438 500524 

500498 530309 530327 500535 530292 530355 530324 530411 530308 500430 530323 510036 

530274 530356 500402 500574 510021 500450 500424 500426 510022 33022 500444 500380 

500386 500432 500385 530371 500388 500435 500440 530343 530315 500577 530325 500427 

530579 530287 530574 530352 530386 530383 530336 530334 530382 500464 500455 500490 

510061 500433 500441 500429 500470 510028 500478 500445 500463 500456 500422 530402 

530367 530375 530347 530365 530444 510027 530390 530361 530418 500466 33028 500437 

500468 510026 33032 33026 33027 500473 33023 500443 530447 530351 500480 500442 

530346 510035 530441 33030 500489 33029 530366 530410 530572 530451 530478 530434 

510024 530422 530423 530376 530477 530429 500482 500486 500458 530380 530412 500558 

500562 500446 500560 500475 500434 500471 510029 510051 530359 500476 500484 500526 

500573 500532 500447 500474 500485 500451 530403 500494 530413 500497 500491 530414 

500495 530594 530393 500496 500492 530405 530469 530416 500616 530471 510044 33044 

33036 530379 530387 530385 500513 510041 510038 510042 530406 510034 500479 530397 

500522 500550 500554 500528 500527 530440 530433 530442 530424 530450 500591 530571 

500540 500588 500544 530394 530396 530400 530399 530401 530398 500523 33043 500555 

510037 500533 500545 500543 530426 510052 500546 530425 530445 530454 530465 530427 

530497 530472 530457 530428 530496 530453 510053 510049 500548 530467 500552 530448 

510055 500542 500541 500563 500549 530455 530438 530536 530439 510056 510060 500539 

500570 500547 510057 500553 500551 500557 510063 510062 510058 500564 500582 530446 
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Numeri di serie per: Incisive CT (RIF: 728143) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01) 00884838085015 (21) + numero di serie 

500559 530479 530463 510054 530459 530526 530443 530513 500569 530468 530473 500565 

510048 33040 530484 500572 500561 510059 530566 530511 530512 530485 530538 530487 

530488 530493 530491 500556 510066 510064 510068 510065 510070 530495 530490 530499 

530498 530504 530503 530505 500566 500571 510078 510071 510067 530522 500589 500587 

530583 530517 530541 530544 530516 500568 530518 500575 500578 500592 500585 500593 

530556 530520 500583 530570 530519 530560 530557 530525 530532 500595 530528 500567 

530558 500584 500590 530587 530555 530531 500586 530540 530546 500602 500600 500601 

500576 500603 500596 530539 500604 530548 530553 530551 500580 530568 530573 500581 

500617 510073 530586 530582 530565 530580 530590 500614 500449 510074 510075 510091 

530595 510082 500607 500606 500594 500599 510076 510077 500605 510081 510079 500608 

510088 500609 500610 500612 500611 510080 500613 510083 510095 510090 510094 500618 

500620 - - - - - - - - - - - 

 
 

Numeri di serie per: Incisive CT (numero di modello: 728144) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01)00884838105508(21) + numero di serie 

33018 33021 34001 34004 34005 34008 34009 34010 

34011 34013 34014 34015 34016 34019 34020 34021 

34022 34024 34027 34028 34029 34030 34034 34035 

34036 34037 34039 34043 34044 34045 34046 34048 

34061 34062 34063 34065 34069 34070 34076 34084 

34087 34094 34104 34107 34108 34109 34110 34113 

34114 34115 34118 34120 34121 34123 34124 34125 

34127 34129 34136 34138 34139 34140 34141 34142 

34144 34145 34147 34148 34151 34154 34155 34156 

34157 34158 34161 34166 34167 34170 34171 34172 

34173 34176 34177 34178 34180 34182 34183 34184 

34185 34186 34188 34189 34192 34194 34196 34197 

34199 34202 34204 34207 34209 34210 34211 34212 

34213 34214 34215 34216 34217 34219 34220 34222 

34224 34225 34227 34228 34230 34231 34232 34233 

34234 34236 34237 34238 34239 34241 34242 34243 
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Numeri di serie per: Incisive CT (numero di modello: 728144) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01)00884838105508(21) + numero di serie 

34245 34246 34247 34248 34249 34250 34252 34253 

34254 34255 34256 34258 34261 34262 34266 34268 

34269 34271 34272 34273 34274 34275 34278 34283 

34284 34286 34287 34288 34290 34291 34292 34293 

34296 34297 34298 34299 34300 34302 34303 34304 

34305 34306 34307 34308 34309 34310 34311 34312 

34314 34316 34317 34318 34319 34320 34321 34322 

34323 34328 34329 34330 34336 34346 34347 34349 

34353 34354 34355 34357 34360 34361 34362 34364 

34365 34369 34370 34372 500005 500030 500062 500119 

500133 500192 500259 500266 500283 500298 500340 500358 

500365 500387 500411 500418 500421 500425 500431 500439 

500452 500453 500454 500462 500477 500481 500499 500500 

500501 500502 500503 500504 500505 500506 500507 500508 

500509 500511 500512 500514 500515 500516 500517 500518 

500519 500520 500529 500530 500531 500536 500537 500538 

510039 510040 510043 510045 510046 510047 540020 540021 

541001 550000 550001 550002 550003 550004 550005 550006 

550007 550008 550009 550010 550011 550012 550013 550014 

550015 550016 550017 550018 550019 550020 550021 550022 

550023 550024 550025 550026 550027 550028 550029 550030 

550031 550032 550033 550034 550035 550036 550037 550038 

550039 550040 550041 550042 550043 550044 550045 550046 

550047 550048 550049 550050 550051 550052 550053 550054 

550055 550056 550057 550058 550059 550060 550061 550062 

550063 550064 550065 550066 550067 550068 550069 550070 

550071 550072 550073 550074 550075 550076 550077 550078 

550079 550080 550081 550082 550083 550084 550085 550086 

550087 550088 550089 550090 550091 550092 550093 550094 

550095 550096 550097 550098 550099 550100 550101 550102 



   
             
                                       

Numero di riferimento Philips C&R # 2025-PD-CTAMI-107            Pagina 9 di 14 

 
 

Numeri di serie per: Incisive CT (numero di modello: 728144) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01)00884838105508(21) + numero di serie 

550103 550104 550105 550106 550107 550108 550109 550110 

550111 550112 550113 550114 550115 550116 550117 550118 

550119 550120 550121 550122 550123 550124 550125 550126 

550127 550128 550129 550130 550131 550132 550133 550134 

550135 550136 550137 550138 550139 550140 550141 550142 

550143 550144 550145 550146 550147 550148 550149 550150 

550151 550152 550153 550154 550155 550156 550157 550158 

550159 550160 550161 550162 550163 550164 550165 550166 

550167 550168 550169 550170 550171 550172 550173 550174 

550175 550176 550177 550178 550179 550180 550181 550182 

550183 550184 550185 550186 550187 550188 550189 550190 

550191 550192 550193 550194 550195 550196 550197 550198 

550199 550200 550201 550202 550203 550204 550205 550206 

550207 550208 550209 550210 550211 550212 550213 550214 

550215 550216 550217 550218 550221 550222 550223 550224 

550225 550226 550227 550228 550229 550230 550231 550232 

550233 550234 550235 550236 550237 550238 550239 550240 

550241 550242 550244 550245 550246 550247 550248 550249 

550250 550251 550252 550253 550254 550255 550256 550257 

550258 550259 550260 550261 550262 550263 550264 550265 

550266 550267 550268 550269 550270 550271 550272 550273 

550274 550275 550277 550278 550279 550280 550281 550282 

550283 550284 550285 550286 550287 550288 550289 550290 

550291 550292 550294 550295 550296 550297 550298 550299 

550300 550301 550302 550303 550304 550305 550306 550307 

550308 550309 550310 550311 550312 550313 550314 550315 

550317 550318 550319 550320 550321 550322 550323 550324 

550325 550326 550327 550328 550329 550330 550331 550332 

550333 550334 550336 550337 550338 550339 550340 550341 

550342 550343 550344 550345 550346 550347 550348 550349 
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Numeri di serie per: Incisive CT (numero di modello: 728144) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01)00884838105508(21) + numero di serie 

550350 550351 550352 550353 550354 550355 550356 550357 

550358 550359 550360 550361 550362 550363 550364 550365 

550366 550367 550368 550369 550370 550371 550372 550373 

550374 550376 550377 550378 550379 550380 550381 550382 

550383 550384 550385 550386 550387 550388 550389 550390 

550391 550392 550393 550394 550395 550396 550397 550398 

550399 550400 550401 550402 550403 550404 550405 550406 

550407 550408 550409 550410 550411 550412 550413 550414 

550415 550416 550417 550418 550419 550420 550421 550422 

550424 550425 550426 550427 550428 550429 550430 550431 

550432 550433 550434 550435 550438 550439 550440 550442 

550443 550444 550445 550446 550447 550448 550449 550450 

550451 550452 550453 550454 550455 550456 550457 550458 

550459 550460 550461 550462 550463 550464 550465 550466 

550467 550468 550469 550470 550471 550472 550473 550474 

550476 550477 550478 550479 550481 550482 550485 550486 

550487 550489 550494 550495 550496 550497 550498 550499 

550500 550501 550502 550503 550504 550506 550507 550509 

550510 550511 550512 550513 550523 550524 552000 552001 

552002 552003 552004 552005 552006 552007 552008 552009 

552010 552011 552012 552013 552014 552015 552016 552017 

552018 552019 552020 552021 552022 552023 552024 552025 

552026 552027 552028 552029 552032 552033 552034 552035 

552036 552037 552038 552039 552040 552041 552042 552043 

552044 552045 552046 552047 552048 552049 552050 552051 

552052 552054 552055 552056 552057 552058 552059 552060 

552061 552062 552065 552066 552067 552068 552069 552070 

552072 552074 552075 552076 552077 552078 552079 552080 

552081 552082 552083 552084 552085 552086 552087 552088 

552089 552090 552091 552092 552093 552094 552095 552096 



   
             
                                       

Numero di riferimento Philips C&R # 2025-PD-CTAMI-107            Pagina 11 di 14 

 
 

Numeri di serie per: Incisive CT (numero di modello: 728144) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01)00884838105508(21) + numero di serie 

552097 552098 552099 552100 552101 552102 552103 552104 

552105 552106 552107 552109 552110 552111 552112 552113 

552114 552115 552116 552117 552118 552119 552121 552122 

552123 552125 552126 552127 552128 552129 552130 552131 

552132 552133 552134 552135 554000 554001 554002 554003 

554004 554005 554006 554007 554008 554009 554010 554011 

554012 554013 554014 554015 554016 554017 554018 554019 

554020 554021 554022 554023 554024 554025 554026 554027 

554028 554033 554034 554035 554043 554044 554047 554048 

554049 554050 554052 554061 554063 554067 554068 554070 

554071 554072 554073 554074 554077 554081 554082 554083 

554085 554086 554088 554091 554092 554093 554094 554095 

554096 554097 554099 554100 554102 554103 554104 554106 

554107 554108 554109 554111 554113 554114 554115 554119 

554120 554121 554122 554123 554124 554127 554128 554129 

554131 554133 554135 554136 554138 554140 554141 554143 

554144 554147 554148 554149 554150 554151 554152 554154 

554155 554156 554157 554158 554159 554160 554161 554162 

554163 554165 554166 554169 554170 554171 554172 554173 

554175 554176 554177 554178 554179 554180 554181 554182 

554183 554184 554185 554187 554188 554191 554192 554194 

554195 554196 554197 554198 554199 554200 554202 554203 

554204 554205 554206 554207 554208 554209 554210 554211 

554212 554213 554215 554216 554217 554218 554219 554220 

554221 554222 554223 554224 554226 554227 554228 554229 

554230 554232 554233 554234 554235 554236 554237 554238 

554240 556000 556001 556002 556003 556004 556005 
55400406110

607 

55400406110
738 

55400406110
740 

55400406110
840 

55400406110
846 

55400406110
942 

55400406111
002 

55400406111
026 

55400406111
033 

55400406111
064 

55400406111
082 

55400406111
085 

55400406111
099 

55400406111
115 

55400406111
117 

55400406111
118 

55400406111
136 

55400406111
183 

55400406111
198 

55400406111
210 

55400406111
211 

55400406111
221 

55400406111
229 

55400406111
276 

55400406111
352 
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Numeri di serie per: Incisive CT (numero di modello: 728144) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01)00884838105508(21) + numero di serie 
55400406111

422 
55400406111

437 
55400406111

438 
55400406111

457 
55400406111

458 
55400406111

629 
55400406111

636 
55400406111

644 

55400406111
876 

55400406111
895 

55400406111
960 

55400406111
961 

- - - - 

 
 

Numeri di serie per: Incisive CT (RIF: 728146) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: N/D 

540000 540001 540002 540003 540004 540005 540006 540007 540008 540009 

540010 540011 540012 540013 540014 540015 540016 540017 540018 540019 

540023 540024 541002 541003 541004 541005 541006 541007 541008 541009 

541010 541011 541012 541013 541014 541015 541016 541017 541018 541019 

541020 541021 541022 541023 541024 541025 541026 541028 541030 541031 

541032 541033 541034 541035 541036 541037 541039 541040 541041 541042 

 
 

Numeri di serie per: Incisive CT (RIF: 728148) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: 00884838103467 (21) + numero di serie 

530119 530124 530132 530135 530137 530146 530147 530152 530154 530155 

530159 530160 530161 530165 530172 530175 530178 530179 530185 530186 

530187 530189 530191 530200 530201 530202 530203 530204 530207 530208 

530212 530220 530222 530225 530226 530227 530229 530233 530234 530238 

530250 530252 530253 530254 530255 530256 530263 530264 530272 530273 

530275 530282 530291 530293 530294 530296 530298 530301 530303 530306 

530307 530311 530318 530326 530328 530329 530335 530337 530338 530339 

530342 530344 530345 530348 530349 530350 530357 530358 530360 530362 

530363 530368 530369 530370 530372 530373 530374 530378 530384 530388 

530389 530404 530409 530415 530419 530420 530421 530431 530432 530435 

530436 530452 530456 530458 530460 530461 530462 530464 530466 530470 

530475 530476 530480 530481 530482 530486 530489 530492 530494 530500 

530501 530502 530506 530507 530508 530509 530510 530514 530515 530523 

530524 530527 530529 530530 530534 530535 530543 530545 530547 530549 

530552 530554 530559 530561 530562 530563 530564 530567 530569 530575 

530576 530577 530578 530581 530584 530585 530588 530589 530591 530592 

530596 530597 530598 530599 530600 530601 530602 530603 530604 530605 



   
             
                                       

Numero di riferimento Philips C&R # 2025-PD-CTAMI-107            Pagina 13 di 14 

 
 

Numeri di serie per: Incisive CT (RIF: 728148) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: 00884838103467 (21) + numero di serie 

530606 530607 530608 530609 530610 530611 530612 530613 530614 554029 

554030 554031 554036 554037 554038 554039 554040 554041 554042 554045 

554046 554051 554053 554055 554056 554057 554058 554059 554062 554064 

554066 554069 554075 554076 554079 554080 554084 554087 554089 554098 

554101 554105 554110 554112 554117 554118 554125 554126 554130 554132 

554134 554137 554139 554142 554145 554146 554153 554164 554167 554168 

554174 554186 554189 554190 554193 554201 554225 554231 554239 - 

 
 

Numeri di serie per: Incisive CT (RIF: 728149) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01)00884838103474(21) + numero di seri 

530320 530332 530474 530408 530430 530437 530449 530537 530533 530521 

530550 554032 554060 554054 554065 554078 554090 554116 - - 

 
 

Numeri di serie per: Incisive CT (RIF: 728151) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01)00884838103481(21) + numero di serie 

520000 520001 520010 520004 520002 520003 520005 520006 520007 520008 

520009 520012 520011 - - - - - - - 

 
 

Numeri di serie per: Incisive CT (RIF: 728285) 
Regola per l'identificazione unica del dispositivo: (01) 884838113237 (21) + numero di serie 

800001 800002 800003 800004 - - - - - - 
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Modulo di risposta all'Avviso di Sicurezza URGENTE 
 

Riferimento - Possibile arresto del sistema ed espulsione di parti sui sistemi Philips CT (Riferimento 
FCO72800842) 
 
Istruzioni: compilare e restituire tempestivamente il presente modulo a Philips entro e non oltre 30 
giorni dalla ricezione dell'Avviso. La compilazione del presente modulo conferma la ricezione 
dell'Avviso di sicurezza Urgente, nonché la comprensione del problema e delle azioni da intraprendere. 

Nome 
cliente/destinatario/struttura:  

Indirizzo:  

Città/Stato/CAP/Paese:  

 
     
Azioni da parte del cliente: 

• È possibile continuare a utilizzare il sistema per gli scopi previsti. 

• Seguire le istruzioni fornite nella Sezione 4 del presente Avviso di sicurezza urgente. 

• Inoltrare questa lettera di Avviso di sicurezza urgente a tutti gli utenti del dispositivo interessato 
affinché siano a conoscenza del problema. 

• Conservare questo Avviso di sicurezza urgente insieme alla documentazione del sistema.  
 
Confermo di avere ricevuto e compreso l'Avviso di sicurezza urgente allegato e che le informazioni 
contenute in questo Avviso sono state divulgate correttamente a tutti gli utenti che utilizzano il 
sistema. 
 
Nome della persona che compila questo modulo:  

Firma:  

Nome in stampatello:  

Ruolo:  

Numero di telefono:  

Indirizzo e-mail:  

Data (GG/MM/AAAA):  

 
 
Compilare e restituire il presente modulo a Philips all'indirizzo: IIG_Quality_CR@philips.com 


