
 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avviso di sicurezza urgente: #200862444  
RICHIAMO prodotto 

031122-25 – Filtro, insufflazione 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 19 Maggio 2021 

Mittente: 
KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34 
78532 Tuttlingen/Germany 
 
Destinatario: 
Strutture sanitarie, responsabili della vigilanza dispositivi medici, operatori, distributori 
 

Identificazione FSCA: 200862444 

Tipo di azione: RICHIAMO DI PRODOTTO 

Prodotto coinvolto: 031122-25 (25 pz x 031122-01) 
Filtro per gas, con connettori ISO, idrofobo da entrambe i lati, 
monouso, sterile, confezione da 25 pezzi, per impiego con unità per 
insufflazione con flusso di gas max. di 50 l/min (KARL STORZ 
Electronic ENDOFLATOR®, THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 
40, ENDOFLATOR® 50) 

Lotti coinvolti: 18L0473FAX 19C0145FAX 20A0688FAX 

18L0474FAX 19D0638FAX 20A0689FAX 

18L0475FAX 19E0681FAX 20B0623FAX 

18L1286FAX 19E0682FAX 20C0679FAX 

18L1287FAX 19J0567FAX 20E1017FAX 

 19K0524FAX 20E1018FAX 

 19K1052FAX 20F1129FAX 

  20F1131FAX 

  20F0942FAX 

  20F0943FAX 

 
A. Descrizione del problema, inclusa la causa identificata: 
KARL STORZ è stato informato al riguardo di potenziali deviazioni dai parametri convalidati per la 
sterilizzazione con ossido di etilene presso il fornitore del servizio di sterilizzazione Steril Milano. Tali 
deviazioni interessano alcuni LOTTI di produzione del filtro per insufflazione 031122-25 di 
KARL STORZ e si sono verificate tra marzo del 2018 e febbraio del 2021. 
Tali deviazioni sono state oggetto di circolari da parte del Ministero della Salute italiano, datate 11 
Marzo e 30 Marzo 2021. 
I LOTTI interessati, stoccati nel magazzino di KARL STORZ, sono stati messi in quarantena. 



  
 

 
 

KARL STORZ ha condotto test di sterilità sui prodotti disponibili (LOTTO 20F0942FAX e LOTTO 
20F0943FAX), e ha identificato che uno dei 2 lotti testati (LOTTO 20F0943FAX) ha sviluppato una 
crescita batterica. Pertanto, non è possibile garantire che la sterilizzazione abbia avuto successo su 
tutti i prodotti sottoposti al processo di sterilizzazione presso Steril Milano. 
 
B. Identificazione del dispositivo coinvolto: 
 
Etichetta della confezione primaria Etichetta della confezione secondaria 

 
 

 
C. Descrizione dell'azione correttiva: 
Richiamo di tutti i lotti interessati. 
Per la sostituzione, contattare il proprio Distributore/Rivenditore KARL STORZ. 
 
D. Rischi per i pazienti/utenti/terzi se l'utilizzo del prodotto non viene interrotto: 
Dal momento che non è possibile garantire che i prodotti interessati siano sterili, il paziente potrebbe 
essere esposto ad alto rischio di infezione. I prodotti dei LOTTI elencati non devono più essere 
utilizzati. 
 
E. Rischi per i pazienti già trattati con i prodotti interessati: 
Ad oggi, non sono stati riferiti a KARL STORZ incidenti correlati al problema di cui sopra; l'azione 
correttiva (RICHIAMO) è una misura preventiva. 
 
 
F. Quali misure devono adottare i destinatari? 

1. Immediata messa in quarantena e interruzione dell'utilizzo dei numeri di LOTTO elencati nella 
presente. 

2. Inoltrare questo avviso di sicurezza urgente a tutti gli utilizzatori dei dispositivi di cui sopra e a 
tutte le persone all'interno dell'organizzazione che devono esserne a conoscenza. 

3. Se siete i Distributori/Rivenditori di questi dispositivi, inoltrare questa lettera ai vostri clienti e 
indicare i loro contatti nel modulo allegato alla presente. 

4. Restituire il modulo compilato via fax o per e-mail ai recapiti indicati. 
5. Contattate il vostro Distributore/Rivenditore KARL STORZ per restituire i prodotti interessati. 

 



  
 

 
 

 
Si prega di conservare il presente avviso fino alla completa attuazione dell’azione correttiva. 
L'autorità nazionale competente ha ricevuto una copia di questo avviso di sicurezza urgente. 
 
Vi ringraziamo per la collaborazione e per la comprensione. 
 
 
 
Distinti saluti, 
 
KARL STORZ SE & Co. KG 
 
p. p. Christiane Klaiber 
Safety Officer Medical Devices 
Vigilance 
Complaint & Vigilance Management 
Systems 

p. p. Uwe Gölz 
Senior Director  
Global Quality Excellence  
Global Quality Management 

 
This document was created electronically and is valid without signature 



 

1 Avviso di sicurezza urgente: 200862444 - Modulo di riscontro 

Modulo di riscontro 
 

Avviso di sicurezza urgente: 200862444  
RICHIAMO DI PRODOTTO 
031122-25 – Filtro, insufflazione 
 
Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative alla sicurezza e di averle, se del caso, inoltrate. Dichiaro di avere letto e compreso le informazioni relative 
alla sicurezza e che queste sono state implementate di conseguenza. 
 

Informazioni di contatto 

Ospedale / Organizzazione  

Nome / Titolo  

Telefono  Indirizzo e-mail  

 

Firma di avvenuta ricezione e presa visione Data 

  

 
Dichiaro che i prodotti ricevuti sono stati utilizzati come segue: 
 

Articolo n. Lotto UM 
Qtà tot 

ricevuta  
Qtà 

utilizzata  
Qtà 

scartata 
Qtà in 

quarantena 

Totale 
(Utilizzata+ scartata + 

Quarantena) 
 

031122-25 (25 pz x 031122-01) 18L0473FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 18L0474FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 18L0475FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 18L1286FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 18L1287FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 19C0145FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 19D0638FAX 
PZ      

PAC      
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Articolo n. Lotto UM 
Qtà tot 

ricevuta  
Qtà 

utilizzata  
Qtà 

scartata 
Qtà in 

quarantena 

Totale 
(Utilizzata+ scartata + 

Quarantena) 
 

031122-25 (25 pz x 031122-01) 19E0681FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 19E0682FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 19J0567FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 19K0524FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 19K1052FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 20A0688FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 20A0689FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 20B0623FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 20C0679FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 20E1017FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 20E1018FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 20F1129FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 20F1131FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 20F0942FAX 
PZ      

PAC      

031122-25 (25 pz x 031122-01) 20F0943FAX 
PZ      

PAC      

TOTALI     
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In aggiunta a quanto suddetto, 

☐ Abbiamo inoltrato/fornito prodotti oggetto del richiamo alle seguenti strutture: 

 

Prog. Ospedale / Organizzazione CAP Città Telefono E-Mail 
Persona di 
contatto Qtà (PAC) Lotto 

1                 

2                 

3                 

4                 

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

e pertanto inoltrato alle stesse questo avviso di sicurezza. 
 
Si prega di inviare il modulo di riscontro a: 
vigilance@karlstorz.com 
vigilance-karlstorz@pec.it 
 
oppure 
Fax: +49 7461 708 45581 

mailto:vigilance@karlstorz.com
mailto:vigilance-karlstorz@pec.it

