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Oggetto: INFORMAZIONE DI SICUREZZA APPARECCHIATURE PHILIPS
BRILLANCE 6, 10, 16 ,16P, 40, 64, Big Bore, iCT, iCT SP.
CONFIG.:

Con la presente desideriamo informarVi che la nostra fabbrica ha deciso di intraprendere
un’azione migliorativa ( FCO72800495 ) sul modello di apparecchiature specificato in oggetto di
cui una o pill di esse ci risultano essere installate presso il Vs. Ente,

Philips Healthcare che & particolarmente attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei suoi prodotti,
ha deciso di informare i Clienti utilizzatori di apparecchiature Philips Brilliance 6, 10, 16 ,16P, 40,
64, Big Bore, iCT, iCT SP, sulle contromisure da adottare in attesa della visita dei nostri specialisti.

A tal proposito Vi preghiamo di divulgare l'informazione di sicurezza allegata a tutto il personale
operativo di reparto e di far rispettare dallo stesso le disposizioni riportate.

Verrete comunque contattati al pitt presto dal nostro personale al fine di programmare per ogni
apparecchiatura coinvolta, una visita dei nostri specialisti tecnici per Pimplementazione
deli’aggiornamento FC072800495.

Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata ad ogni singolo Cliente
utilizzatore di apparecchiature interessate dalla specifica azione di FCO, ¢' stata inoltrata
all'Autorita’ Competente, in linea con le linee guida europee per la vigilanza sui dispositivi medici

Scusandoci per il disagio, Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro Centro Risposta Clienti
800/232100 per ogni dubbio o chiarimento in merito.
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INFORMAZIONE DI SICUREZZA

Brilliance 6, 10, 16 ,16P, 40, 64, Big Bore, iCT, iCT SP.
Potenziale malfunzionamento dell’ albero del freno verticale del lettino portapaziente.

PRODOTTYV Brilliance 6, 10, 16 ,16P, 40, 64, Big Bore, iCT, iCT SP.

INTERESSATI

DESCRIZIONE DEL Un potenziale guasto all’ albero del freno verticale potrebbe portare ad un

PROBLEMA abbassamento inaspettato del lettino portapaziente.

RISCHI CONNESSI Se I’ albero del freno verticale non funziona correttamente, il lettino
portapaziente potrebbe abbassarsi repentinamente. 1l paziente potrebbe correre
rischi a causa del movimento, del tutto inaspettato, del lettino verso il basso.

COME IDENTICIARE | Tutte le apparecchiature Brilliance 6, 10, 16, 16P, 40, 64, Big Bore, iCT, iCT SP

IPRODOTTI sono interessate.

INTERESSATI

CONTROMISURE DA |Se si dovesse presentare la situazione sopra descritta, sospendete

ADOTTARE DA immediatamente 1> utilizzo dell’ apparecchiatura e contattate il ns. Centro

PARTE DEL CLIENTE | Risposta allo 800.232100.

AZIONI INTRAPRESE | Philips a proprie spese effettuera’ una modifica dell’ albero del freno verticale

DA PHILIPS del lettino portapaziente.
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