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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DI LABORATORIO 

 
         Firenze, Gennaio 2023 
           
  
 
Riferimento: FSCA 5742-1 
 

IMPORTANTE: 

URGENT FIELD SAFETY NOTICE 

MUELLER HINTON E AGAR – vari codici prodotto 

Problema sui risultati dei test di sensibilità 
antimicrobica/Pseudomonas aeruginosa-Gentamicina  

 

Gentile Cliente, 

 

Questa lettera è destinata agli utilizzatori del prodotto MUELLER HINTON E AGAR (Cod: 413822, 
413824, 413825, 417680) e dai nostri archivi risulta che il Suo laboratorio abbia ricevuto almeno uno 
dei lotti elencati nell’Allegato 1. 

 

Descrizione del problema 

Mueller Hinton E Agar è un terreno utilizzato per eseguire i test di sensibilità antimicrobica sia con il 
metodo di disco diffusione sia per la determinazione della Minima Concentrazione Inibente (MIC) con il 
metodo ETEST®. 
 
A seguito dei reclami ricevuti dai clienti, è stato confermato un limite delle performance per la 
combinazione Pseudomonas aeruginosa - Gentamicina su MUELLER HINTON E AGAR esteso a 
tutti i lotti elencati nell’Allegato 1. 

I dati ottenuti per la combinazione Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853  – Gentamicina sono risultati 
al di fuori dell’intervallo previsto dal controllo di qualità (EUCAST – CLSI) sia utilizzando il metodo di 
diffusione su disco che l’ ETEST®. I  risultati relativi al diametro sono inferiori a quelli attesi mentre i 
valori di MIC sono sovrastimati. 

 

Impatto sul cliente: 

I potenziali rischi correlati al problema sul prodotto possono essere individuati in: un risultato ritardato 
con un dato fuori range del controllo di qualità (EUCAST,CLSI) per la combinazione Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853 - Gentamicina oppure in un risultato AST errato, una MIC o una resistenza 
sovrastimata con la combinazione Pseudomonas aeruginosa - Gentamicina (CLSI) su un campione 
paziente. 
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Azioni richieste: 

Vi chiediamo cortesemente di intraprendere le seguenti azioni: 

- Interrompere l’uso dei lotti riportati nell’Allegato 1 relativi ai prodotti MUELLER HINTON E AGAR - 
Codici 413822, 413824, 413825, 417680 per i test con la combinazione Gentamicina- Pseudomonas 
aeruginosa. 

- Compilare il Modulo di Presa Visione (ALLEGATO A) e restituirlo all’indirizzo email: 
FieldAction.IT@biomerieux.com  

 

bioMérieux rinnova costantemente il suo impegno per fornire ai suoi clienti prodotti di alta qualità; ci 

scusiamo per qualsiasi disagio questo problema possa arrecare al Suo Laboratorio e La preghiamo di 

voler contattare il nostro Servizio di Supporto Scientifico bioMérieux (N° di tel. 055 6449777; e-mail: 

as.it@biomerieux.com) per qualsiasi ulteriore richiesta o necessità di chiarimento. 

 

Cordialmente, 

 

Local Customer Service 

bioMérieux Italia S.p.A.  

  

mailto:FieldAction.IT@biomerieux.com
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ALLEGATO A: Modulo di Presa Visione 

 
 

URGENT FIELD SAFETY NOTICE 
 
FSCA#5742-1 - MUELLER HINTON E AGAR – Problema di risultati per i test di sensibilità 
antimicrobica / Pseudomonas aeruginosa-Gentamicina 
 
 
DA RESTITUIRE AL SERVIZIO DI SUPPORTO SCIENTIFICO LOCALE BIOMÉRIEUX 

EMAIL: FieldAction.IT@biomerieux.com  
 
Nome del Laboratorio:  
 
 
Indirizzo, Città: 
 
 
Codice Cliente:  
 
 
 
 
  Dichiaro di aver ricevuto la lettera di bioMérieux relativa a “MUELLER HINTON E AGAR – 

Problema di risultati per i test di sensibilità antimicrobica / Pseudomonas aeruginosa-
Gentamicina”. 

 
  Metterò in atto le azioni richieste indicate nell’ Urgent Field Safety Notice. 

 
  Ha riscontrato un impatto sui risultati dei pazienti o è a conoscenza di segnalazioni di malattie 

o danni correlati al problema identificato?  

  No     Si     Non applicabile  

 
 
 
 
 
 
DATA .................................................  FIRMA : ................................................................  
 
 

mailto:FieldAction.IT@biomerieux.com
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Tabella 1: Lista dei lotti impattati dal problema riportato nella FSCA 5742-1 
 

Codice 
prodotto 

Prodotto Numero di 
lotto 

Data di scadenza 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009379930 03/08/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009525490 26/10/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009532550 01/11/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009534190 02/11/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009545900 11/11/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009556250 17/11/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009556140 17/11/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2147670 21/11/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009562790 21/11/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009562720 21/11/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2147810 23/11/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2147860 24/11/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2147930 25/11/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2148820 28/11/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009575420 29/11/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2149050 30/11/2022 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 1009589390 01/12/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009578820 01/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2151670 05/12/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009588760 06/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2151810 07/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2151910 08/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2152130 12/12/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009605190 13/12/2022 
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Codice 
prodotto 

Prodotto Numero di 
lotto 

Data di scadenza 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 1009617000 13/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2152330 14/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2152470 15/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2157970 19/12/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009617390 20/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2158190 21/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2158240 22/12/2022 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 1009632840 22/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2158690 26/12/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009628760 26/12/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009636360 28/12/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009639600 30/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2158860 02/01/2023 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 1009662940 03/01/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009649890 04/01/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009652960 05/01/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009659440 06/01/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2164440 09/01/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009661790 10/01/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2164700 12/01/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009669110 13/01/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009661810 13/01/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009672160 17/01/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009675010 18/01/2023 
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Codice 
prodotto 

Prodotto Numero di 
lotto 

Data di scadenza 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2169130 18/01/2023 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 1009682620 19/01/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009686110 26/01/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009700000 01/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2169840 01/02/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009700030 01/02/2023 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 1009706160 01/02/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009709320 06/02/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009709710 07/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2169520 09/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2169630 10/02/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009724050 13/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2176050 13/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2176200 15/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2176270 16/02/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009731830 17/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2176390 20/02/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009737140 21/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2176580 22/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2176680 23/02/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009748350 27/02/2023 
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Codice 
prodotto 

Prodotto Numero di 
lotto 

Data di scadenza 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2181500 27/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2181670 01/03/2023 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 10097679
20 

01/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2181770 02/03/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 10097570
10 

03/03/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 10097670
60 

06/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2187890 06/03/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 10097663
90 

08/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2182090 08/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2182190 09/03/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 10097744
50 

13/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2188280 13/03/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 10097768
30 

14/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2188490 15/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2190110 21/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2190210 23/03/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 10097904
20 

27/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2190340 28/03/2023 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 10098012
80 

28/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2190570 30/03/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 10098016
10 

31/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2190840 03/04/2023 
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Codice 
prodotto 

Prodotto Numero di 
lotto 

Data di scadenza 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2191040 04/04/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2191280 06/04/2023 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 10098064
30 

09/04/2023 
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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DI LABORATORIO 

 
         Firenze, Gennaio 2023 
           
  
 
Riferimento: FSCA 5742-1 
 

IMPORTANTE: 

URGENT FIELD SAFETY NOTICE 

MUELLER HINTON E AGAR – vari codici prodotto 

Problema sui risultati dei test di sensibilità 
antimicrobica/Pseudomonas aeruginosa-Gentamicina  

 

Gentile Cliente, 

 

Questa lettera è destinata agli utilizzatori del prodotto MUELLER HINTON E AGAR (Cod: 413822, 
413824, 413825, 417680) e dai nostri archivi risulta che il Suo laboratorio abbia ricevuto almeno uno 
dei lotti elencati nell’Allegato 1. 

 

Descrizione del problema 

Mueller Hinton E Agar è un terreno utilizzato per eseguire i test di sensibilità antimicrobica sia con il 
metodo di disco diffusione sia per la determinazione della Minima Concentrazione Inibente (MIC) con il 
metodo ETEST®. 
 
A seguito dei reclami ricevuti dai clienti, è stato confermato un limite delle performance per la 
combinazione Pseudomonas aeruginosa - Gentamicina su MUELLER HINTON E AGAR esteso a 
tutti i lotti elencati nell’Allegato 1. 

I dati ottenuti per la combinazione Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853  – Gentamicina sono risultati 
al di fuori dell’intervallo previsto dal controllo di qualità (EUCAST – CLSI) sia utilizzando il metodo di 
diffusione su disco che l’ ETEST®. I  risultati relativi al diametro sono inferiori a quelli attesi mentre i 
valori di MIC sono sovrastimati. 

 

Impatto sul cliente: 

I potenziali rischi correlati al problema sul prodotto possono essere individuati in: un risultato ritardato 
con un dato fuori range del controllo di qualità (EUCAST,CLSI) per la combinazione Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853 - Gentamicina oppure in un risultato AST errato, una MIC o una resistenza 
sovrastimata con la combinazione Pseudomonas aeruginosa - Gentamicina (CLSI) su un campione 
paziente. 



 

FSCA 5742-1 - Mueller Hinton E Agar_AST Results Issue_P aeruginosa-Gentamicin  pag. 2/3 

 

Azioni richieste: 

Vi chiediamo cortesemente di intraprendere le seguenti azioni: 

- Interrompere l’uso dei lotti riportati nell’Allegato 1 relativi ai prodotti MUELLER HINTON E AGAR - 
Codici 413822, 413824, 413825, 417680 per i test con la combinazione Gentamicina- Pseudomonas 
aeruginosa. 

- Compilare il Modulo di Presa Visione (ALLEGATO A) e restituirlo all’indirizzo email: 
FieldAction.IT@biomerieux.com  

 

bioMérieux rinnova costantemente il suo impegno per fornire ai suoi clienti prodotti di alta qualità; ci 

scusiamo per qualsiasi disagio questo problema possa arrecare al Suo Laboratorio e La preghiamo di 

voler contattare il nostro Servizio di Supporto Scientifico bioMérieux (N° di tel. 055 6449777; e-mail: 

as.it@biomerieux.com) per qualsiasi ulteriore richiesta o necessità di chiarimento. 

 

Cordialmente, 

 

Local Customer Service 

bioMérieux Italia S.p.A.  

  

mailto:FieldAction.IT@biomerieux.com
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ALLEGATO A: Modulo di Presa Visione 

 
 

URGENT FIELD SAFETY NOTICE 
 
FSCA#5742-1 - MUELLER HINTON E AGAR – Problema di risultati per i test di sensibilità 
antimicrobica / Pseudomonas aeruginosa-Gentamicina 
 
 
DA RESTITUIRE AL SERVIZIO DI SUPPORTO SCIENTIFICO LOCALE BIOMÉRIEUX 

EMAIL: FieldAction.IT@biomerieux.com  
 
Nome del Laboratorio:  
 
 
Indirizzo, Città: 
 
 
Codice Cliente:  
 
 
 
 
  Dichiaro di aver ricevuto la lettera di bioMérieux relativa a “MUELLER HINTON E AGAR – 

Problema di risultati per i test di sensibilità antimicrobica / Pseudomonas aeruginosa-
Gentamicina”. 

 
  Metterò in atto le azioni richieste indicate nell’ Urgent Field Safety Notice. 

 
  Ha riscontrato un impatto sui risultati dei pazienti o è a conoscenza di segnalazioni di malattie 

o danni correlati al problema identificato?  

  No     Si     Non applicabile  

 
 
 
 
 
 
DATA .................................................  FIRMA : ................................................................  
 
 

mailto:FieldAction.IT@biomerieux.com
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Tabella 1: Lista dei lotti impattati dal problema riportato nella FSCA 5742-1 
 

Codice 
prodotto 

Prodotto Numero di 
lotto 

Data di scadenza 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009379930 03/08/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009525490 26/10/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009532550 01/11/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009534190 02/11/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009545900 11/11/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009556250 17/11/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009556140 17/11/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2147670 21/11/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009562790 21/11/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009562720 21/11/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2147810 23/11/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2147860 24/11/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2147930 25/11/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2148820 28/11/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009575420 29/11/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2149050 30/11/2022 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 1009589390 01/12/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009578820 01/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2151670 05/12/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009588760 06/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2151810 07/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2151910 08/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2152130 12/12/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009605190 13/12/2022 
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Codice 
prodotto 

Prodotto Numero di 
lotto 

Data di scadenza 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 1009617000 13/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2152330 14/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2152470 15/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2157970 19/12/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009617390 20/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2158190 21/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2158240 22/12/2022 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 1009632840 22/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2158690 26/12/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009628760 26/12/2022 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009636360 28/12/2022 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009639600 30/12/2022 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2158860 02/01/2023 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 1009662940 03/01/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009649890 04/01/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009652960 05/01/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009659440 06/01/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2164440 09/01/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009661790 10/01/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2164700 12/01/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009669110 13/01/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009661810 13/01/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009672160 17/01/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009675010 18/01/2023 
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Codice 
prodotto 

Prodotto Numero di 
lotto 

Data di scadenza 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2169130 18/01/2023 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 1009682620 19/01/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009686110 26/01/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009700000 01/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2169840 01/02/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009700030 01/02/2023 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 1009706160 01/02/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009709320 06/02/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009709710 07/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2169520 09/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2169630 10/02/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009724050 13/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2176050 13/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2176200 15/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2176270 16/02/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 1009731830 17/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2176390 20/02/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009737140 21/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2176580 22/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2176680 23/02/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 1009748350 27/02/2023 



ALLEGATO 1 – Field Safety Notification – MUELLER HINTON E AGAR – Molteplici codici 
prodotti – problema risultati AST - P. Aeruginosa/Gentamicina 

4/5 

 

 

 

Codice 
prodotto 

Prodotto Numero di 
lotto 

Data di scadenza 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2181500 27/02/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2181670 01/03/2023 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 10097679
20 

01/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2181770 02/03/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 10097570
10 

03/03/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 10097670
60 

06/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2187890 06/03/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 10097663
90 

08/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2182090 08/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2182190 09/03/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 10097744
50 

13/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2188280 13/03/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 10097768
30 

14/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2188490 15/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2190110 21/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2190210 23/03/2023 

413824 M HINTON E AGAR 90 100PL 10097904
20 

27/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2190340 28/03/2023 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 10098012
80 

28/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2190570 30/03/2023 

413822 M HINTON E AGAR 90 20PL 10098016
10 

31/03/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2190840 03/04/2023 
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Codice 
prodotto 

Prodotto Numero di 
lotto 

Data di scadenza 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2191040 04/04/2023 

413825 M HINTON E AGAR 120X120 20PL 2191280 06/04/2023 

417680 M HINTON E AGAR 90 MM 10098064
30 

09/04/2023 
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