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Avviso di Sicurezza  
Multiva 1.5T 

Potenziale problema di termostabilità relativo all'arresto del sistema e alla copertura del tunnel del 
magnete  

 
20 gennaio 2025 
 

 
 
Gentile Cliente, 
 
Philips ha identificato un problema relativo ai sistemi RM Multiva 1.5T che potrebbe rappresentare un 
rischio per i pazienti e/o gli utenti.  Il presente Avviso di sicurezza ha lo scopo di segnalare quanto 
segue: 
 
1. La natura del problema e le circostanze in cui potrebbe verificarsi 
 

Philips ha identificato un problema di termostabilità con la copertura del tunnel del magnete 
utilizzata sui sistemi RM Multiva 1.5T. In caso di imprevisti relativi alla formazione di archi elettrici 
sulla bobina di gradiente, la copertura potrebbe fondersi parzialmente nell'area all'interno del 
tunnel non coperta dalla bobina Body in Quadratura (QBC). La copertura del tunnel del magnete 
funge da barriera tra il calore e il paziente.  

 
Se si verifica un problema legato alla formazione di archi elettrici, il sistema si spegne e l'utente 
potrebbe osservare i seguenti fenomeni: 

• Fumo e/o incendio proveniente dall'interno del sistema. 

• Se la formazione di archi elettrici sulla bobina di gradiente si verifica in una regione al di fuori 

della QBC o del supporto per il lettino portapaziente, le particelle potrebbero fondersi 

attraverso la copertura del tunnel del magnete e venire a contatto con il paziente.   

                                   

Fino a dicembre 2024, Philips ha ricevuto un (1) reclamo associato alla fusione parziale della 
copertura su un sistema Multiva 1.5T. Non sono stati riportati danni gravi o lesioni al personale 
ospedaliero o ai pazienti. 

 
  

2. Pericoli/danni associati al problema 

 

Se il problema legato alla formazione di archi elettrici sulla bobina di gradiente si manifesta con 
fumo e/o incendio, il rischio per i pazienti può includere inalazione di fumo, asfissia, irritazione 
oculare, arrossamento oculare, ustioni e/o ritardo nella diagnosi.  
 
 
 
 
 
 
 

 

La invitiamo a leggere con attenzione le informazioni riportate di seguito e a divulgarne i contenuti 
a tutto il personale operativo di reparto. È fondamentale comprendere le implicazioni di questa 

comunicazione. 
 

La invitiamo a conservare questa lettera a fini di documentazione. 
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3. Prodotti interessati e come identificarli 
 

Identificazione dei sistemi interessati: 
Sono interessati tutti i sistemi Multiva 1.5T elencati di seguito. Fare riferimento alla Figura 1 per 
l'elenco dei nomi e dei numeri di modello (REF) dei sistemi interessati e alle Figure 2, 3 e 4 per 
informazioni su come individuare l'etichetta del sistema.  

 
Figura 1. Esempio di etichetta del sistema 

Nome prodotto (Model) 
Numero di parte 

(REF) 

 

Multiva 1.5T 

781072 

781073 

781074 

781076 

781078 

 
 
Per individuare il numero di serie del sistema RM interessato: 
 

3.1.  Accedere all'area tecnica 
 
3.2.  Individuare l'unità di distribuzione generale della rete elettrica (gMDU, general Mains 

Distribution Unit) e l'armadietto di raffreddamento a liquido (LCC, Liquid Cooling Cabinet) 
 
3.3.  L'etichetta del sistema è situata sullo sportello anteriore della gMDU (vedere la figura 2) o 

dell'LCC (vedere la figura 3) 
 
3.4.  Individuare il numero di serie sull'etichetta di identificazione del sistema (vedere la figura 4) 
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Figura 2: Sportello anteriore della gMDU Figura 3: Sportello anteriore dell'LCC 
 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 4: Etichetta del sistema 
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Uso previsto: 
I sistemi di risonanza magnetica (RM) di Philips sono sistemi elettromedicali indicati per l'uso come 
dispositivi diagnostici. 
 
Questi sistemi RM consentono ai medici qualificati di ottenere immagini in sezione, immagini 
spettroscopiche e/o spettri della struttura interna della testa, del corpo o delle estremità, in 
qualsiasi orientamento, che rappresentano la distribuzione spaziale di protoni o altri nuclei con spin. 

 
 
4. Misure da adottare da parte del cliente/utente per prevenire eventuali rischi per i pazienti o gli 

utenti 
 

4.1. Se si rileva fumo e/o incendio: 

• Interrompere immediatamente la scansione e far uscire il paziente e il personale dalla 
sala esame. 

• Qualora si rilevi lo sviluppo di un incendio, attenersi alle procedure di emergenza 
antincendio previste dall'ospedale, che possono includere la disattivazione 
dell'alimentazione all'intero sistema e/o la rimozione del campo magnetico tramite il 
pulsante di disattivazione di emergenza del magnete.  

• Non tentare di proseguire la scansione. 

• Contattare immediatamente l'assistenza Philips. 
 

4.2. Assicurarsi che tutti gli utenti siano a conoscenza delle procedure di emergenza specifiche 
della struttura, come indicato nel Capitolo 2: Sicurezza delle Istruzioni d'Uso: 

 

Procedure di emergenza 
L'utente deve definire delle procedure di emergenza per le seguenti situazioni: 

• Un'emergenza medica 

• Un incendio 

• Una situazione di emergenza che richiede l'interruzione immediata del campo 
magnetico 

• Il rilascio di elio in forma gassosa nella sala esame 
I sistemi MRI Philips dispongono di un pulsante di arresto di emergenza del piano 

portapaziente da usare in caso di emergenza durante il movimento del piano 

portapaziente. 
 

4.3. Diffondere questo avviso a tutti gli utenti del dispositivo interessato in modo che siano a 
conoscenza del problema del prodotto e dei rischi/danni collegati. 
 

4.4. Affiggere il presente avviso accanto ai sistemi RM interessati per facilitarne la consultazione. 
 

4.5. Compilare e restituire immediatamente il modulo di risposta allegato a Philips entro e non 
oltre 30 giorni dalla ricezione della presente.  
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5. Misure programmate da Philips per risolvere il problema 
 
Philips La contatterà per programmare una visita in loco con un tecnico di assistenza per 
l'installazione di una soluzione hardware al fine di migliorare la termostabilità della copertura del 
tunnel del magnete (riferimento FCO78100598).  

 
 
Le assicuriamo che mantenere livelli di sicurezza e qualità elevati è la nostra massima priorità. Per 
ulteriori informazioni o per assistenza in relazione a questo problema, La preghiamo di contattare 
l’organizzazione locale di Philips telefonicamente al numero del Centro Risposta Clienti 800/232100 o 
via e-mail AssistenzaTecnicaHC@philips.com (indicando come riferimento FCO78100598). 
 
La presente comunicazione è stata inoltrata alle Autorità Competenti.  
 
Philips si scusa per gli eventuali inconvenienti causati da questo problema. 
 
 
Distinti saluti, 
 
  
Li Xin 
Quality Leader 
Philips Precision Diagnostics (PD) Cina  

mailto:AssistenzaTecnicaHC@philips.com


   
               

N. di riferimento Philips 2023-PD-MR-101                    Pagina 6 di 6 
 

Modulo di risposta all'Avviso di Sicurezza  
 

Riferimento: Multiva 1.5T: Potenziale problema di termostabilità relativo all'arresto del sistema e alla 
copertura del tunnel del magnete (riferimento FCO78100598) 
 
Istruzioni: compilare e restituire il presente modulo a Philips entro e non oltre 30 giorni dal 
ricevimento.  La compilazione del presente modulo conferma la ricezione dell’Avviso di sicurezza, la 
comprensione del problema indicato e delle azioni richieste da intraprendere. 
 

Nome 
cliente/destinatario/struttura:  

Indirizzo:  

Città/Stato/CAP/Paese:  

 
Azioni da parte del cliente: 
 

A. Affiggere il presente avviso accanto alle unità RM interessate per facilitarne la 
consultazione. 

 
B. Diffondere questo avviso a tutti gli utenti del dispositivo interessato in modo che siano a 

conoscenza del problema del prodotto e dei rischi/danni collegati fino a quando non sarà 
risolto il problema.  

 
C. Seguire le istruzioni fornite nel paragrafo 4 della lettera di Avviso di sicurezza. 

 
Confermo di avere ricevuto e compreso il presente Avviso di sicurezza e che le informazioni contenute 
al suo interno sono state divulgate correttamente a tutti gli utenti che utilizzano il sistema. 
 
Nome della persona che compila questo modulo:  

Firma:  

Nome in stampatello:  

Titolo:  

Numero di telefono:  

Indirizzo e-mail:  

Data (GG / MM / AAAA):  

 
 
Compilare e restituire il modulo di risposta a Philips per e-mail a post_mkt_italy@philips.com 


