ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

Avviso urgente di sicurezza (FSN)

Entroy
ID 110701AHE
Abbassamento lento ed involontario di Entroy

Data: 14-07-2011

Attenzione: A tutti gli utenti di Entroy (sollevatore per piscine)

Modelli interessati :
Sono interessati tutti gli Entroy, modelli GAB1000-
01-xx, GAB1000-11-xx e GAC100x.

Descrizione del problema

E’ stato riscontrato un difetto di progettazione nella sospensione 0
per tre modelli (3) di Entroy, che si sono abbassati rapidamente e senza controllo fino
alla base. L’abbassamento incontrollato € causato da una rondella cuscinetto
deformatasi nel tempo e con il carico. Cio fa si che il dado di bloccaggio tenda a
staccarsi con conseguente rotazione libera dell’attuatore del sollevapazienti. Il difetto
non pud essere percepito o impedito prima dell'uso da parte dell’'utente, & necessario
pertanto un intervento di un tecnico specializzato ArjoHuntleigh.

Il rischio di eventuali lesioni per i residenti o assistenti non deve essere
sottovalutato e pertanto viene richiesto decisamente di attenersi alle istruzioni
qui di seguito esposte.

Azione richiesta da parte dell’'utente
1. Non utilizzare da subito tutti i modelli Entroy interessati.

2. Scollegare immediatamente I'alimentazione di tutti i sollevatori Entroy interessati al
fine di evitare I'utilizzo ulteriore poiché I'uso continuato pu6 provocare lesioni al
paziente o all’ assistente.

3. Inoltrare il presente avviso al tutto il personale interessato all’interno della propria
struttura o in qualsiasi altra struttura in cui i sollevatori siano stati trasferiti.
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Azioni successive
Le parti di ricambio necessarie per le riparazioni verranno inviate entro agosto 2011.

1. Richiedere un intervento al vostro tecnico di zona ArjoHuntleigh
Durata dell'intervento: circa un’ora.
L’intervento & necessario per il corretto e sicuro utilizzo del sollevatore Entroy.

Contatto di riferimento:

ARJOHUNTLEIGH

MASSIMO GAMBARINI - SERVICE MANAGER
CELL. 3357351397 — TEL. 06 87426211

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati da questo avviso di sicurezza (FSN);
tuttavia tale azione preventiva € mirata alla sicurezza dei residenti e/o assistenti.
Si prega di contattare il rappresentante di zona ArjoHuntleigh per eventuali
chiarimenti.

La firma in calce attesta che gli Enti competenti sono stati notificati.

PER

ARJOIHUNTLEIGIHH

EMANUELE GRIBAUDO
MANAGING DIRECTOR
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