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Oggetto: INFORMAZIONE DI SICUREZZA - FSN 71200035
Apparecchiatura DigitalDiagnost configurazione 38067709

Come gid anticiatoVi telefonicamente, La presente per informarVi che la nostra fabbrica ha
individuato un potenziale problema di sicurezza relativo al collimatore Nicol V3 installato —
sull’apparecchiatura in oggetto.

PRODOTTI DigitalDiagnost con collimatore Nicol V3
INTERESSATI
DESCRIZIONE Durante la rotazione del collimatore, lo stesso potrebbe non fermarsi a

“fine corsa” con il rischio di sganciarsi dal suo supporto € cadere.

CONTROMISURE DA E’ necessario bloccare ’operativita dell’apparecchiatura per evitare che
ADOTTARE una possibile caduta del collimatore possa causare danni al pazicnte.

AZIONI PIANIFICATE | In data odierna il nostro personale tecnico sostituira I’attuale collimatore | - 5,
DA PHILIPS con un diverso modello di collimatore che risolvera il problema. ‘

A tal proposito Vi preghiamo di divulgare la presente informazione di sicurezza a tuito il
personale operativo di reparto e di far rispettare dallo stesso le disposizioni riportate.

1l Ministero della Salute verra informato di quanto sopra.

Scusandoci fin d’ora per il disagio, Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro Centro Risposta Clienti
800-232100 per ogni dubbio o chiarimento in merito.
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