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Spettabile 

Dipartimento Cardiologia/Elettrofisiologia 

 

Alla  cortese attenzione del Responsabile Dipartimento 

 

                                                  

                                                                                                                     Milano, 3 aprile 2012                                                                  

 

Oggetto:  Furto dispositivi medici  Boston Scientific.  

 

 

Egregio Dottore/ Gent.ma Dr.ssa, 

 

con la presente Boston Scientific S.p.A vuole metterLa al corrente che diversi dispositivi medici 

(pacemakers, defibrillatori ed elettrocateteri) sono stati recentemente rubati dall’auto di un nostro 

rappresentante di vendita a Napoli. La lista con la descrizione di questi dispositivi è allegata alla 

presente. 

 

Sebbene alla data del furto questi dispositivi fossero idonei per essere impiantati, non possiamo 

essere sicuri che questi prodotti siano stati gestiti appropriatamente oppure che il confezionamento 

sterile non sia stato compromesso. Qualora trovaste nel Vostro Inventory una combinazione di 

modello e numero seriale presenti nell’elenco allegato, Le raccomandiamo di contattare sia la 

Polizia che Boston Scientific. In ugual maniera, se qualche rappresentante di vendita non di Boston 

Scientifict cercasse di venderLe uno di questi dispositivi, contatti sia la Polizia che Boston 

Scientific. 
 

Boston Scientific ha già provveduto ad informare l’Autorità Competente Italiana. Solamente i 

prodotti elencati nella lista allegata sono coinvolti in questa comunicazione. 

 

Boston Scientific desidera assicurarLa che la sicurezza dei pazienti rimane la nostra principale 

preoccupazione. La invitiamo a contattarci  per qualsiasi informazione riguardante quanto sopra. 

 

La ringraziamo per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

Mauro Trucco 

 
Il Procuratore  

General Manager & VP Italy 

BOSTON SCIENTIFIC S.p.A 
 

All.: c.s. 
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Devices stolen
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Codice Descrizione prodotto Categoria Nr.Serie Qtà     
60F050‐401 ICD PUNCTUA VR DF4 F050 F2 DEFRIT        100669 1
60F051‐401 ICD PUNCTUA VR DF4 F050 F2 DEFRIT        101272 1
60F051‐401 ICD PUNCTUA NE VR DF1 F051 F2 DEFRIT     100556 1
60F052‐401 ICD PUNCTUA DR DF4 F052 F2 DEFRIT        100510 1
60F053‐401 ICD PUNCTUA NE DR DF1 F053 F2 DEFRIT     100608 1
60F102‐414 ICD TELIGEN_HE VR DF1 F102 F2 DEFRIT     114463 1
60F103‐405 ICD TELIGEN_HE VR DF4 F103 F2 DEFRIT     114923 1
60F110‐413 ICD TELIGEN_HE DR DF1 F110 F2 GRFRITDT   116719 1
60F110‐413 ICD TELIGEN_HE DR DF1 F110 F2 GRFRITDT   117398 1
60F111‐405 ICD TELIGEN_HE DR DF4 F111 F2 DEFRIT     105252 1
60F140‐401 ICD ENERGEN VR DF4 F140 F2 DEFRIT        100273 1
60F140‐401 ICD ENERGEN VR DF4 F140 F2 DEFRIT        100397 1
60F140‐401 ICD ENERGEN VR DF4 F140 F2 DEFRIT        100593 1
60F140‐401 ICD ENERGEN VR DF4 F140 F2 DEFRIT        100595 1
60F141‐401 ICD ENERGEN VR DF1 F141 F2 DEFRIT        100223 1
60F142‐401 ICD ENERGEN DR DF4 F142 F2 DEFRIT        100796 1
60F142‐401 ICD ENERGEN DR DF4 F142 F2 DEFRIT        100032 1
60F142‐401 ICD ENERGEN DR DF4 F142 F2 DEFRIT        100519 1
60F143‐401 ICD ENERGEN DR DF1 F143 F2 DEFRIT        100565 1
60H140‐404 PG CONTAK RENEWAL TR 2 H140 GRFRITDT     122456 1
60H145‐404 PG CONTAK RENEWAL TR 2 H145 GRFRITDT     114867 1
60H245‐457 ICD H245 LIVIAN SE LV1 F2 GRFRITDT H3    200484 1
60P053‐401 ICD PUNCTUA NE CRT‐D IS1 P053 F2A DEFRIT 100541 1
60P106‐414 ICD COGNIS_HE DF1/LV1 P106 F2A DEFRIT    111990 1
60P107‐414 ICD COGNIS_HE DF1/IS1 P107 F2A DEFRIT    113084 1
60P107‐414 ICD COGNIS_HE DF1/IS1 P107 F2A DEFRIT    116672 1
60P107‐414 ICD COGNIS_HE DF1/IS1 P107 F2A DEFRIT    117998 1
60P108‐405 ICD COGNIS_HE DF4 P108 F2A DEFRIT        108151 1
60P142‐401 ICD ENERGEN CRT‐D DF4 P142 F2A DEFRIT    101883 1
60P142‐401 ICD ENERGEN CRT‐D DF4 P142 F2A DEFRIT    100436 1
60P142‐401 ICD ENERGEN CRT‐D DF4 P142 F2A DEFRIT    100460 1
60P142‐401 ICD ENERGEN CRT‐D DF4 P142 F2A DEFRIT    102114 1
60P142‐401 ICD ENERGEN CRT‐D DF4 P142 F2A DEFRIT    102116 1
60P142‐401 ICD ENERGEN CRT‐D DF4 P142 F2A DEFRIT    101862 1
60P142‐401 ICD ENERGEN CRT‐D DF4 P142 F2A DEFRIT    101805 1
60P143‐401 ICD ENERGEN CRT‐D IS1 P143 F2A DEFRIT    102925 1
60P143‐401 ICD ENERGEN CRT‐D IS1 P143 F2A DEFRIT    102601 1
640171‐905 LD TV REL SG 0171 64CM TVI GFI IRE MA    103296 1
640175‐905 LD TV REL G 0175 64CM TVI GFI IRE MA     139077 1
640175‐905 LD TV REL G 0175 64CM TVI GFI IRE MA     139873 1
640175‐905 LD TV REL G 0175 64CM TVI GFI IRE MA     139870 1
640185‐904 LD TV REL G 0185 64CM TVI GFI MA         336506 1
640185‐905 LD TV REL G 0185 64CM TVI GFI MA         345812 1
640185‐905 LD TV REL G 0185 64CM TVI GFI MA         344932 1
640282‐901 LD TV REL IS4 IB PF SCG 0282 59CM GFI    10562 1
640283‐901 LD TV REL IS4 IB PF SCG 0283 64CM GFI    10738 1
640285‐904 LD TV REL IS4 IB PF DCG 0285 59CM GFI    100902 1
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640286‐904 LD TV REL IS4 IB PF DCG 0286 64CM GFI    101885 1
640292‐904 LD TV REL IS4 IB AF SCG 0292 59CM GFI    103324 1
640292‐904 LD TV REL IS4 IB AF SCG 0292 59CM GFI    101974 1
640293‐904 LD TV REL IS4 IB AF SCG 0293 64CM GFI    102112 1
640295‐901 LD TV REL IS4 IB AF DCG 0295 59CM GFI    21503 1
640295‐904 LD TV REL IS4 IB AF DCG 0295 59CM GFI    101724 1
640295‐904 LD TV REL IS4 IB AF DCG 0295 59CM GFI    102919 1
640295‐904 LD TV REL IS4 IB AF DCG 0295 59CM GFI    105146 1
640295‐904 LD TV REL IS4 IB AF DCG 0295 59CM GFI    103529 1
640296‐901 LD TV REL IS4 IB AF DCG 0296 64CM GFI    26748 1
640296‐901 LD TV REL IS4 IB AF DCG 0296 64CM GFI    26637 1
640296‐901 LD TV REL IS4 IB AF DCG 0296 64CM GFI    26635 1
644096‐907 LD EN FLXTND2 PFRET BP 4096 GFI 52CM     185455 1
644096‐907 LD EN FLXTND2 PFRET BP 4096 GFI 52CM     185396 1
644096‐907 LD EN FLXTND2 PFRET BP 4096 GFI 52CM     184603 1
644097‐805 LD EN FLXTND2 PFRET BP 4097 GFI 59CM     138139 1
644457‐907 LD FNLN2 SXPA BP IS1 4457 GFI 58CM       697360 1
644457‐907 LD FNLN2 SXPA BP IS1 4457 GFI 58CM       694961 1
644480‐907 LD FNLN2 SXPA J BP IS1 4480 GFI 52CM     577315 1
644542‐906 LD CV EZTRK 2 BP IS1 4542 80CM GFI MA    150674 1
644542‐906 LD CV EZTRK 2 BP IS1 4542 80CM GFI MA    150629 1
644543‐906 LD CV EZTRK 2 BP IS1 4543 90CM GFI MA    169086 1
644548‐802 LD CV EZTRK 3 IS‐1 BP 4548 80CM GFI MA   166713 1
644548‐802 LD CV EZTRK 3 IS‐1 BP 4548 80CM GFI MA   167999 1
644548‐802 LD CV EZTRK 3 IS‐1 BP 4548 80CM GFI MA   168045 1
644549‐802 LD CV EZTRK 3 IS‐1 BP 4549 90CM GFI MA   177405 1
644554‐905 LD CV EASYACCESS BP IS1 4554 80CM GFI    188627 1
644554‐905 LD CV EASYACCESS BP IS1 4554 80CM GFI    188914 1
644554‐905 LD CV EASYACCESS BP IS1 4554 80CM GFI    188946 1
644554‐905 LD CV EASYACCESS BP IS1 4554 80CM GFI    188841 1
644555‐903 LD CV EASYACCESS BP IS1 4555 90CM GFI    188450 1
644591‐904 LD CV ACUITY SPIRAL IS1 UP 4591 80CM GFI 114396 1
644592‐904 LD CV ACUITY SPIRAL IS1 UP 4592 90CM GFI 137483 1
644592‐904 LD CV ACUITY SPIRAL IS1 UP 4592 90CM GFI 137792 1
644592‐904 LD CV ACUITY SPIRAL IS1 UP 4592 90CM GFI 137595 1
644592‐904 LD CV ACUITY SPIRAL IS1 UP 4592 90CM GFI 136506 1
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