
   

Cliente 
Ospedale 
Città 
CAP 
Paese 
c.a. XXX 

Avviso di sicurezza: Trasmissione di risultati 
Paziente dall'ABL90 FLEX ai sistemi informatici 
ospedalieri/di laboratorio HIS/LIS  
 
Livello di priorità: Urgente  
 
 
 
Gentile Cliente, 
 
RADIOMETER ha rilevato di recente che esiste un rischio potenziale di mix-up dei risultati del 
Paziente all'atto della trasmissione al sistema HIS/LIS. 
 
Prodotto interessato: 
ABL90 FLEX con versione software precedente alla V2.7 MR4 ed utilizzando il protocollo di 
comunicazione HL7 V2.5 per la trasmissione dei risultati verso l'HIS/LIS dell'ospedale. 
 
Il mix-up si verifica se: 
• la linea di comunicazione viene interrotta o scollegata 
• 2 o più risultati Paziente sono in coda per la trasmissione 
• la comunicazione viene ristabilita e l'analizzatore trasmette i risultati in coda. 

 
In questa situazione il primo risultato sarà trasmesso con l'ID corretto, mentre i successivi risultati 
in coda saranno associati all'ID del primo Paziente. 

 
 
RADIOMETER ha sviluppato un aggiornamento software in grado di evitare il verificarsi di quanto 
descritto sopra. L'aggiornamento del software verrà installato in data odierna o al più presto. 
 
Per qualsiasi domanda o richiesta, Vi preghiamo di contattare A. De Mori S.p.A.. 
 
 
Cordiali saluti 
A. De Mori S.p.A. 
 
 
 
 


