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Re: Potenziali errori nei valori di calcio durante il ripristino delle istantanee 
 
Gentile Cliente, 
 
Vital Images ha rilevato due potenziali errori nei valori dei livelli di calcio delle istantanee ripristinate relative a 
studi generati tramite l'utilizzo di Vitrea o di Vitrea Enterprise Suite.  Il problema riguarda la versione 3.1 di 
Vitrea fX, la versione 5.2 di Vitrea, le versioni 6.0, 6.1 e 6.2 di Vitrea e Vitrea fX e le versioni 1.3, 6.0, 6.1 e 
6.2 di Vitrea Enterprise Suite, nonché tutti gli aggiornamenti di tali versioni.  Se si utilizzano i livelli di calcio 
nell'istantanea ripristinata, i vasi con problemi possono essere erroneamente considerati sani, inducendo ad 
adottare percorsi terapeutici diversi rispetto a quelli che verrebbero altrimenti seguiti.  Stiamo fornendo un 
aggiornamento del software (correzione) per questi problemi e la contatteremo per l'aggiornamento dei 
sistemi. 
 
Riceve questa lettera perché è possibile che il suo istituto abbia ricevuto una delle versioni interessate. 
 
Il primo problema può essere evitato seguendo uno dei due flussi di lavoro consigliati di seguito: (1) con un 
metodo “manuale” e senza selezionare il pulsante “Interpolate” (Interpola); in alternativa (2) con il pulsante 
“Interpolate” dopo aver tracciato tutte le linee di contorno.  Il secondo può essere evitato con il metodo 
“manuale” e senza selezionare il pulsante “Interpolate”. 
 
Il primo errore si verifica durante il seguente flusso di lavoro specifico nell'applicazione relativa alla 
determinazione dei livelli di calcio quando un utente:    

 traccia più contorni nel vaso selezionato;  
 seleziona il pulsante "Interpolate" (Interpola);  
 traccia uno o più contorni aggiuntivi ma non seleziona il pulsante "Interpolate";  
 crea un'istantanea;  
 ripristina l'istantanea.     

Quando viene ripristinata l'istantanea, la colorazione e i livelli di calcio riflettono solo i contorni, mentre le 
regioni precedentemente interpolate vengono escluse dalla colorazione e dai livelli di calcio risultanti.   A 
causa della perdita di interpolazione tra i contorni tracciati, il valore visualizzato dopo il ripristino 
dell'istantanea sarà inferiore rispetto a quello dell'istantanea originale, salvo il caso in cui il calcio sia assente 
nelle regioni interpolate.  L'esame dei contorni visualizzati quando viene ripristinata un'istantanea evidenzia la 
perdita di interpolazione. 
 
Per risolvere il primo problema, Vital Images ha prodotto un aggiornamento software che esegue due funzioni.  
In base alla prima, quando si seleziona “Interpolate” durante il tracciamento dei contorni e si aggiungono dei 
contorni ma non si seleziona “Interpolate” prima di eseguire un'istantanea, verrà visualizzata una finestra di 
dialogo su schermo di mancata interpolazione di tutti i contorni e verrà richiesto di interpolare tutti i contorni 
prima di acquisire l'istantanea.  Inoltre, quando si ripristina un'istantanea, verrà visualizzata una finestra su 
schermo in cui verrà richiesto di rivedere e confermare tutti i contorni nell'istantanea ripristinata.   
 

CORREZIONE URGENTE DI DISPOSITIVO 



Il secondo errore si verifica quando, dopo aver ripristinato un'istantanea di un'immagine dei livelli di calcio per 
la quale è stata utilizzata l'interpolazione, l'utente traccia contorni aggiuntivi.  Quando vengono tracciati nuovi 
contorni, l'interpolazione tra tutti i contorni tracciati viene persa e il valore dei livelli di calcio risultanti tiene 
conto solo dei contorni tracciati.  Per ottenere livelli di calcio corretti dopo aver tracciato nuovi contorni su 
un'immagine ripristinata generata tramite l'interpolazione, l'utente dovrà selezionare di nuovo il pulsante 
"Interpolate". 
 
Per risolvere il secondo problema, l'utente deve selezionare il pulsante "Interpolate" dopo aver tracciato 
contorni aggiuntivi allo scopo di ottenere i livelli di calcio corretti dopo aver tracciato i contorni aggiuntivi sulle 
istantanee ripristinate.  In questo modo, verranno interpolati tutti i contorni.  Inoltre, l'aggiornamento del 
software conserva i valori dei livelli di calcio per le regioni interpolate, anche nel caso in cui l'utente tracci 
contorni aggiuntivi.   
 
La invitiamo a informare immediatamente tutti i potenziali utenti di questi problemi e dei due flussi di lavoro 
alternativi che impediscono il verificarsi del primo problema.  Sarà contattata per l'installazione 
dell'aggiornamento software.   
 
Per i clienti diretti Vital Images: per qualsiasi domanda, contattare l'assistenza clienti Vital Images al numero 1-
800-208-3005 o inviare un messaggio e-mail a support@vitalimages.com.  Se il software è stato acquistato 
tramite un rivenditore, contattare quest'ultimo. 
 
Distinti saluti, 
 

 
Jim Litterer 
Vice President, Operations 
Vital Images, Inc. 
 
 


