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SEPARÉ MODULARE SILENTIA 

 

  

  

  

Prima di sollevare un letto posizionato accanto al 

separé, verificare che nessuna parte del letto si trovi 

sotto il separé. La forza di sollevamento del letto 

potrebbe danneggiare il separé e i relativi accessori 

e/o attacchi. Inoltre, il separé potrebbe cadere e 

causare lesioni a pazienti o personale. 
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