
Comunicazione per i clienti di XiO 
La dose non viene ricalcolata dopo la modifica della forma della porta 
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Corretto funzionamento 
del sistema 

Dopo aver alterato in qualunque modo la forma della porta, è necessario 
ricalcolare la dose.  
 

Problema Una volta alterata la forma della porta (secondo le fasi specifiche delineate di 
seguito), la dose non viene ricalcolata.  
 

Quando si verifica Il problema si verifica quando vengono seguite le fasi seguenti: 
1. Impostare la preferenza di porta “Auto-Generated Blocking Updates 

with Beam Movement” (“Genera automaticamente aggiornamenti 
blocco con movimento del fascio”) su “No”. (Teletherapy – Edit – 
Preferences – Port) – (Teleterapia – Modifica – Preferenze – Porta). 

2. Selezionare Port – Auto (Porta – Automatico) per aggiungere la porta 
attorno a una struttura specifica. 

3. Modificare la posizione del raggio e calcolare la dose. 
4. Impostare la preferenza di porta “Auto-Generated Blocking Updates 

with Beam Movement” (“Genera automaticamente aggiornamenti 
blocco con movimento del fascio”) su “Yes” (Sì). (Teletherapy – Edit – 
Preferences – Port) – (Teleterapia – Modifica – Preferenze – Porta). 

Una volta selezionato “OK”, la forma della porta viene riadattata, ma la dose 
non viene ricalcolata. 
 

Perché si verifica? Il problema si verifica perché il flag port_changed (porta_cambiata) non viene 
impostato correttamente durante la rigenerazione della porta.   
 

Impatto clinico La distribuzione della dose non corrisponderà al blocco visualizzato e questa 
mancata corrispondenza potrebbe non essere evidente. Anche il calcolo delle 
unità di monitoraggio si baserà su una distribuzione della dose non corretta.   
 

Soluzione Il problema si verifica soltanto quando vengono seguite le fasi sopra elencate. 
Se le modifiche vengono effettuate dopo aver impostato “Auto-Generated 
Blocking Updates with Beam Movement” (Genera automaticamente 
aggiornamenti blocco con movimento del fascio) su “Yes” (Sì), la dose viene 
ricalcolata e il problema non si verifica. Questo problema esisteva dalla 
versione 4.3.1 e verrà risolto nella versione 4.50.00.   
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