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A.  Amministrazione del centro sanitario / Gestione rischi
Amministrazione del reparto cardiologio
Capo reparto cardiologia

Ogg: Informozioni non corrette riportate in registrazioni memorizzate e stampate nei Sistemi
Informativi Cardiologici MUSE.

Buon giorno carissima cliente,

GE Healthcare & recentemente venuta a conoscenza di un problema derivante da una situezione di flussc
operctivo relativa alla classificazione automatica dei dati dei pozienti nel Sistema Informativo
Cardiologico MUSE. Quando una registrazione precedente viene confermata con un identificativo
paziente {PID} [predefinito) non valido, MUSE accetterd le registrazioni future con lo stesso PID predefinito
come corrette. Se le registrazioni successive non contengono un nome, MUSE pre-compilera il campe
Name (Nome] con il nome associato alla registrazione confermata iniziolmente. In questo case, le
registrazioni memorizzate e stampate conterranno informazioni non corrette.  Assicuratevi che tutti i
potenziali utenti nella vostra struttura siano messi a conoscenza di queste avviso di sicurezza e delle
azioni consigliate.

Problemadi  Le registrazioni memorizzate e stampate possono contenere informazioni non corrette
© sicurezza quando registrazioni contenenti identificativi paziente (PID) predefiniti sono-confermate-
come PID validi.
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Questo problema riguarda il Sistema Informativo Cardiologica MUSE V7 di GE
Healthcare. MUSE versione 7 (versione 7.0, 7.0.1,7.0.2,7.1,7.1.1)

Assegnare sempre PID e nome coretti prima della trasmissione a MUSE. Non
confermare registrazioni paziente contenenti PID predefiniti. Se vengono assegnati -
correttamente i campi nome e PID con valori appropriati, questo problerna non si
verificherd.
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[Monitoraggi Paziente] di GE Healthcare) o da-qualsiasi PID predefinito assegnato -
nella vostra struttura.

Per impostare il/i PID predefinito/i per la vostra struttura: create un report per
ciascun PID predefinito, che contenga quel PID e immettete "Paziente sconosciuto” (o
indicazione simile] nel campo Patient Name (Nome paziente). Confermate it report. In
tutte le registrozioni successive con PID predefinito e nessun nome paziente, il campo
del nome verra compilato con “Paziente sconosciuto”. Questo avviserd Futente del
fatto che alla registrazione devono essere assegnate informazioni demografiche
cerrette sul paziente.

Nota: MUSE versione 7.1.1, non consentira di confermare registrazioni contenenti il
PID predefinito costituito da una sequenza di “9” (993999999, Tuttavia, con le
versioni precedenti di MUSE versione 7 o con un PID predefinito diverso da
"999999999" sard necessaric seguire le istruzioni sopra riportate. Usate “Help About”
{Guida - Informazioni su...) nel sistema MUSE per visuclizzare la versione del sistema.

Il sistema MUSE usa un PID per ciascun paziente, in modo de agevclare il flusso
operativo e la gestione dati. Si presume che tale PID sia univoco per ciascun dato
paziente, MUSE accetta qualsiasi combinazione di caratter! alfanumerici come PID
valido. Se vengono confermati una registrazione contenente un PID predefinito (per
es. 9999999999 e un nome poziente, si genera un campe Patient Name (Nome
paziente} valido in System Demographics Table (Tabella dati demografici di sistemal).

Successivamente, se viene inserita nella Edit List (Elenco medifiche] unc registrazione
con ii PID predefinito e un campo Patient Name (Nome paziente) vuoto, MUSE pre-
compilerd il campo Patient Name con il nome del paziente contenuto nella System
Name Table (Tabella nomi di sistema) generata in precedenza.

Per qualsiasi domanda relativa a questa comunicazicne, contattate it Rappresentante
di assistenza GE Healthcare Clinical Systems srl di zona.



Ci scusiamo per 'eventuale disturbo causato da questo problema e vi ringraziamo per [ vostro appoggio

e lo vostra collcberazione.

Grazie,
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Pam Schaub

Direttore della sezione Global Regulatory Affairs
Clinical Systems

9900 Innovation Crive

Caseila pestale: RP2138

Wauwatosa, Wl 53226
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Simone Barsotti

Quality Assurance & Regulatory Affairs Manager
GE Healthcare

Clinical Systems

Italy
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