INFORMAZIONE DI SICUREZZA

PRODOTTI Philips CareVue Chart Revisione C.0.

INTERESSATI

DESCRIZIONE Se le prescrizioni programmate vengono madificate prima dell'ora di
programmazione originaria, CareVue Chart potrebbe creare una seconda istanza
della stessa prescrizione contrassegnata come "in attesa”, se si verificano le
seguenti condizioni:

1. viene immessa una prescrizione o un intervento come somministrazione
programmata e

2. un medico inserisce dati nella prescrizione in attesa prima del previsto e

3. unutente o un medico modifica o conferma la prescrizione.

RISCHI CONNESSI Se lo staff clinico si affida esclusivamente alla lista di lavoro di CareVue Chart
per la somministrazione delle prescrizioni in attesa, una seconda istanza di una
prescrizione potrebbe far si che un paziente riceva due volte la terapia,

COME II prodotto viene identificato nella schermata di avvio al momento

IDENTIFICARE dell'accensione. Sullo schermo compare la scritta Philips CareVue Chart

PRODOTTI Revisione C. Per avere informazioni precise sulla versione, selezionare

INTERESSATI “GUIDA” e successivamente “INFO SU CareVue Chart”, nella barra dei menu
dell'applicazione.

CONTROMISURE DA | Non affidarsi esclusivamente alla lista di lavoro di CareVue Chart per

ADOTTARE determinare le prescrizioni attive per il paziente, fino all'a ggiornamento del
software. Lo staff clinico deve sempre fare riferimento alla sezione
Documentazione atti terapeutici/Documentazione atti terapeutici (Altro) per
stabilire qual ¢ la terapia somministrata ai pazienti, oltre che alla lista di lavoro.

PROGRAMMA DI Philips ha intrapreso volontariamente un'azione correttiva su tutti i sistemi

INTERVENTO coinvolti che aggiornera gratuitamente con una nuova revisione software,
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