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INDIRIZZO OSPEDALE 
 

 
 

Pomezia, 01 Dicembre 2015 
 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE VOLONTARIO –  
GYNECARE THERMACHOICE™ III Catetere in silicone per ablazione termica a palloncino con 

circolazione di fluido - (Codici Prodotto TC033 e TC043)  
 

Si prega di inoltrare questa informazione al personale appropriato presso la vostra struttura che potrebbe 
utilizzare il prodotto oggetto di questo avviso.  

 
Alla c.a. di:  Direttore Sanitario  

Responsabile della Vigilanza dei Dispositivi Medici  
 
Gent.le Cliente, 
Ethicon, Inc. (“ETHICON”) sta avviando un Richiamo di Prodotto Volontario del GYNECARE 
THERMACHOICE™ III Catetere in silicone per ablazione termica a palloncino con circolazione di fluido 
(“Catetere THERMACHOICE™ “). Stiamo rimuovendo questo prodotto dal mercato perchè i dati di stabilità 
non confermano la data di scadenza di due anni dei prodotti coinvolti riportata in etichetta. 
 
Il Richiamo volontario coinvolge solo il componente Catetere THERMACHOICE® del GYNECARE 
THERMACHOICE™ III sistema a palloncino per terapia uterina e non include altre componenti del sistema 
(generatore, cavo ombelicale, etc.). 
 
CON EFFETTO IMMEDIATO – NON UTILIZZARE NESSUNO DEI SEGUENTI CODICI PRODOTTO: 
 
 

NOME PRODOTTO CODICE PRODOTTO LOTTO PRODOTTO 
GYNECARE 
THERMACHOICE® III 
Catetere in silicone per 
ablazione termica a 
palloncino con circolazione 
di fluido 

TC033 Tutti i lotti non scaduti* 

GYNECARE 
THERMACHOICE® III 
Catetere in silicone per 
ablazione termica a 
palloncino con circolazione 
di fluido 

TC043 Tutti i lotti non scaduti* 

           *Fabbricati dal 31 Ottobre 2013 considerando due anni come data di scadenza 
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Si richiede gentilmente di fare riferimento all’Allegato 1 della presente comunicazione per un Tool di 
Identificazione del prodotto che vi aiuterà nell’identificazione dei lotti coinvolti dei prodotti interessati 
utilizzando l’etichetta presente sulla confezione.  
 
É richiesta la restituzione di tutti i Cateteri THERMACHOICE™ (Codici Prodotto TC033 e TC043) che avete 
in giacenza, non scaduti e non utilizzati, che sono componenti del GYNECARE THERMACHOICE™ III 
sistema a palloncino per terapia uterina. In caso di restituzione di unità di prodotto vendute, la Johnson & 
Johnson Medical S.p.A. emetterà nota di credito.  
I nostri dati indicano che potreste avere in giacenza i prodotti coinvolti. 
 
Johnson & Johnson Medical S.p.A. non accetterà resi di altre componenti del GYNECARE 
THERMACHOICE™ III sistema a palloncino per terapia uterina (come il cavo od il generatore). 
 
La priorità di  Ethicon è per i nostri clienti ed i loro pazienti, e questo include l’utilizzo sicuro ed efficace dei 
nostri prodotti.   
 
 
Pericoli potenziali: 
 
Non vi è un significativo problema di sicurezza sul prodotto, né i dati suggeriscono alcun impatto sull'esito 
di una procedura. I medici che hanno trattato le pazienti con l’utilizzo del Catetere THERMACHOICE™ 
devono continuare a seguire le pazienti con le consuete modalità. 
 
Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che questo Avviso di Sicurezza potrà causarVi, ma Vi 
assicuriamo che è nostra intenzione rendere questa procedura la più semplice possibile. 
Al momento non abbiamo ulteriori informazioni riguardanti la reimmissione sul mercato dei Cateteri 
THERMACHOICE™ e non abbiamo a disposizione, all’interno del nostro portfolio, prodotti 
sostitutivi. 
 
Vi consigliamo di identificare prodotti alternativi e/o procedure per il trattamento delle Vs pazienti 
affette da menorragia. 
 
Vi comunichiamo che il Ministero della Salute Italiano è già stato debitamente informato sul 
presente Avviso di Sicurezza.  
 
Azioni da intraprendere: 
 

1) Esaminare immediatamente le vostre giacenze per determinare se siete in possesso dei 
prodotti coinvolti e rimuovere i prodotti coinvolti. 

2) Rimuovere e porre in quarantena i prodotti coinvolti e Condividere la presente comunicazione 
con tutto il personale che utilizza i prodotti presso la Vs. Struttura o presso qualsiasi altra 
struttura alla quale i dispositivi potenzialmente coinvolti possano essere stati trasferiti; Inoltrare 
una copia di questo Avviso di Sicurezza a tutte le persone che devono essere informate nella  
Vostra struttura. 
 

3) Leggere, compilare, firmare e restituire il Modulo di Richiamo (Allegato 2), anche 
nell’eventualità che non abbiate in giacenza nessun dispositivo interessato, al più presto e 
comunque entro tre (3) giorni dal ricevimento della presente al seguente contatto: 

 
 

Johnson & Johnson Medical S.p.A. 
Servizio Clienti 

c.a. Sig.ra Maria Grazia Distefano 
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fax: 06-911 94 505 
e-mail: cservice@its.jnj.com 

 
 

4) Tenere la presente Lettera affissa per conoscenza fino a quando tutti i prodotti coinvolti non 
sono stati restituiti a Johnson & Johnson Medical S.p.A. Vi preghiamo di mantenere una copia 
della lettera con il prodotto coinvolto e di mantenere una copia come vostra documentazione. 

 
Una volta che la procedura di cui sopra sarà stata completata e dopo il ricevimento del Modulo di 
Richiamo, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. provvederà a contattarVi e a concordare con Voi le 
modalità di ritiro. 

In caso di restituzione di unità di prodotto vendute, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. emetterà nota di 
credito.  
Nessun altro prodotto deve essere restituito. Non verrà emessa alcuna nota di credito per eventuali 
prodotti restituiti non appartenenti ai codici e ai lotti coinvolti.  

Per eventuale supporto clinico o sul prodotto o perdomande riguardanti questo Avviso di Sicurezza è 
possibile rivolgersi allo Specialista di Prodotto di Zona.  
 
 

Come per qualsiasi Dispositivo Medico, le reazioni avverse o i problemi di qualità incontrati nell’uso del 
prodotto dovrebbero essere riportati allo Specialista di Prodotto di Zona, direttamente a Johnson & 
Johnson Medical S.p.A. o all’Autorità Competente Nazionale. 
 
Cordiali Saluti 
 
Allegati 
 
Allegato 1: Tool di Indentificazione del prodotto  
Allegato 2: Modulo di Richiamo 
 
 
 

 
 
 

 
 

Giorgio Milesi 
Vp Gs Italy & Developed Markets South Lead 

Johnson & Johnson Medical S.p.A. 
 

 
 
 

mailto:cservice@its.jnj.com
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AVVISO DI SICUREZZA URGENTE VOLONTARIO –  

GYNECARE THERMACHOICE III Catetere in silicone per ablazione termica a palloncino con 
circolazione di fluido - (Codici Prodotto TC033 e TC043)  

 
 
Questo strumento aiuterà i clienti a identificare i lotti coinvolti del prodotto utilizzando le etichette 
di confezionamento. 
Questo documento si applica alla confezione di vendita (confezione secondaria), alla confezione 
primaria (Tyvek®) e alla confezione terziaria (confezione di spedizione) dei codici TC033 e TC043. Il 
codice prodotto TC043 è utilizzato come esempio. 
 
 
 

ETICHETTA PRESENTE SULLA CONFEZIONE DI VENDITA 
Faccia ANTERIORE e LATERALE (dove è presente l’apertura per prelievo di  

unità singole di prodotto) 
 
 
 
 

 
 
 

 
ETICHETTA CON CODICE PRODOTTO                         ETICHETTA SULLA CONFEZIONE DI VENDITA 

 
                                                                                                   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE PRODOTTO 
APPLICATO IN QUESTI 

PUNTI 

 

CODICE PRODOTTO 

CODICE PRODOTTO 
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TYVEK® ETICHETTA PRIMARIA UNITA’ SINGOLA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ETICHETTA CON CODICE PRODOTTO                         ETICHETTA SULLA CONFEZIONE SINGOLA 
 

                                                                                                   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE PRODOTTO 
APPLICATO IN QUESTO 

PUNTO 

 

CODICE PRODOTTO 

CODICE PRODOTTO 
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ETICHETTA SULLA CONFEZIONE DI SPEDIZIONE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ETICHETTA CON CODICE PRODOTTO                    ETICHETTA SULLA CONFEZIONE DI SPEDIZIONE 
 

                                                                                                   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE PRODOTTO 
APPLICATO IN QUESTO 

PUNTO 

 

CODICE PRODOTTO 

CODICE PRODOTTO 
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Pomezia, 01 Dicembre 2015 

 
 

MODULO DI RICHIAMO 
 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE VOLONTARIO –  
GYNECARE THERMACHOICE III Catetere in silicone per ablazione termica a palloncino con 

circolazione di fluido - (Codici Prodotto TC033 e TC043)  
 

 
 

 
Vi preghiamo di restituire il presente modulo, debitamente firmato, quanto prima e, comunque, entro e non oltre 3 (tre) 
giorni dal ricevimento della presente, inviandolo al contatto riportato in calce, per confermare il ricevimento della 
notifica di richiamo relativa ai prodotti di cui sopra. 
 
Attenzione: è necessario rispondere alla presente comunicazione anche nel caso in cui non abbiate presso la 
Vs. struttura nessuno dei dispositivi oggetto del richiamo. 
 

1. Data di ricevimento della notifica: ___________________ 
 

2. Vi sono stati consegnati i prodotti oggetto del richiamo ?     
   

SI    
 

NO   
  

3. Avete attualmente disponibili presso la Vs. struttura i prodotti oggetto del richiamo? 
(Verificare le scorte prima di rispondere)  

   
SI    

 
NO   

 
 

OSPEDALE/CLINICA/ 
CASA DI CURA/ 
DISTRIBUTORE: 

 
RAG. SOCIALE_____________________________________________________ 
 
CITTÀ_______________________________________________PROV.________  
 
INDIRIZZO_________________________________________________________ 

NOME E COGNOME 

(in stampatello):  
__________________________________________________________________ 

FUNZIONE: _________________________________________ TEL: _______________ 

DATA:  ___/___/___ FIRMA*:    _________________ 

* Firmando confermate di aver compreso l’Avviso di Sicurezza in oggetto, di averlo trasmesso a tutti i Presidi/Reparti 
interessati, di avere messo in quarantena tutte le unità a vostra disposizione per precludere l’uso del prodotto e che vi 
terrete in contatto con Johnson & Johnson Medical SpA per la gestione della restituzione del prodotto.  
 

 
Se avete in giacenza i prodotti coinvolti si prega di restituirli seguendo le procedure standard applicabili in questi casi. 
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Codice Prodotto Numero di Lotto Quantità (in 

unità singole) 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

DA RESTITUIRE VIA FAX O E-MAIL A: 
 

Johnson & Johnson Medical S.p.A. 
Servizio Clienti 

c.a. Sig.ra Maria Grazia Distefano 
fax: 06-911 94 505 

e-mail: cservice@its.jnj.com 
 

NEL CASO IN CUI ABBIATE PRODOTTO DA RESTITUIRE, VI PREGHIAMO DI COMPILARE LA PARTE 
SOTTOSTANTE: 

LUOGO DI RITIRO DEL MATERIALE RICHIAMATO 

FARMACIA/MAGAZZINO/SALA OPERATORIA:__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

VIA ____________________________________________________ CITTÀ ____________________________  

PROV. _________ 

PERSONA INCARICATA PER LA RESTITUZIONE DEL MATERIALE 

NOMINATIVO ______________________________________________________TELEFONO _____________ 

QUANTITÀ TOTALE DA RESTITUIRE: _________ UNITÀ 

 
NB: una copia del presente modulo dovrà accompagnare i prodotti restituiti. 
 
Restituire tutte le pagine del presente modulo 
 

 

mailto:cservice@its.jnj.com

