
COOK® 
        MEDICAL 

URGENTE: RITIRO PRODOTTO 
 
Attenzione: Gestione Rischi         21 aprile 2010 
 
Prodotto interessato: 
 

Introduttore per tracheostomia percutanea Ciaglia Blue Rhino 
Codice di riordinazione Codice parte globale 
C-PTIS-100-A-HC-PERC8 G12403 
C-PTISY-100-A-HC-PERC8 G125663 
C-PTIS-100-HC-PERC6 G13165 
C-PTIS-100-HC-PERC6-CA G36037 
C-PTISY-100-HC-PERC6 G13166 
C-PTIS-100-HC-PERC8 G12523 
C-PTIS-100-HC-PERC8-CA G36038 
C-PTISY-100-HC-PERC8 G12565 
C-PTISY-100-HC-G-PERC6 G53178 
C-PTIS-100-WCE-HC-G-PERC6 G53169 
C-PTIS-100-WCE-HC-G-PERC8 G53170 
 
 

Introduttore per tracheostomia percutanea a palloncino Ciaglia Blue Dolphin 
Codice di riordinazione Codice parte globale 
C-PTBS-2600-PERC6 G36116 
C-PTBSY-2600-PERC6 G36118 
C-PTBSYJC-2600-PERC6 G51971 
C-PTBS-2800-PERC8 G36117 
C-PTBSY-2800-PERC8 G49507 
C-PTBSYJC-2800-PERC8 G51972 
 
Covidien, fornitore di COOK MEDICAL, ha dato inizio ad un programma di ritiro prodotti che 
interessa i tubi per tracheostomia percutanea a doppia cannula 6PERC e 8PERC Shiley di Covidien. 
Per ulteriori dettagli relativamente a detto programma di ritiro prodotti, faTe riferimento all’avviso 
di ritiro Covidien allegato. 
 
In base alle nostre informazioni, il vostro Istituto ha acquistato uno, o più d’uno, dei dispositivi 
COOK MEDICAL sopra indicati, contenenti il tubo per tracheostomia percutanea Shiley ritirato. 
Fate riferimento all’elenco COOK allegato che contiene i codici parte specifici e i numeri di lotto 
interessati da detto ritiro. Se distribuite detti prodotti, ogni ulteriore distribuzione di prodotti con 
questi specifici numeri di lotto dovrà cessare e i vostri clienti dovranno essere immediatamente 
informati. 
 
Per agevolare Covidien in questo programma di ritiro, COOK MEDICAL vi richiede di esaminare 
le vostre scorte di introduttori per tracheostomia percutanea Ciaglia Blue Rhino e Ciaglia Blue 
Dolphin per verificare la presenza dei prodotti elencati. Se avete in scorta detti prodotti, siete 
pregati di compilare l’allegato modulo di risposta ritiro e informare COOK MEDICAL del ritorno 
del prodotto in questione. 



 
Nel ringraziarvi dell’attenzione che vorrete prestare a questo problema di reciproco interesse, 
COOK MEDICAL sottolinea la necessità di garantire che ogni addetto della vostra società che sia 
interessato, o potenzialmente interessato, dal presente programma di ritiro sia informato del 
contenuto e messo al corrente delle informazioni qui allegate. Per qualsiasi chiarimento in merito al 
presente avviso, vi preghiamo di contattare il nostro Ufficio Relazioni Clienti al numero 1-800-457-
4500. 
 
Distinti saluti, 
 
COOK MEDICAL 
 
___________________ 
B. Thomas Roberts 
Vicepresidente, Responsabile Controllo Qualità 
 
 
 
 
Allegati 
 
 
 


