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Avviso urgente di sicurezza sul campo

Data di emissione: 11 marzo 2010.

Dettagli sugli strumenti interessati:

Nome del Codice articolo: Numero(i) Data di Data(e) di
prodotto: lotto/partita del kit: | produzione: scadenza:
B*52 SSP UniTray | 472602 002 48463 2008-06 2010-02
B*62 SSP UniTray | 472612 00248463 521531 2008-11 2010-02
con Taq.

AllSet Gold 54180D 002 562598 2009-03 2010-09
B*51/52 High Res

SSP

B*52 SSP UniTray | 472602 002 529774 2009-11 2010-08
B*62 SSP UniTray | 472612 002529774 749318 | 2010-01 2010-08
con Taq.

AllSet Gold 54180D 002 678901 2009-11 2011-04
B*51/52 High Res

SSP

Descrizione del problema:

Con il presente avviso di sicurezza si informano i clienti che la miscela di primer B52-10 riscontrata sulla corsia 9 del
B*52 SSP UniTray e sulla corsia 31 dei kit AliSet Gold B*51/52 High Res SSP sopra elencati puo produrre una banda
falsa positiva debole della corretta dimensione del prodotto.
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Azione richiesta all’utente:

Si raccomanda ai clienti di rivedere, in seguito alla ricezione del presente avviso di sicurezza sul campo, le tipizzazioni
eseguite utilizzando i kit interessati. Si consiglia di rivedere il bandeggio nelle corsie interessate per determinare la
correttezza della richiesta di tipizzazione effettuata.

Il presente avviso dovra essere inoltrato a tutte le persone all'interno della propria organizzazione che necessitano di
queste informazioni o a qualsiasi organizzazione in cui siano stati trasferiti gli strumenti potenzialmente interessati. Si
prega di trasmettere il presente avviso alle organizzazioni per le quali I'azione possa avere un effetto. Conservare le
informazioni relative al presente avviso e all'azione conseguente per un periodo di tempo adeguato a garantire
I'efficacia dell’'azione correttiva.

A conferma dell’avvenuta ricezione e lettura del presente avviso, inviare via fax una copia
compilata del modulo allegato all’avviso all’attenzione di:

Assistenza tecnica Invitrogen Corporation:
+ 1 414-214-4030

Correzione condoftta da Invitrogen:

Pubblicazione dell’'avviso di sicurezza sul campo DMR0000189. Ai kit interessati sara allegato un commento specifico
per il lotto per la miscela di primer B52-10.

Contatto della persona di riferimento:

Gli utenti internazionali possono richiedere ulteriori chiarimenti
al responsabile locale di Invitrogen Corporation o

tramite e-mail a: tech_support@invitrogen.com oppure chiamando il numero verde 800-558-4511 int.
2
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FAX DI CONFERMA DELLA RICEZIONE

Uit

soration

Nome dell’Azienda:

: confermiamo la ricezione e la lettura dell’avviso urgente di sicurezza sul
5, Abblamo intrapreso le azioni necessarie indicate nel presente avviso.

zionali sono invitati a inviare tramite fax la presente conferma al seguente

Indirizzo:

Numero di telefono:

Firma del direttore/supervisore:

Data:

Awviso di sicurezza sul campo Numero > DMR0000189



