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operativo il prodotto SIEMENS ed al responsabile Fax (+39) 02.2436.3431

amministrativo dell’Azienda Ospedaliera e-mail fulvio.fazion@siemens-healthineers.com
Data 11/12/2018

Avviso di sicurezza

Importante avviso di sicurezza per il cliente riguardante un'azione
correttiva locale:

AX012/18/S

Informazioni riguardanti un'azione correttiva per sistemi Sensis.

Gentile Cliente,

Questa lettera per informarla di un’azione correttiva che verra svolta per evitare un
eventuale rischio per i pazienti.

Qual é la situazione che richiede questa azione correttiva e quando si
manifesta?

Nei sistemi Sensis Vibe Combo con versione software VD10B, un errore software
pud causare un crash del sistema quando l'interfaccia di ablazione viene utilizzata
con 'ablatore.

Qual é I'impatto sul funzionamento del sistema e qual & il rischio potenziale?

L’errore determina un crash del sistema. Il sistema deve essere riavviato prima di
poter continuare la procedura. Cid potrebbe comportare che il trattamento di
ablazione venga eseguito su un altro sistema, o portato a termine senza I'utilizzo
dell'interfaccia.

Quale azione intraprendere?

Il software nei sistemi interessati verra aggiornato per correggere la situazione.
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Come é stato identificato il problema e qual é la causa?

La situazione e stata rilevata nell’ambiente clinico. La causa € un errore software.

Come sono efficaci le azioni correttive?

La causa viene rimossa con I'aggiornamento del software. La ricomparsa dell’errore
e evitata.

Come verra implementata la misura correttiva?

La nostra Assistenza Tecnica vi contattera entro breve per fissare una data in cui
svolgere questa azione correttiva. In seguito potrete contattare liberamente la
nostra Assistenza Tecnica per modificare I'appuntamento. Questa lettera verra
distribuita a tutti i clienti interessati come Aggiornamento AX016/18/S.

Quali rischi vi sono per pazienti esaminati o trattati in precedenza con questo
sistema?

Il produttore non osserva alcun rischio per pazienti esaminati o trattati in
precedenza.

Ringraziandovi per la collaborazione nell'acquisizione di questo avviso di
sicurezza, vi chiediamo di informare e di istruire tempestivamente il personale della
Vostra organizzazione che deve essere a conoscenza di questa situazione. Siete
pregati inoltre di fornire queste informazioni di sicurezza anche ad altre
organizzazioni che potrebbero essere interessate da questa azione.

Se il dispositivo € stato venduto e pertanto non & piu in vostro possesso, Vi
chiediamo gentilmente di inoltrare questo avviso di sicurezza al nuovo proprietario.
Vi chiediamo inoltre di informarci, dove possibile, dell'identita del nuovo proprietario
del dispositivo.

Vi preghiamo inoltre di voler conservare una copia di questa comunicazione nel
vostro archivio e di volerla inoltrare a chiunque possa avere in uso il dispositivo
oggetto del presente avviso di sicurezza.
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Le chiediamo di voler cortesemente rispedire il modulo di “conferma di avvenuta
notifica” allegato al presente avviso di sicurezza tramite posta elettronica certificata
a:

planning healthcare@pec.siemens.it

oppure tramite e-mail a:

updates usc.it@siemens.com

Ci scusiamo per ogni inconveniente e per eventuali chiarimenti La invitiamo a contattare il
nostro Customer Services al numero 800.827.119

Nel ringraziarLa per la collaborazione Le inviamo i nostri piu distinti saluti.
Siemens Healthcare S.r.l.

< L. Tognoli
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