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Siemens Healthcare S.r.l., Via Vipiteno, 4 - 20128 Milano Modality Manager Fulvio Fazion
Reparto SHS Customer Services

Al Res_ponsablle della Unita Operativa presso cui é Telefono 800.827.119

operativo il prodotto SIEMENS ed al responsabile Eay (+39) 02.2436.3431

amministrativo dell’Azienda Ospedaliera e-mail fulvio.fazion@siemens-healthineers.com
Data 23.04.2019

Avviso di sicurezza — Aprile 2019

A tutti gli utilizzatori dei sistemi Artis Zee e Artis
Q/Q.zen consegnati dal maggio 2018

Oggetto: Importanti informazioni di sicurezza per i clienti riguardanti una misura
correttiva locale:

AX045/18/S, AX006/19/S, AX007/19/S

Gentile Cliente,

Desideriamo informarla di una potenziale problematica con il sistema ARTIS dotato di una
particolare unita di comando motore e consegnato dal maggio 2018.

Qual’ é la situazione che richiede la misura correttiva e quando si manifesta

Nei sistemi Artis interessati, il movimento del piano flottante del tavolo portapaziente
potrebbe bloccarsi dopo che un sensore di collisione € stato attivato durante il movimento
del sistema. La supervisione della collisione visualizza quindi sul monitor un messaggio
per l'utente.

Qual é I'impatto sul funzionamento del sistema e quali sono i possibili rischi?

Di solito, I'attivazione di un sensore di collisione causa il blocco di qualsiasi movimento del
sistema, ma il movimento del piano flottante del tavolo & sempre possibile. Nei sistemi Artis
interessati, viene bloccato anche questo movimento. Cid potrebbe causare un ritardo o
l'interruzione dell’intervento sul paziente e della procedura di rianimazione, se applicabile.
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Come e stata identificato il problema e qual é la causa principale?

La problematica e stata identificata durante la regolare osservazione sul campo.

La causa principale del movimento bloccato (in longitudinale e trasversale) del piano flottante e
un errore software dell’'unita di comando dell’apparecchio. Tale situazione si manifesta con la
nuova unita di comando motore introdotta nel maggio 2018.

Qual e l'efficacia della misura correttiva?

La misura correttiva € un aggiornamento del software del sistema. Cid rimuove la causa
del problema ed evita la ricomparsa del difetto.

Quali azioni si possono svolgere per attenuare eventuali rischi?

Utilizzare la funzione di override (esclusione) sicurezze per spostare il piano all’esterno della
zona di collisione e riprendere il movimento del sistema.

Nella modalita di sicurezze escluse, si pud cercare di risolvere uno stato di collisione
spostando lo stativo, gli assi motorizzati del tavolo (sollevamento, inclinazione,
oscillazione), ruotando il tavolo allontanandolo cosi dalla zona di collisione, o spostando il
paziente sul piano del tavolo, per esempio tirando il materassino.

Quali azioni intraprendere?

La nostra Assistenza Tecnica vi contattera per un appuntamento per eseguire I'azione
correttiva. In seguito potrete contattare liberamente la nostra Assistenza Tecnica per
modificare I'appuntamento.

Questa lettera verra distribuita a tutti i clienti interessati come Aggiornamento AX047/18/S.

Quali rischi vi sono per pazienti esaminati o trattati in precedenza con questo sistema?

Attualmente, non vi sono rischi per i pazienti esaminati o trattati in precedenza.

Nel caso in cui questo dispositivo/apparecchio sia stato venduto e quindi non sia piti in Suo
possesso, La preghiamo di trasmettere il presente avviso di sicurezza al nuovo proprietario.
Inoltre, La preghiamo di segnalarci il nuovo proprietario del dispositivo/apparecchio.

La sicurezza del paziente riveste per noi carattere prioritario. Confidiamo che questa
comunicazione sia intesa come una scrupolosa attenzione che la nostra azienda pone, non solo
nelle procedure di produzione, ma anche al costante monitoraggio della qualita dei prodotti presso
gli utilizzatori al fine di assicurare il pit elevato standard di qualita e sicurezza.

Vi preghiamo inoltre di voler conservare una copia di questa comunicazione nel vostro archivio e

di volerla inoltrare a chiunque possa avere in uso il dispositivo oggetto del presente avviso di
sicurezza.
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Le chiediamo di voler cortesemente rispedire il modulo di “conferma di avvenuta notifica” allegato
al presente avviso di sicurezza tramite posta elettronica certificata a:

planning_healthcare@pec.siemens.it
oppure tramite e-mail a:
updates_usc.it@siemens.com
Ci scusiamo per ogni inconveniente e per eventuali chiarimenti La invitiamo a contattare il
nostro Customer Services al numero 800.827.119

Nel ringraziarLa per la collaborazione Le inviamo i nostri piu distinti saluti.

/
. Togn I/‘\’

Siemens Healthcare S.r.l.
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