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AVVISO DI SICUREZZA URGENTE PER DISPOSITIVI
MEDICI

Potenziale occlusione degli aghi GRIPPER® venduti singolarmente e
degli aghi GRIPPER® parte dei kit PORT-A-CATH®

Dispositivi interessati: Aghi GRIPPER® venduti singolarmente e kit
PORT-A-CATH® contenenti aghi GRIPPER®.

Tipo di azione: Ritiro

Data: 11 luglio 2019

All’attenzione di: Utilizzatori clinici e distributori degli aghi GRIPPER® e dei
kit PORT-A-CATH® contenenti aghi GRIPPER® interessati
dall’awviso

Dispositivi interessati: Singoli aghi GRIPPER® fabbricati tra I’11 giugno 2018 e il

21 febbraio 2019 e modelli/lotti di kit PORT-A-CATH
elencati nell’Allegato 2.
Gentile Cliente,

con il presente Awviso di sicurezza (Field Safety Notice, FSN) desideriamo comunicarLe che Smiths
Medical ha avviato un’Azione correttiva di sicurezza (Field Safety Corrective Action, FSCA) volontaria per
specifici aghi GRIPPER® e kit PORT-A-CATH® contenenti aghi GRIPPER® interessati dall’avviso.

MOTIVO DELL’AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA

Smiths Medical e venuta a conoscenza del fatto che alcuni singoli aghi GRIPPER®, fabbricati tra I'11
giugno 2018 e il 21 febbraio 2019, inclusi quelli contenuti in alcuni kit PORT-A-CATH®, possono essere
ostruiti o bloccati.

RISCHIO PER LA SALUTE

Se I’'ago GRIPPER® presenta un’occlusione, dovra essere sostituito per poter continuare la procedura,
comportando un possibile ritardo nell’avvio della terapia.

Smiths Medical non ha ricevuto alcuna segnalazione di decessi o lesioni gravi associati a questo
problema.

ISTRUZIONI PER | CLIENTI

1. Individuare e determinare il numero di prodotti interessati in proprio possesso facendo riferimento
all’Allegato 2.
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2. Compilare il Modulo di risposta allegato entro 10 giorni e restituirlo a
GRIPPERocclusion2019@smiths-medical.com, anche se non si possiede alcuno dei prodotti
interessati.

3. Unavolta restituito il Modulo di risposta, il servizio clienti fornira un’etichetta di spedizione da
utilizzare per restituire a Stericycle il prodotto interessato. All'interno di OGNI SCATOLA di prodotto
reso includere una copia del Modulo di risposta compilato, in modo da semplificare il procedimento.
Assicurarsi che le scatole siano state sigillate e contrassegnate con il nome della struttura prima di
spedirle.

4. DISTRIBUTORI: se avete distribuito ai vostri clienti dispositivi potenzialmente interessati
dall’avviso, informateli immediatamente del presente ritiro fornendo loro una copia di questo
Avwviso di sicurezza urgente e del Modulo di risposta allegato.

Smiths Medical & impegnata a fornire ai propri clienti prodotti e servizi di qualita. Ci scusiamo per gli
inconvenienti che questa situazione potra causare.

In caso di domande relative a questa notifica, contattare Smiths Medical tramite e-mail all’indirizzo
GRIPPERocclusion2019 @smiths-medical.com.

Cordiali saluti,

oo

G. Barrett, PhD

Vicepresidente Sistemi di qualita, Regolamentazione e Conformita
Smiths Medical

6000 Nathan Lane North

Minneapolis, MN 55442

Allegati: Allegato 1 — Modulo di risposta all’Avviso di sicurezza (Field Safety Notice, FSN); Allegato 2 —
Elenco dei modelli/lotti interessati
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Attachment 2: Affected Models/Lots

GRIPPER® Needles
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GRIPPER® Needle- Affected Part Number and Lots

Part Number|21-2714-24 |21-2715-24 (21-2718-24 | 21-2720-24 | 21-2721-24 (21-2733-24 | 21-2735-24 | 21-2736-24 | 21-2737-24 | 21-2760-24 | 21-2761-24

Lot 3655327 3674630 3655323 3655322 3666452 3660302 3666448 3660301 3666447 3674592 3655317
3666475 3675843 3666473 3675832 3675830 3662983 3674618 3662981 3675809 3675803 3662979
3671671 3677350 3674621 3675833 3675831 3666451 3675817 3674605 3675810 3675805 3671635
3674631 3716110 3675834 3716101 3715665 3671657 3716071 3675812 3725083 3675807 3675801
3675844 3725091 3677353 3749587 3725088 3674620 3721132 3675813 3736840 3725081 3721127
3715667 3749585 3716102 3770692 3731205 3675825 3736842 3716069 3749591 3731191 3725080

3716111 | 3770701 | 3725089 3736849 | 3675826 | 3740608 | 3721130 | 3757097 | 3736838 | 3731190
3725093 3740631 3740630 [ 3675828 | 3757100 | 3736841 | 3770665 | 3740605 | 3740603
3731211 3757107 3770691 | 3677354 [ 3770682 | 3757099 3749593 | 3740604
3749579 3770693 3716083 3770669 3757094 | 3757093
3749580 3716085 3757096 | 3770657
3749581 3725084 3770658
3769909 3725085 3770659

3740613 3770660

3740614

3749588

3770685

Part Number|21-2762-24 |21-2763-24 | 21-2764-24 | 21-2765-24 | 21-2766-24 | 21-2767-24 | 21-2768-24 | 21-2769-24 | 21-2770-24 | 21-2860-24 | 21-2861-24
Lot 3628112 | 3653180 [ 3653176 [ 3675785 | 3653175 | 3644121 | 3666421 | 3628103 | 3644117 [ 3653165 [ 3653163
3644124 | 3666442 [ 3655311 | 3675786 | 3655310 | 3653172 | 3674552 | 3653167 | 3644118 [ 3662976 [ 3653164
3653181 | 3674556 [ 3662978 | 3721123 | 3666439 | 3653173 | 3675773 | 3655306 | 3660292 [ 3675762 [ 3671585
3660300 [ 3675791 | 3666441 [ 3725073 | 3671594 [ 3655307 | 3675774 | 3660293 | 3671589 [ 3675763 | 3671586
3666444 | 3675792 | 3671629 | 3725074 | 3675782 | 3660294 | 3675775 | 3666419 | 3674529 | 3677382 | 3674476
3674569 | 3675793 | 3675788 | 3731176 | 3675783 | 3671592 | 3721087 | 3671590 | 3675764 | 3749624 | 3675759
3675797 | 3731177 [ 3675789 | 3740596 | 3721115 | 3671593 | 3725064 | 3675769 | 3675765 [ 3757073 [ 3675760
3675798 | 3731178 [ 3675790 | 3740597 | 3725071 | 3675781 | 3731172 | 3675770 | 3675766 [ 3770599 [ 3675761

3675799 [ 3731179 | 3721125 3736824 | 3757081 | 3731173 | 3721081 | 3722890 3718794
3722887 | 3757088 | 3725075 3736826 | 3757082 | 3736809 | 3725061 | 3722892 3725057
3722888 | 3770647 | 3736830 3736828 | 3757083 [ 3736811 | 3725062 | 3731169 3731167
3725079 3740599 3749600 | 3770622 [ 3749608 [ 3731171 | 3736804 3736803
3731181 3749596 3757084 | 3770625 [ 3749609 [ 3736807 | 3740561 3740554
3736835 3757087 3757085 3757079 [ 3736808 | 3749622 3749625
3740602 3770641 3770630 3770617 | 3749611 | 3757075 3757070
3749594 3770642 3770632 3770620 | 3749620 | 3770605 3770595
3757089 3770643 3770633 3749621 3770596
3757092 3757076 3770597
3770651 3757077

3770653 3770612
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Attachment 2: Affected Models/Lots

Part Number|21-2862-24 (21-2863-24 | 21-2864-24 | 21-2865-24 | 21-2866-24 |21-2867-24 (21-2868-24 |21-2869-24 | 21-2870-24 | 21-2938-24 (21-2939-24
Lot 3653162 [ 3655304 | 3644113 [ 3653160 | 3644111 [ 3660268 | 3660266 | 3666401 | 3655295 | 3674151 | 3660265
3655305 [ 3671584 | 3653161 [ 3662974 | 3655296 | 3666403 | 3666402 | 3675739 | 3662971 | 3675694 | 3666399
3662975 | 3675756 | 3666411 | 3671582 | 3666404 | 3674188 | 3675742 | 3675740 | 3666400 | 3675695 | 3671580
3666417 | 3718765 [ 3671583 | 3674341 | 3671581 | 3675746 | 3675743 | 3675741 | 3675698 | 3757059 | 3675691
3675758 | 3736799 [ 3675754 | 3675751 | 3675747 | 3719919 | 3675744 | 3718771 | 3718766 | 3770544 | 3675692
3677384 | 3749628 [ 3675755 | 3675752 | 3675749 | 3725043 | 3719918 | 3725034 | 3725031 3675693
3718789 [ 3770589 | 3677386 [ 3675753 | 3675750 | 3731156 | 3725040 | 3725036 | 3725032 3677387
3719924 3725050 | 3718788 | 3718783 | 3736792 | 3725041 | 3731151 | 3736785 3716061
3731163 3731162 | 3725047 [ 3719921 | 3740539 | 3731152 | 3736787 | 3748504 3719916
3731164 3736797 | 3725048 [ 3725044 | 3748511 | 3731155 | 3740535 3725030
3736801 3748515 [ 3725049 [ 3725046 | 3757063 | 3736790 | 3748506 3740167
3740552 3770587 | 3731160 | 3736794 | 3770573 | 3740537 3748498
3749627 3731161 | 3740543 3748507 3749629
3770590 3736795 | 3748512 3748508 3757058
3770591 3740545 | 3757065 3757061 3770537
3748513 | 3757066 3770569 3770542
3757067 | 3770575 3770570

3757068 [ 3770576
3770582 | 3770577
3770583
3770584

Part Number|21-2940-24 (21-2941-24 | 21-2946-24 | 21-2947-24 | 21-2948-24 | 21-2949-24 (21-2955-24 | 21-2957-24 | 21-2960-24 | 21-2961-24 (21-2962-24
Lot 3666398 [ 3660264 | 3662970 [ 3655291 | 3662966 | 3655290 | 3660254 | 3655289 | 3653137 | 3655288 | 3675628
3671579 | 3674148 | 3666396 [ 3666395 | 3662968 [ 3662965 | 3675643 | 3662963 | 3660243 | 3662962 | 3675629
3674150 | 3675685 [ 3674147 | 3674146 | 3671571 | 3674143 | 3675644 | 3675636 | 3666393 | 3666391 | 3719897
3675687 | 3716057 [ 3675680 [ 3675675 | 3674144 | 3675647 | 3757047 | 3675638 | 3675635 | 3674138 | 3731077
3675688 | 3736781 [ 3740163 | 3675676 | 3674145 | 3675648 | 3770488 | 3736776 | 3677394 | 3677395 | 3731078
3716059 [ 3749631 | 3770527 [ 3675677 | 3675656 | 3675649 | 3770489 | 3757045 | 3740160 | 3740158 | 3740156

3719913 3716053 | 3675657 | 3731145 3748491 | 3748489 | 3748486
3725015 3716055 [ 3675661 [ 3757048 3749634 [ 3757041 [ 3757040
3736782 3719901 [ 3716016 [ 3770497 3757042

3748497 3725011 | 3725007 [ 3770499 3770479

3749630 3725012 [ 3725009 3770480

3770530 3725013 [ 3731148 3770481

3770532 3731150 | 3740162

3736777 | 3748492
3736779 | 3757051
3740529 | 3757054
3748495 [ 3770502
3757056 [ 3770505
3770522

Smiths Medical Reference #3012307300-07/08/2019-003-R Page 2 of 6



Attachment 2: Affected Models/Lots

|Part Number [21-2964-24 | 21-2965-24 [21-2966-24 | 21-2967-24 [21-2968-24 | 21-2969-24 (21-2970-24 | 21-3251-24 (21-3252-24 | 21-3253-24 | 21-3256-24
Lot 3644096 | 3653134 [ 3653133 | 3653132 | 3655284 | 3666385 | 3674126 | 3653130 | 3660230 [ 3636974 | 3640469
3653135 [ 3655287 [ 3655286 | 3671560 | 3662958 | 3675356 3653131 [ 3671535 | 3653128 | 3644089
3660242 [ 3662961 | 3660240 [ 3675373 | 3671545 [ 3675357 3660232 [ 3674121 | 3677402 | 3653126
3671566 | 3666390 [ 3662960 | 3719893 | 3674127 | 3677400 3671536 | 3675731 | 3740133 | 3660228
3674135 | 3671565 | 3671564 | 3731075 | 3675734 | 3724997 3674125 | 3724996 3671534
3675623 [ 3674130 [ 3677398 | 3731076 | 3675735 | 3731069 3675733 | 3736763 3674120
3712296 | 3675618 [ 3712516 | 3757034 | 3675736 | 3736765 3712515 | 3740134 3675349
3725004 [ 3675619 | 3714560 [ 3770458 | 3677399 [ 3740136 3719888 3675729
3725005 [ 3675620 | 3719894 [ 3770459 | 3711486 [ 3748471 3731067 3675730
3748485 | 3712518 [ 3725000 3711487 | 3757031 3736764 3724995
3715979 | 3736770 3719892 | 3770445 3740135 3731065
3719895 | 3740142 3724998 3748468 3736709
3725001 | 3748476 3724999 3748469 3740132
3725002 [ 3748481 3731074 3757029 3748463
3736771 | 3749637 3736768 3770438 3748466
3740153 | 3757036 3748473 3757026
3740154 | 3770464 3748474 3757027
3748482 | 3770468 3749638 3770429
3749636 3770451
3757038 3770453
3769880 3770455
3769881
3769884
3769887
Part Number|21-3257-24 21-3258-24 21-3260-24 21-3261-24 21-3262-24 21-3271-24 21-3272-24 21-3273-24 21-3276-24 21-3277-24 21-3278-24
Lot 3644088 | 3655283 [ 3628080 [ 3653122 | 3653121 | 3644072 | 3653118 | 3712501 | 3675717 [ 3640466 [ 3653111
3653124 | 3671531 [ 3653123 | 3662955 | 3666375 | 3653119 | 3711489 3675719 | 3644069 | 3666372
3666379 | 3675342 [ 3655282 | 3666376 | 3675721 | 3653120 | 3719886 3712965 | 3653113 | 3675326
3674119 [ 3677404 | 3662956 | 3675337 3660226 [ 3731061 3715972 | 3660217 | 3712968
3675727 | 3711488 | 3666378 [ 3677405 3666374 [ 3736702 3719885 | 3666373
3675728 | 3712507 [ 3671530 | 3724993 3671529 3724990 | 3675328
3677403 [ 3770427 [ 3675724 | 3731062 3674117 3740107 | 3677407
3731063 3675725 | 3748460 3675722 3740111 | 3712967
3736706 3712503 [ 3749658 3677406 3748455 | 3731059
3740130 3712504 [ 3757022 3712963 3749662 | 3731060
3748462 3757023 | 3770421 3724991 3757021 | 3740105
3749639 3757024 | 3770423 3740117 3770388 | 3748452
3757025 3770426 3740118 3749665
3748458
3749660
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Attachment 2: Affected Models/Lots

|Part Number [21-3280-24 | 21-3281-24 (21-3282-24 | 21-3362-24 (21-3363-24 | 21-3364-24 (21-3365-24 | 21-3367-24 [21-3368-24 | 21-3369-24 | 21-3464-24
Lot 3644068 | 3653109 [ 3712313 | 3644064 | 3653108 | 3644063 | 3660204 | 3653105 | 3655275 [ 3628069 | 3628067
3675324 | 3660215 [ 3715970 | 3644065 | 3666367 | 3660205 | 3674992 | 3655279 | 3655277 [ 3653101 [ 3653053
3675325 [ 3674112 | 3748447 [ 3662951 | 3674998 | 3671521 | 3674993 | 3660203 | 3662950 [ 3662947 | 3655274
3712969 | 3675716 3671523 | 3714643 | 3674994 | 3714641 | 3666363 | 3674109 | 3674107 | 3666360
3731057 3674111 | 3715967 | 3674995 | 3719883 | 3671519 | 3675705 | 3674981 | 3674979
3736696 3675713 [ 3740094 [ 3674996 | 3724984 | 3674110 | 3675706 | 3674983 | 3674980
3748449 3675714 | 3749675 [ 3674997 | 3736685 | 3675709 | 3675707 | 3736666
3749668 3675715 [ 3757011 | 3714642 [ 3740064 | 3675710 | 3731045 | 3736667
3770381 3714646 [ 3770258 | 3715964 [ 3757001 | 3675711 | 3731046 | 3740059
3719884 3724986 | 3769911 [ 3714638 | 3736675 | 3748427
3731053 3731051 | 3769912 [ 3714639 [ 3740061 | 3748429
3736693 3740065 3714640 [ 3748432 | 3756991
3740095 3740066 3719879 [ 3756992 | 3769915
3748444 3748443 3724978 | 3756993 | 3769917
3748445 3757008 3731047 | 3770160
3748446 3757009 3731048 | 3770161
3757013 3770171 3736678
3770375 3770173 3748435
3770175 3749680
3756996
Part Number|21-3465-24 | 21-3466-24 | 21-3467-24 |21-3468-24 | 21-3469-24 3756997
Lot 3653051 | 3653048 [ 3655273 [ 3655271 [ 3655270 3770166
3660201 | 3653050 [ 3671517 [ 3662944 | 3660200 3770169
3662946 | 3674972 [ 3674971 [ 3666345 | 3671504
3666353 | 3674973 | 3714634 | 3671505 | 3674966
3674106 | 3674974 | 3715956 | 3674969 | 3674967
3675699 | 3674975 [ 3731040 [ 3674970 [ 3674968
3675701 | 3677409 3714632 | 3740047
3677408 | 3714635 3714633 | 3769925
3714637 [ 3715955 3715958 [ 3769927
3715961 [ 3719876 3740048
3724977 | 3724976 3740049
3731042 | 3731041 3748407
3736663 | 3740051 3756986
3740057 [ 3740052 3770028
3748422 | 3748408 3770030

3748424 | 3749687
3756989 | 3756987
3756990 | 3770035
3770039 | 3770037
3770040
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Attachment 2: Affected Models/Lots

PORT-A-CATH®

21-4025-24

PORT-A-CATH®
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PORT-A-CATH?® - Affected Part Number and Lots
Part Number|21-4025-24 | 21-4037-24 | 21-4051-24 | 21-4053-24 | 21-4055-24 (21-4065-24 | 21-4068-24 | 21-4069-24 | 21-4071-24 | 21-4073-24 | 21-4083- 24
Lot 3674105 3659767 3624979 3659766 3683539 3668869 3749691 3765354 3618196 3687796 3662930
3694006 3674101 3662933 3690396 3740043 3690395 3662931
3712500 | 3690401 3731032 | 3690397 3731024 | 3662932
3736641 | 3694005 3703705 3736575 | 3756971
3748406 | 3703706 3709204 3765346
3756975 3709205 3712498 3765348
3731036 3717709
3765362 3736577
3748401
3756973
3765356
3765357
3765358
3765360
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Attachment 2: Affected Models/Lots

|Part Number (21-4153-24 | 21-4155-24 (21-4171-24 | 21-4183-24 (21-4187-24 | 21-4423-24 (21-4425-24 | 21-4437-24 | 21-4453-24 | 21-4455-24 | 21-4465-24
Lot 3628064 | 3659764 [ 3696520 | 3731023 | 3756969 | 3659762 | 3696519 | 3655263 | 3659761 [ 3643998 [ 3655261
3674098 | 3674097 [ 3709202 | 3736569 | 3772751 | 3662929 | 3717705 | 3666141 | 3662927 [ 3662926 | 3693997
3687795 [ 3772784 | 3756970 3666142 | 3736566 | 3683517 | 3712497 | 3666139 | 3736554
3717706 3756968 3694001 | 3730960 | 3671489
3736572 3765344 3724970 | 3736565 | 3674096
3776589 3730962 | 3748382 | 3687793

3748385 | 3749695 | 3690392
3748386 | 3765338 | 3696517

3756965 3703702
3706172
3712495
3730957
3736563
3740039
3748380
3756963
3772703
Part Number|21-4471-24 (21-4474-24 | 21-4475-24 | 21-4476-24 | 21-4477-24 | 21-4483-24 (21-4485-24 | 21-4873-24 | 21-8066-24 | 21-8466-24 | 21-8468-24
Lot 3703701 | 3666137 | 3655257 | 3655256 | 3655255 | 3655254 | 3679481 | 3655242 | 3756945 [ 3662921 | 3659735
3717695 [ 3765332 | 3666126 [ 3659759 | 3674095 [ 3669980 | 3683507 [ 3659737 3730943 | 3666104
3717696 3709201 3687791 | 3679144 3693996 3756938 | 3765319
3730951 3717694 3690388 | 3690385 3706169
3730952 3736553 3703700 | 3690386 3730945
3756958 3740036 3706171 [ 3696515 3748364
3756957 3709200 | 3703678 3756946
3765329 3719958 | 3706170
3765330 3730948 | 3730946
3740035 | 3736551
3748373 [ 3740034
Part Number|21-8470-24 3756954 [ 3749697
Lot 3655234 3756952
3666103
3696513
3730942
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