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SEGNALAZIONE DI SICUREZZA: palloncino IAB "bloccato nell’introduttore"
FABBRICANTE: Teleflex Medical/Arrow
PRODOTTI! INTERESSATI:
palloncini IAB serie IAB-05800 con introduttore SuperArrowFlex (ad armatura metallica)

Gentile cliente Cardiac Care,

Arrow International & stata informata di diversi casi di "blocco nell'introduttore” dei palloncini
IAB-05800 quando vengono utilizzati con I'introduttore SuperArrowFlex (ad armatura metallica).
Quando il palloncino IAB si incastra nell'introduttore, risulta impossibile far avanzare o retrarre il
catetere IAB, causando potenzialmente un ritardo nella somministrazione di guesta terapia di
natura critica. Una eccessiva manipolazione durante l'inserimento del palloncino che si incastra
puo comportare emorragia o danni alle arterie.

Per prevenire il blocco del palloncino IAB nell'introduttore, tenere presente quanto segue:

e Se siincontra una resistenza inusuale durante I'inserzione, NON TENTARE DI
FORZARE IL PALLONCINO IAB NELL'INTRODUTTORE. Retrarre piuttosto il palloncino
IAB dall'introduttore, mantenendo I'accesso vascolare, e preparare un altro palloncino da
inserire.

* Nei casi in cui sia critico avviare al piu presto la terapia IABP, considerare I'uso
dellintroduttore in Teflon fornito con il kit di inserzione, che offre una soluzione piu
flessibile e piti "tollerante" nella fase di inserzione.

* Aftenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso, incluse tutte le avvertenze e precauzioni.

Per qualsiasi domanda, contattare il rivenditore locale o il numero di assistenza IABP
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai seguenti numeri:

+39 (02) 488826 46

1-800-447-4227 oppure 1-617-389-6400
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