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Dear Customer, 
 
A problem has been detected in the Philips CombiDiagnost R90 PCF that, if it were to re-occur, could pose a 
risk for patients or users. This Field Safety Notice is intended to inform you about: 
  

 what the problem is and under what circumstances it can occur 

 the actions that should be taken by the customer / user in order to prevent risks for patients or users 

 the actions planned by Philips to correct the problem. 
 
 

 
 
 
If you need any further information or support concerning this issue, please contact your local Philips 
representative: 
 
This notice has been reported to the appropriate Regulatory Agency. 
 
Philips apologizes for any inconveniences caused by this problem. 
 
Sincerely, 
 
 
 
Michael Mizrachi 
Head of Q&R DXR 
  

This document contains important information for the continued safe and 
proper use of your equipment 

 
Please review the following information with all members of your staff who need to be aware of the 

contents of this communication. It is important to understand the implications of this communication. 
 

Please retain a copy with the equipment Instruction for Use. 
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Oggetto: INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER L’APPLICAZIONE PHILIPS VESSEL 

NAVIGATOR UTILIZZATA IN COMBINAZIONE CON I SISTEMI AZURION R1.2.1 E PARI 

ED INFERIORI A R2.0.1. 

 

Con la presente desideriamo informarVi che la nostra fabbrica ha deciso di intraprendere un’azione 

migliorativa (FSN 2019-IGTBST-019 - FCO72200459 e FCO72200460)) sul modello di apparecchiature 

specificato in oggetto di cui una o più di esse ci risultano essere installate presso il Vs. Ente.  
 

Philips, che è particolarmente attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei suoi prodotti, ha deciso di 

informare i clienti che utilizzano l’applicazione Philips Vessel Navigator in combinazione con i sistemi 

Azurion R1.2.1 e pari ed inferiori a R2.0.1, sulle contromisure da adottare in attesa della visita dei nostri 

specialisti.  

 

A tal proposito, Vi preghiamo di accertarVi che una copia dell’informazione di sicurezza allegata sia 

trasmessa a tutto il personale della Vostra organizzazione che si occupa del dispositivo in oggetto, di far 

rispettare dallo stesso le disposizioni riportate e di conservare la presente comunicazione fino al 

completamento dell’azione migliorativa.  

 

Verrete contattati dal nostro personale al fine di programmare, per ogni apparecchiatura coinvolta, una 

visita dei nostri specialisti tecnici per l’implementazione dell’aggiornamento in oggetto. 
 

Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata o email PEC ad ogni singolo cliente 

utilizzatore di apparecchiature interessate dalla specifica azione di FCO, è stata inoltrata all'Autorità 

Competente, in linea con le linee guida europee per la vigilanza sui dispositivi medici. 
 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro Centro Risposta Clienti 

800/232100 o di contattarci via email AssistenzaTecnicaHC@philips.com. 
 

Ci rammarichiamo del disagio che questo può causare a Voi personalmente, al Vostro staff e ai Vostri 

pazienti. Quest’azione riflette tuttavia l’impegno di Philips a rispettare standard elevati di qualità. 
 

 

Vi ringraziamo per la Vostra sollecita attenzione a questa importante questione. A nome di Philips, 

apprezziamo la Vostra partnership e siamo grati del Vostro continuo supporto. 

 

Cordiali saluti,      

0073461-24/12/2019-DGDMF-MDS-A - Allegato Utente 2 (A02)
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ed inferiori a R2.0.1 

 

 

                 Sovrapposizione angiografia a sottrazione (DSA, Digital Subtracting Angiography) 

non visibile sull’applicazione Vessel Navigator  
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PRODOTTI 

INTERESSATI 

 

L’applicazione Philips Vessel Navigator quando viene 

utilizzata in combinazione con i sistemi Azurion R1.2.1 e pari 

ed inferiori a R2.0.1. 

 

DESCRIZIONE DEL 

PROBLEMA 

 

 

A causa di un difetto del software, quando una DSA (Digital 

Subtracting Angiography/angiografia a sottrazione digitale) 

viene esportata sull’applicazione Vessel Navigator, la DSA 

viene visualizzata senza la sottrazione. 

Le immagini non sottratte contengono maggiori informazioni 

anatomiche rispetto alla DSA e potrebbero non essere idonee 

per la verifica della registrazione di una scansione TC o MR 

preoperatoria con immagini radiografiche durante la fase Live 

Guidance (Guida dal vivo). 

 

RISCHI CONNESSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sussistono due potenziali rischi: 

 L’utilizzo di immagini non sottratte, che contengono 

maggiori informazioni anatomiche, potrebbe 

determinare un disallineamento tra le immagini 

sovrapposte e le immagini dal vivo, con conseguente 

errato posizionamento del dispositivo (a titolo di 

esempio dello stent). 

 

 Una dose non necessaria per il paziente, se le immagini 

non sottratte non possono essere utilizzate per la fase di 

registrazione.  

 

Nota: ad oggi Philips non ha ricevuto alcuna segnalazione di 

nessun tipo di conseguenza riconducibile al problema descritto 

nella presente. 

 

COME IDENTIFICARE 

I PRODOTTI 

INTERESSATI 

 

L’applicazione Philips Vessel Navigator viene utilizzata in 

combinazione con i sistemi Azurion R1.2.1 e pari ed inferiori a 

R2.0.1. 

 

Philips contatterà tutti i clienti in possesso di apparecchiature 

interessate dall’azione migliorativa. 
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AZIONI DA 

INTRAPRENDERE DA 

PARTE DEL CLIENTE/ 

OPERATORE  

 

 

 

 

 

In attesa dell’implementazione dell’aggiornamento software, 

siete pregati di: 

 sospendere l’utilizzo delle immagini DSA per la 

verifica della registrazione, durante la fase Live 

Guidance (Guida dal vivo). 

 assicurarVi che tutti i membri del Vs. staff, che 

utilizzano l’applicazione Vessel Navigator, siano 

informati del contenuto della presente Informazione di 

Sicurezza e che una copia della presente Informazione 

di Sicurezza sia conservata insieme alle Istruzioni per 

l’Uso. 

 

AZIONI PIANIFICATE 

DA PHILIPS 

Il problema verrà risolto risolto a titolo gratuito  mediante 

l’implementazione di un aggiornamento software che sarà 

disponibile entro la fine di dicembre 2019. 

 

Verrete contattati dal ns. personale quando l’aggiornamento 

software sarà disponibile ai fini dell’installazione. 
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