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AVVISO DI SICUREZZA URGENTE 
Oggetto: Cambiamenti nel profilo del campo dopo la conversione da un MLC a 120 lamine a uno 

a 80 in Eclipse e RT Chart 
 

Nome commerciale del prodotto interessato: Client Eclipse e RT Chart (ARIA Radiation Oncology) 
versioni 8.1 e 8.5  
(build da 8.1.x a 8.2.x) 

 
Identificatore FSCA:  CP-02234 

Data di notifica:  2010-09-09 

Tipo di azione:  Notifica e correzione 
Dettagli sui dispositivi interessati:  Vedere l’elenco allegato 

Descrizione del problema 
Lo scopo di questo avviso è di informare i lettori in merito a un’anomalia riscontrata nel software Eclipse e 
RT Chart quando si converte un piano da un collimatore multi-lamina (MLC) a 120 lamine a un MLC a 80 
lamine. 

Dettagli 

L’apertura di campo di un collimatore multi-lamina (MLC) statico creata per un MLC Millennium a 120 
lamine viene alterata dopo la conversione a un MLC Millennium a 80 lamine. Durante l’operazione di 
conversione si verifica un errore che provoca differenze significative fra l’apertura definita per l’MLC a 80 
lamine e l’apertura del campo originale dell’MLC a 120 lamine. Questo problema interessa sia il software 
Eclipse che il software RT Chart (ARIA Radiation Oncology) ed è causato da un difetto nella routine 
software che calcola le nuove posizioni delle lamine dell’MLC.  Si verifica solo durante la conversione 
dell’apertura di campo di un MLC statico da 120 lamine a 80 lamine. Il problema non influisce sui campi 
MLC dinamici. 

Come esempio, consideriamo le aperture di campo MLC illustrate nella Figura 1. L’immagine a sinistra 
mostra l’apertura originale dell’MLC a 120 lamine. L’immagine a destra illustra l’apertura dopo la 
conversione a un MLC a 80 lamine. Notare le posizioni errate delle lamine nella parte superiore del 
campo convertito. 

  

 

Forma originale del campo a 120 lamine Posizioni errate delle lamine 
dopo la conversione 

Posizioni previste per le lamine 

Figura 1 – Apertura originale dell'MLC a 120 lamine (sinistra) e apertura dell'MLC a 80 lamine convertita 
in modo errato (destra). 
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La somministrazione di un piano con aperture di campo MLC convertite in modo errato potrebbe 
comportare errori nel trattamento se le forme dei campi non vengono verificate prima della 
somministrazione e se l’utente non osserva le avvertenze sullo schermo riguardanti il cambiamento del 
dispositivo MLC da 120 a 80 lamine. 

Poiché la conversione risulta corretta ritornando da 80 lamine a 120 lamine, effettuando l’operazione 
inversa si ottiene semplicemente la conversione della forma errata dell’apertura a 120 lamine. L’apertura 
dell’MLC a 120 lamine convertita due volte risulta pertanto errata. 

Azione dell’utente raccomandata 

 Se la conversione MLC viene eseguita in Eclipse, è necessario ricalcolare le dosi relative ai 
campi convertiti. Prima di procedere al calcolo della dose e all’approvazione del piano di 
trattamento, verificare la forma dell’apertura dell’MLC. Verificare inoltre che le immagini di 
riferimento (ad esempio, immagini DRR) visualizzino l’apertura di campo aggiornata. 

 Se la conversione viene eseguita in RT Chart, NON verrà forzato il nuovo calcolo delle unità di 
monitoraggio (UM). Pertanto, è estremamente importante controllare l’apertura dell’MLC e le 
immagini di riferimento prima dell’approvazione del piano di trattamento e della successiva 
somministrazione. 

 Prestare attenzione a tutti i messaggi di avvertenza visualizzati prima, durante e dopo la 
conversione dell’MLC e agire di conseguenza. 

 Se necessario, riposizionare le lamine dell’MLC in Eclipse (o in un altro sistema di pianificazione 
del trattamento), ricalcolare la dose e verificare i risultati prima di procedere all’approvazione del 
piano di trattamento e alla somministrazione. 

Azioni Varian 

 Con il presente documento, Varian sta informando tutti i clienti che potrebbero interessati a 
questo problema. 

 Varian sta sviluppando indicazioni per correggere questo problema. Non appena la correzione 
sarà disponibile, si verrà contattati da un rappresentante del servizio di Assistenza ai clienti per 
programmarne l’installazione sul sistema. 

Il contenuto della presente lettera dev’essere portato a conoscenza del personale 
interessato nel reparto di radioterapia. 

Varian si scusa per eventuali inconvenienti e ringrazia in anticipo per la cooperazione. Se sono 
necessari ulteriori chiarimenti, contattare l’ufficio Varian locale per l’assistenza clienti o il 
responsabile di area. 
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Il firmatario conferma che questa nota è stata inviata all’Ente normativo appropriato. 

      

 
___________________________on behalf of_______         ____2010-09-09________ 
Dave Hall, Manager Reporting and Corrections    Data 

 
 

Varian Oncology Help Desk – Contatti 

 
   Telefono: USA e Canada – 1-888-VARIAN5 (888 827 4265) 
 Europa – +41 41 749 8844 
 
   Indirizzi email: America del nord: support-americas@varian.com 
 Australia/Nuova Zelanda: support-anz@varian.com 

Europa: support-emea@varian.com 
Asia sudorientale: seasia.apps.helpdesk@varian.com 
Cina / Asia: china.apps.helpdesk@varian.com 
Giappone: japan.apps.helpdesk@varian.com 

 America Latina: soporte.al@varian.com 
 
   Internet: Sito clienti Oncology Systems - www.myvarian.com 

Sito pubblico Varian Medical Systems - www.varian.com 
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APPENDICE 
ELENCO DEI NUMERI DI SERIE 

 
H480006  H480255  H480634  H480901 H481215 H481645 H482191 H482447  H482840 H483237

H480007  H480265  H480635  H480902 H481216 H481646 H482192 H482464  H482841 H483238

H480018  H480287  H480636  H480903 H481217 H481647 H482193 H482465  H482845 H483243

H480046  H480288  H480637  H480927 H481229 H481648 H482209 H482466  H482856 H483244

H480047  H480295  H480638  H480941 H481230 H481649 H482210 H482467  H482869 H483245

H480048  H480296  H480660  H480942 H481231 H481650 H482211 H482481  H482881 H483246

H480067  H480297  H480667  H480943 H481236 H481651 H482212 H482519  H482935 H483254

H480115  H480321  H480676  H480953 H481237 H481652 H482213 H482534  H482936 H483257

H480123  H480333  H480677  H480954 H481250 H481653 H482216 H482555  H482983 H483286

H480124  H480339  H480678  H480955 H481251 H481654 H482217 H482561  H482984 H483287

H480125  H480355  H480679  H480956 H481285 H481655 H482218 H482589  H482985 H483288

H480126  H480357  H480688  H480957 H481294 H481656 H482219 H482590  H482986 H483289

H480127  H480358  H480689  H480958 H481320 H481657 H482221 H482591  H482987 H483290

H480131  H480359  H480717  H480959 H481321 H481658 H482222 H482624  H482989 H483291

H480138  H480360  H480727  H481002 H481345 H481659 H482223 H482647  H482990 H483292

H480139  H480370  H480733  H481005 H481346 H481667 H482243 H482648  H482992 H483330

H480141  H480375  H480734  H481040 H481347 H481679 H482284 H482649  H483010 H483331

H480147  H480376  H480735  H481071 H481348 H481680 H482311 H482650  H483011 H483332

H480152  H480377  H480739  H481072 H481349 H481694 H482312 H482651  H483024 H483333

H480153  H480433  H480745  H481073 H481361 H481695 H482313 H482652  H483025 H483334

H480154  H480467  H480749  H481079 H481362 H481707 H482314 H482653  H483026 H483343

H480155  H480468  H480750  H481080 H481363 H481761 H482315 H482654  H483027 H483344

H480156  H480469  H480751  H481081 H481381 H481762 H482316 H482662  H483048 H483378

H480157  H480494  H480790  H481082 H481382 H481774 H482317 H482663  H483051 H483407

H480158  H480495  H480791  H481083 H481383 H481810 H482318 H482676  H483052 H483429

H480177  H480505  H480792  H481084 H481392 H481857 H482319 H482678  H483059 H483430

H480178  H480514  H480796  H481085 H481419 H481879 H482320 H482679  H483070 H483431

H480179  H480521  H480797  H481086 H481530 H481893 H482321 H482717  H483071 H483459

H480201  H480522  H480815  H481087 H481531 H481894 H482322 H482758  H483072 H483460

H480206  H480523  H480827  H481149 H481558 H481945 H482367 H482762  H483073 H483507

H480222  H480524  H480828  H481150 H481588 H481946 H482389 H482768  H483084 H483510

H480223  H480529  H480829  H481151 H481589 H481950 H482391 H482792  H483102 H483554

H480224  H480576  H480831  H481152 H481606 H481951 H482427 H482794  H483158 H483599

H480250  H480615  H480832  H481184 H481621 H482115 H482442 H482795  H483178 H483606

H480251  H480616  H480869  H481193 H481627 H482156 H482443 H482801  H483194 H483612

H480252  H480626  H480870  H481194 H481631 H482178 H482444 H482812  H483209 H483694

H480253  H480632  H480881  H481195 H481640 H482184 H482445 H482813  H483235 H483705

H480254  H480633  H480886  H481213 H481644 H482185 H482446 H482839  H483236 H483723
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H483724  H484159  H484496  H484880 H485479 H485853 H486158 H486457  H486599 H486810

H483725  H484170  H484501  H484881 H485480 H485901 H486159 H486458  H486600 H486811

H483730  H484171  H484502  H484904 H485573 H485902 H486160 H486459  H486613 H486812

H483737  H484172  H484503  H484905 H485574 H485903 H486161 H486460  H486614 H486813

H483738  H484173  H484504  H484906 H485592 H485904 H486162 H486461  H486617 H486814

H483739  H484250  H484510  H485033 H485604 H485905 H486163 H486462  H486624 H486816

H483740  H484251  H484511  H485035 H485632 H485909 H486164 H486463  H486638 H486817

H483741  H484252  H484526  H485036 H485667 H485910 H486165 H486464  H486670 H486818

H483742  H484253  H484527  H485151 H485681 H485911 H486166 H486465  H486680 H486820

H483743  H484270  H484528  H485152 H485684 H485936 H486167 H486466  H486681 H486830

H483744  H484271  H484530  H485161 H485685 H485937 H486168 H486467  H486685 H486831

H483745  H484295  H484531  H485164 H485687 H485951 H486169 H486468  H486686 H486832

H483746  H484296  H484555  H485184 H485715 H485966 H486170 H486469  H486694 H486833

H483747  H484297  H484565  H485185 H485720 H485973 H486171 H486470  H486695 H486834

H483748  H484298  H484566  H485186 H485725 H485983 H486172 H486471  H486696 H486835

H483756  H484299  H484567  H485187 H485726 H485984 H486173 H486476  H486697 H486836

H483767  H484300  H484568  H485234 H485727 H485985 H486174 H486477  H486698 H486837

H483768  H484301  H484569  H485235 H485736 H486072 H486175 H486478  H486705 H486838

H483770  H484311  H484570  H485253 H485751 H486073 H486176 H486479  H486706 H486839

H483821  H484312  H484571  H485254 H485752 H486074 H486177 H486480  H486707 H486847

H483831  H484313  H484598  H485255 H485756 H486086 H486178 H486482  H486716 H486849

H483847  H484314  H484599  H485256 H485757 H486087 H486179 H486486  H486721 H486850

H483848  H484318  H484600  H485264 H485758 H486093 H486180 H486492  H486722 H486851

H483856  H484320  H484617  H485265 H485759 H486117 H486181 H486493  H486724 H486852

H483868  H484323  H484619  H485266 H485760 H486120 H486182 H486506  H486731 H486853

H483871  H484324  H484620  H485296 H485761 H486123 H486183 H486507  H486735 H486854

H483872  H484348  H484621  H485305 H485762 H486124 H486197 H486508  H486736 H486855

H483917  H484349  H484622  H485306 H485763 H486125 H486205 H486509  H486737 H486856

H483921  H484354  H484634  H485346 H485764 H486126 H486208 H486520  H486738 H486857

H483922  H484376  H484670  H485347 H485765 H486138 H486219 H486522  H486739 H486872

H483926  H484386  H484671  H485348 H485766 H486139 H486254 H486548  H486756 H486873

H483927  H484387  H484672  H485350 H485767 H486145 H486255 H486555  H486757 H486874

H483928  H484424  H484717  H485362 H485768 H486146 H486256 H486556  H486781 H486878

H483929  H484425  H484756  H485375 H485769 H486147 H486257 H486557  H486782 H486879

H483930  H484454  H484761  H485380 H485770 H486148 H486258 H486558  H486788 H486880

H483932  H484455  H484762  H485393 H485795 H486149 H486259 H486559  H486789 H486881

H483981  H484456  H484790  H485398 H485796 H486150 H486288 H486560  H486790 H486882

H483982  H484457  H484837  H485418 H485797 H486151 H486289 H486583  H486791 H486883

H483983  H484458  H484838  H485450 H485823 H486152 H486290 H486584  H486798 H486884

H484019  H484459  H484839  H485451 H485824 H486153 H486294 H486589  H486799 H486886

H484020  H484460  H484876  H485452 H485825 H486154 H486306 H486590  H486806 H486893

H484057  H484464  H484877  H485454 H485826 H486155 H486330 H486591  H486807 H486897

H484079  H484465  H484878  H485455 H485851 H486156 H486455 H486597  H486808 H486898

H484158  H484495  H484879  H485466 H485852 H486157 H486456 H486598  H486809 H486902
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H486903  H487067  H487258  H487408 H487510 H487767 H487891 H487998  H488117 H488261

H486904  H487068  H487259  H487413 H487511 H487768 H487892 H488006  H488118 H488262

H486907  H487069  H487260  H487425 H487512 H487770 H487893 H488007  H488119 H488270

H486921  H487070  H487261  H487426 H487513 H487771 H487894 H488008  H488120 H488290

H486922  H487071  H487262  H487431 H487525 H487772 H487898 H488018  H488125 H488291

H486923  H487072  H487263  H487432 H487526 H487773 H487899 H488019  H488126 H488295

H486924  H487073  H487264  H487438 H487527 H487774 H487909 H488020  H488127 H488309

H486930  H487078  H487265  H487446 H487528 H487776 H487911 H488023  H488128 H488310

H486931  H487082  H487286  H487447 H487538 H487777 H487912 H488024  H488129 H488317

H486932  H487083  H487287  H487448 H487539 H487778 H487913 H488025  H488130 H488318

H486933  H487084  H487288  H487449 H487540 H487779 H487919 H488028  H488131 H488319

H486935  H487085  H487289  H487450 H487546 H487780 H487920 H488031  H488139 H488320

H486937  H487125  H487290  H487452 H487547 H487781 H487921 H488034  H488140 H488322

H486944  H487161  H487293  H487458 H487548 H487782 H487922 H488035  H488141 H488323

H486949  H487162  H487294  H487460 H487549 H487789 H487923 H488036  H488142 H488324

H486950  H487174  H487295  H487466 H487550 H487794 H487924 H488037  H488144 H488328

H486951  H487175  H487296  H487467 H487569 H487798 H487927 H488038  H488163 H488329

H486954  H487177  H487297  H487468 H487570 H487811 H487936 H488039  H488166 H488331

H486955  H487178  H487298  H487469 H487574 H487812 H487937 H488040  H488184 H488332

H486962  H487180  H487299  H487473 H487581 H487814 H487938 H488041  H488186 H488337

H486966  H487181  H487300  H487474 H487582 H487815 H487939 H488047  H488188 H488338

H486967  H487182  H487301  H487475 H487583 H487817 H487940 H488048  H488189 H488339

H486968  H487183  H487304  H487476 H487590 H487818 H487942 H488049  H488190 H488340

H486969  H487189  H487305  H487477 H487591 H487819 H487943 H488050  H488191 H488341

H486970  H487192  H487306  H487478 H487592 H487820 H487945 H488051  H488192 H488342

H486971  H487193  H487307  H487479 H487593 H487821 H487946 H488054  H488212 H488343

H486978  H487195  H487308  H487480 H487594 H487822 H487948 H488055  H488214 H488344

H486979  H487196  H487309  H487481 H487605 H487823 H487949 H488056  H488215 H488345

H486980  H487197  H487313  H487482 H487606 H487824 H487951 H488062  H488216 H488346

H486982  H487198  H487322  H487483 H487619 H487828 H487952 H488063  H488225 H488353

H487010  H487199  H487323  H487484 H487621 H487829 H487953 H488075  H488227 H488354

H487016  H487200  H487324  H487485 H487624 H487842 H487954 H488076  H488228 H488355

H487017  H487202  H487325  H487486 H487625 H487843 H487955 H488077  H488232 H488356

H487019  H487203  H487326  H487487 H487626 H487844 H487965 H488078  H488234 H488357

H487020  H487205  H487327  H487493 H487627 H487847 H487970 H488079  H488235 H488367

H487021  H487206  H487328  H487494 H487632 H487848 H487971 H488080  H488240 H488368

H487022  H487210  H487331  H487495 H487692 H487854 H487981 H488081  H488241 H488369

H487023  H487223  H487332  H487496 H487693 H487855 H487982 H488089  H488242 H488370

H487024  H487226  H487333  H487498 H487694 H487862 H487983 H488101  H488243 H488373

H487025  H487227  H487340  H487499 H487714 H487863 H487991 H488107  H488244 H488374

H487028  H487228  H487386  H487500 H487715 H487871 H487994 H488109  H488247 H488375

H487029  H487233  H487387  H487501 H487721 H487873 H487995 H488114  H488248 H488376

H487038  H487256  H487403  H487506 H487755 H487874 H487996 H488115  H488250 H488377

H487039  H487257  H487407  H487509 H487759 H487890 H487997 H488116  H488251 H488378
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H488379  H488475  H488701  H489015 H489844 H48A950 HIT0341M HIT0647  HIT0958

H488385  H488476  H488702  H489030 H489872 H48A966 HIT0341R1 HIT0655  HIT0970

H488393  H488485  H488708  H489031 H489873 H48A967 HIT0372 HIT0668  HIT0975

H488394  H488486  H488709  H489032 H489874 H48A968 HIT0376 HIT0671  HIT0978

H488396  H488487  H488710  H489033 H489875 H48A969 HIT0380 HIT0673  HIT0979

H488401  H488505  H488711  H489034 H489950 H48A970 HIT0385 HIT0685M  HIT0991

H488404  H488506  H488715  H489054 H489957 H48B022 HIT0401 HIT0685R1  HIT1006

H488405  H488507  H488720  H489055 H489958 HIT0011 HIT0402 HIT0696  HIT1015

H488406  H488508  H488740  H489057 H489959 HIT0013 HIT0406 HIT0697  HIT1020M

H488418  H488509  H488741  H489058 H489962 HIT0025 HIT0408 HIT0701  HIT1020R1

H488419  H488510  H488749  H489065 H489963 HIT0032 HIT0409 HIT0711M  HIT1022

H488421  H488520  H488756  H489073 H489964 HIT0040 HIT0411M HIT0711R1  HIT1025

H488422  H488521  H488757  H489075 H489965 HIT0047 HIT0411R1 HIT0716  HIT1027

H488424  H488525  H488758  H489076 H489966 HIT0059 HIT0411R2 HIT0742M  HIT1036

H488425  H488529  H488794  H489077 H48A062 HIT0082 HIT0413 HIT0742R1  HIT1046

H488426  H488530  H488798  H489142 H48A063 HIT0088 HIT0428 HIT0742R2  HIT1047

H488429  H488532  H488809  H489143 H48A064 HIT0095 HIT0437 HIT0754  HIT1050

H488432  H488533  H488811  H489147 H48A065 HIT0105M HIT0470 HIT0769  HIT1052

H488433  H488534  H488820  H489149 H48A066 HIT0109 HIT0485 HIT0773M  HIT1062

H488434  H488541  H488823  H489150 H48A108 HIT0112 HIT0486 HIT0773R1  HIT1066

H488435  H488542  H488826  H489151 H48A177 HIT0143M HIT0487 HIT0777M  HIT1070

H488436  H488543  H488827  H489161 H48A185 HIT0147 HIT0503M HIT0790  HIT1074

H488437  H488544  H488834  H489168 H48A186 HIT0148 HIT0505 HIT0793  HIT1080

H488441  H488545  H488835  H489203 H48A187 HIT0154 HIT0509 HIT0795  HIT1087

H488442  H488546  H488836  H489346 H48A270 HIT0187 HIT0510 HIT0799  HIT1089

H488446  H488565  H488837  H489347 H48A287 HIT0195M HIT0520M HIT0814M  HIT1090

H488447  H488566  H488838  H489348 H48A317 HIT0195R1 HIT0522 HIT0835  HIT1092

H488448  H488567  H488839  H489384 H48A335 HIT0199 HIT0532 HIT0837  HIT1095

H488449  H488570  H488840  H489411 H48A336 HIT0204 HIT0540 HIT0839M  HIT1098

H488450  H488574  H488852  H489412 H48A390 HIT0205 HIT0541 HIT0839R1  HIT1110M

H488453  H488578  H488863  H489472 H48A563 HIT0211 HIT0551 HIT0840  HIT1115

H488454  H488579  H488864  H489473 H48A590 HIT0215 HIT0565 HIT0857  HIT1116

H488457  H488585  H488865  H489474 H48A591 HIT0242 HIT0593 HIT0864  HIT1121

H488459  H488592  H488866  H489475 H48A592 HIT0249 HIT0598 HIT0885  HIT1128

H488465  H488602  H488867  H489476 H48A593 HIT0254 HIT0604 HIT0886  HIT1137

H488466  H488603  H488868  H489563 H48A648 HIT0262 HIT0617 HIT0892  HIT1144

H488467  H488623  H488892  H489568 H48A649 HIT0264M HIT0622 HIT0905M  HIT1149M

H488468  H488632  H488893  H489661 H48A650 HIT0265 HIT0625 HIT0905R1  HIT1149R1

H488469  H488634  H488919  H489662 H48A651 HIT0266 HIT0629M HIT0907  HIT1151

H488470  H488635  H488944  H489666 H48A666 HIT0284 HIT0629R1 HIT0919  HIT1157

H488471  H488648  H488945  H489760 H48A812 HIT0293 HIT0629R2 HIT0925  HIT1168

H488472  H488649  H488979  H489792 H48A813 HIT0312 HIT0633 HIT0933  HIT1172

H488473  H488698  H488984  H489818 H48A836 HIT0315 HIT0643 HIT0951M  HIT1211

H488474  H488699  H488991  H489826 H48A949 HIT0323 HIT0643 HIT0951R1  HIT1212
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HIT1213  HIT1392  HIT1546  HIT1693 HIT1885 HIT2016 HIT2199  HIT2431

HIT1216  HIT1394  HIT1551  HIT1704 HIT1888 HIT2018 HIT2202  HIT2441

HIT1225  HIT1397  HIT1554  HIT1711 HIT1890 HIT2022 HIT2212  HIT2491

HIT1231  HIT1400  HIT1558  HIT1716 HIT1893 HIT2027 HIT2215  HIT2531

HIT1235M  HIT1401  HIT1563  HIT1718 HIT1894 HIT2029 HIT2215  HIT2541

HIT1236  HIT1404  HIT1565M  HIT1719R2 HIT1895 HIT2034 HIT2219  HIT2546

HIT1241  HIT1408  HIT1565R1  HIT1738 HIT1898 HIT2036 HIT2225  HIT2568

HIT1245  HIT1410  HIT1565R2  HIT1760 HIT1903 HIT2041 HIT2229  HIT2572

HIT1260  HIT1418  HIT1565R3  HIT1763 HIT1904M HIT2044 HIT2231  HIT2605

HIT1267  HIT1420  HIT1567  HIT1764M HIT1905 HIT2045M HIT2236  HIT2621

HIT1278  HIT1428  HIT1579M  HIT1764R1 HIT1907 HIT2047M HIT2241  HIT2647

HIT1284  HIT1430M  HIT1579R1  HIT1765 HIT1911 HIT2047R1 HIT2267M  HIT2655

HIT1298  HIT1430R1  HIT1580  HIT1770 HIT1913 HIT2049 HIT2267R1  HIT2662

HIT1301  HIT1430R2  HIT1581  HIT1773 HIT1921 HIT2051 HIT2275M  HIT2670

HIT1303  HIT1430R3  HIT1584  HIT1778 HIT1922 HIT2063 HIT2275R1  HIT2686

HIT1306  HIT1436  HIT1585  HIT1788 HIT1926 HIT2068 HIT2275R2  HIT2688

HIT1308  HIT1440  HIT1592  HIT1803 HIT1928 HIT2074 HIT2275R3  HIT2704

HIT1313  HIT1444  HIT1594  HIT1804M HIT1932 HIT2080 HIT2275R4  HIT2716

HIT1315  HIT1446  HIT1597  HIT1804R1 HIT1934M HIT2098 HIT2277  HIT2752

HIT1318  HIT1451  HIT1600R1  HIT1805 HIT1934R1 HIT2101M HIT2279  HIT2754

HIT1325  HIT1452  HIT1600R2  HIT1806 HIT1945 HIT2101R1 HIT2282  HIT2761

HIT1327  HIT1454  HIT1600R3  HIT1822 HIT1947 HIT2105 HIT2289  HIT2823

HIT1329  HIT1460  HIT1602M  HIT1829 HIT1948 HIT2105 HIT2303  HIT2868

HIT1332  HIT1462  HIT1602R1  HIT1830 HIT1952 HIT2112 HIT2320  HIT2937

HIT1332  HIT1466  HIT1609M  HIT1838 HIT1953 HIT2115 HIT2321  HIT2943

HIT1344M  HIT1469  HIT1609R1  HIT1839 HIT1955M HIT2119 HIT2327  HIT2995

HIT1344R1  HIT1473  HIT1610M  HIT1840 HIT1955R1 HIT2123 HIT2329  HIT3262

HIT1344R2  HIT1475  HIT1610R1  HIT1843M HIT1961 HIT2124 HIT2333  HIT3329

HIT1346M  HIT1478  HIT1610R2  HIT1843R1 HIT1964 HIT2131 HIT2357  HIT3338

HIT1348  HIT1486  HIT1614  HIT1845 HIT1965 HIT2132 HIT2364  HIT3449R2

HIT1350  HIT1488  HIT1617  HIT1852 HIT1980M HIT2136 HIT2367  HIT3454

HIT1353R1  HIT1489  HIT1623  HIT1857 HIT1981 HIT2138 HIT2376  HIT3481

HIT1354  HIT1492  HIT1624  HIT1861 HIT1982 HIT2140 HIT2388 

HIT1359  HIT1494  HIT1628  HIT1864 HIT1986 HIT2149 HIT2390 

HIT1360  HIT1506  HIT1642  HIT1866 HIT1987 HIT2151 HIT2394 

HIT1361  HIT1510  HIT1651  HIT1871M HIT1988 HIT2156 HIT2397 

HIT1361  HIT1517M  HIT1653  HIT1871R1 HIT1989 HIT2164 HIT2399 

HIT1369  HIT1518M  HIT1655  HIT1871R2 HIT1994 HIT2171 HIT2400 

HIT1371  HIT1518R1  HIT1674  HIT1874 HIT1996 HIT2173 HIT2402 

HIT1373  HIT1521  HIT1677  HIT1875 HIT2004 HIT2183 HIT2409R1 

HIT1381  HIT1522  HIT1678  HIT1876 HIT2007 HIT2188 HIT2411 

HIT1383  HIT1536  HIT1679  HIT1879 HIT2010M HIT2190M HIT2417 

HIT1385M  HIT1539  HIT1680  HIT1880 HIT2010R1 HIT2190R1 HIT2429 

HIT1386  HIT1541  HIT1691  HIT1882 HIT2012 HIT2196 HIT2430 

 


