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FSCA ACHC 20-06 ADVIA 
 

 Siemens Healthcare S.r.l. , Via Vipiteno 4 - 20128 Milano 
 
 

AVVISO DI SICUREZZA

 
ADVIA® 1800 Chemistry System 
ADVIA® 2400 Chemistry System 
ADVIA® Chemistry XPT System 
 
Interferenza da N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI) con i metodi  ADVIA® Chemistry Fructosamina 
(FRUC) and Creatinina Enzimatica_2 (ECRE_2) 
 
Gentile Cliente, 
 
I nostri archivi ci segnalano che il Vostro laboratorio potrebbe aver ricevuto uno dei seguenti prodotti: 
 
 Tabella 1:ADVIA Chemistry Systems Prodotti Affetti 

Metodo Codice Test  
Numero Listino Siemens Material 

Number (SMN) Numero Lotto 

Fructosamine FRUC 
 
04862501 10361941 TUTTI 

Enzymatic Creatinine_2 ECRE_2 
 
04992596 

 
10335869 TUTTI 

 
Motivo per l’Azione Correttiva 
 
Lo scopo di questa comunicazione è quello di informarVi di un’interferenza rilevata con il prodotto indicato nella Tabella 1 
fornire istruzioni sulle azioni che il Vostro laboratorio deve intraprendere. 
Siemens Healthcare Diagnostics ha rilevato che la presenza di N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI), un metabolita 
dell'acetaminofene, può causare interferenze in alcuni dosaggi chimici durante l'analisi dei campioni dei pazienti.  Attraverso 
studi di spiking (aggiunta) del NAPQI, a una concentrazione di 15 mg/L [101 µmol/L], Siemens ha osservato un bias con il test 
FRUC di circa -35% ad una concentrazione di fruttosamina di 336 µmol/L, e un bias con il test ECRE_2 di circa -16% ad una 
concentrazione di creatinina di 0,81 mg/dL (72 μmol/L).  Questo livello di concentrazione di NAPQI è correlato ad un livello 
tossico di acetaminofene.  Esperimenti di titolazione sono stati successivamente eseguiti per caratterizzare il potenziale di 
interferenza di NAPQI a concentrazioni decrescenti. 
Azioni intraprese da Siemens: 
La sezione "Limitazioni " nelle Istruzioni per l'uso IFU) del metodo ADVIA Chemistry FRUC sarà aggiornata per indicare che” L’ 
N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI) è un metabolita dell'acetaminofene.  Concentrazioni di NAPQI di circa 3 mg/L 
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correlate ai livelli sovraterapeutici di acetaminofene dimostrano una variazione dei risultati ≤10%.  Concentrazioni di NAPQI 
superiori a questo valore possono portare a risultati falsamente depressi per i campioni dei pazienti. L'uso di questo test non è 
raccomandato per i pazienti in trattamento per un sovradosaggio di acetaminofene" 
 
La sezione "Limitazioni " nelle Istruzioni per l'uso IFU) del metodo ADVIA Chemistry ECRE_2 sarà aggiornata per indicare che 
“” L’ N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI) è un metabolita dell'acetaminofene. Concentrazioni di NAPQI di circa 8 mg/L 
correlate ai livelli tossici di acetaminofene dimostrano una variazione dei risultati ≤10%.  Concentrazioni di NAPQI superiori a 
questo valore possono portare a risultati falsamente depressi per i campioni dei pazienti.” 
 
Le informazioni relative al NAPQI fornite in questa comunicazione sostituiscono quelle contenute nelle attuali istruzioni per 
l’uso (IFU) di ADVIA Chemistry FRUC ed ECRE_2 fino all'aggiornamento di ciascuna di esse. 
 
Le IFU aggiornate saranno caricate nella Document Library: tutti gli utenti registrati che hanno scelto di ricevere le notifiche 
saranno informati della disponibilità delle IFU aggiornate. 
 
Rischi per la Salute  
 
In un paziente in trattamento per gli effetti tossici dell'acetaminofene, esiste la possibilità di segnalare una fructosamina 
falsamente depressa che potrebbe influenzare la presa in considerazione di un intervento.  È estremamente improbabile, 
tuttavia, che la fruttosamina venga utilizzata per valutare lo stato glicemico in una situazione di sovradosaggio di 
acetaminofene.  Per un paziente in trattamento per gli effetti tossici dell'acetaminofene, il dosaggio del glucosio verrebbe 
usato per dare al medico informazioni sullo stato glicemico del paziente.   
A livelli tossici di acetaminofene, l'interferenza del NAPQI può portare a valori di creatinina falsamente depressi.  L'entità del 
bias tuttavia, non dovrebbe portare ad una differenza clinicamente significativa nella gestione del paziente.  
 
Azioni da Intraprendere da parte del Cliente: 
 

• Prestare attenzione alle limitazioni sopra indicate. 
• Si prega di rivedere questa comunicazione con il Vostro Direttore Medico  
• Compilare e restituire il Form di ricezione allegato a questa comunicazione entro 30 giorni. 
• Se avete avuto segnalazioni per malattia o eventi avversi associati ai prodotti indicati nella Tabella 1, contattare 

immediatamente il Supporto Tecnico Siemens Healthineers o il Vostro rappresentante locale di Siemens 
Healthineers. 

 
Si prega di conservare questa comunicazione nei Vostri archivi e inoltrarla a coloro che potrebbero aver ricevuto questo 
prodotto. 
Ci scusiamo per l’inconveniente arrecato e per qualsiasi informazione tecnica riguardante il presente avviso di sicurezza Vi 
preghiamo di contattare il rappresentante locale di Siemens o di contattare il servizio di supporto al cliente telefonando al 
seguente numero: 800 827119. 
Vogliate altresì cortesemente distribuire queste informazioni a tutto il personale interessato nel Vostro laboratorio, 
mantenerne una copia nel Vostro archivio e inoltrarle a chiunque possa avere in uso il dispositivo oggetto del presente 
comunicato. 
Confidiamo che questa comunicazione sia intesa come una scrupolosa attenzione che la nostra azienda pone non solo nelle 
procedure di produzione, ma anche al costante monitoraggio della qualità dei prodotti presso gli utilizzatori al fine di 
assicurare il più elevato standard di qualità e sicurezza. 
 
 
Nel ringraziarVi per la collaborazione Vi inviamo i nostri più distinti saluti. 
 
@A& 

Siemens Healthcare S.r.l. 
 (Procuratore) 

   
Siemens Healthcare S.r.l. 

 (Procuratore) 
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Modulo di “Conferma di Avvenuta Notifica” –  FSCA ACHC 20-06 ADVIA 
 
 
ADVIA® 1800 Chemistry System 
ADVIA® 2400 Chemistry System 
ADVIA® Chemistry XPT System 
 
Interferenza da N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI) con i metodi  ADVIA® Chemistry Fructosamina 
(FRUC) and Creatinina Enzimatica_2 (ECRE_2) 
 
Vi preghiamo di voler completare il presente Modulo e di inviarlo via e-mail all’indirizzo: Regulatory-Affairs.team@siemens-
healthineers.com a conferma dell’avvenuta ricezione della comunicazione al cliente sopra indicata. 
 
 
 
Cliente/firma ____________________     Città ________________________ 
 
 
 
 
Timbro/data ____________________ 
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Maggio 2020 

  
  
  
FSCA ACHC 20-06 Atellica 
 

 Siemens Healthcare S.r.l. , Via Vipiteno 4 - 20128 Milano 
 
 

AVVISO DI SICUREZZA

 
Atellica CH® Analyzer 
 
Interferenza da N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI) con i metodi Atellica® CH Fructosamina (Fruc) 
e Creatinina Enzimatica_2 (ECre_2) 
 
Gentile Cliente, 
 
I nostri archivi ci segnalano che il Vostro laboratorio potrebbe aver ricevuto uno dei seguenti prodotti: 
 
Tabella 1: Atellica® CH Prodotti Affetti 

Metodo Codice Test  Siemens Material Number 
(SMN) Numero lotto 

Fructosamine Fruc 11097637 TUTTI 

Enzymatic Creatinine_2 ECre_2 
 
11097533 TUTTI 

Japan Enzymatic Creatinine ECreJ 

 
11319121  
(Japan only) 
 

TUTTI 

 
Motivo per l’Azione Correttiva 
 
Lo scopo di questa comunicazione è quello di informarVi di un’interferenza rilevata con il prodotto indicato nella Tabella 1 
fornire istruzioni sulle azioni che il Vostro laboratorio deve intraprendere. 
Siemens Healthcare Diagnostics ha rilevato che la presenza di N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI), un metabolita 
dell'acetaminofene, può causare interferenze in alcuni dosaggi chimici durante l'analisi dei campioni dei pazienti.  Attraverso 
studi di spiking (aggiunta) del NAPQI, a una concentrazione di 15 mg/L [101 µmol/L], Siemens ha osservato un bias con il test 
Fruc di circa -34% ad una concentrazione di fruttosamina di 336 µmol/L, e un bias con il test ECre_2 di circa -17% ad una 
concentrazione di creatinina di 0,81 mg/dL (72 μmol/L).  Questo livello di concentrazione di NAPQI è correlato ad un livello 
tossico di acetaminofene.  Esperimenti di titolazione sono stati successivamente eseguiti per caratterizzare il potenziale di 
interferenza di NAPQI a concentrazioni decrescenti. 
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Azioni intraprese da Siemens: 
 
La sezione "Limitazioni " nelle Istruzioni per l'uso IFU) del metodo Atellica CH Fruc sarà aggiornata per indicare che” L’ N-
acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI) è un metabolita dell'acetaminofene.  Concentrazioni di NAPQI di circa 3 mg/L correlate 
ai livelli sovraterapeutici di acetaminofene dimostrano una variazione dei risultati ≤10%.  Concentrazioni di NAPQI superiori a 
questo valore possono portare a risultati falsamente depressi per i campioni dei pazienti. L'uso di questo test non è 
raccomandato per i pazienti in trattamento per un sovradosaggio di acetaminofene" 
 
La sezione "Limitazioni " nelle Istruzioni per l'uso IFU) del metodo Atellica ECre_2 sarà aggiornata per indicare che “” L’ N-
acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI) è un metabolita dell'acetaminofene. Concentrazioni di NAPQI di circa 8 mg/L correlate ai 
livelli tossici di acetaminofene dimostrano una variazione dei risultati ≤10%.  Concentrazioni di NAPQI superiori a questo 
valore possono portare a risultati falsamente depressi per i campioni dei pazienti.” 
 
Le informazioni relative al NAPQI fornite in questa comunicazione sostituiscono quelle contenute nelle attuali istruzioni per 
l’uso (IFU) di Atellica CH Fruc ed ECre_2 fino all'aggiornamento di ciascuna di esse. 
 
Le IFU aggiornate saranno caricate nella Document Library: tutti gli utenti registrati che hanno scelto di ricevere le notifiche 
saranno informati della disponibilità delle IFU aggiornate. 
 
Rischi per la Salute  
 
In un paziente in trattamento per gli effetti tossici dell'acetaminofene, esiste la possibilità di segnalare una fructosamina 
falsamente depressa che potrebbe influenzare la presa in considerazione di un intervento.  È estremamente improbabile, 
tuttavia, che la fruttosamina venga utilizzata per valutare lo stato glicemico in una situazione di sovradosaggio di 
acetaminofene.  Per un paziente in trattamento per gli effetti tossici dell'acetaminofene, il dosaggio del glucosio verrebbe 
usato per dare al medico informazioni sullo stato glicemico del paziente.   
A livelli tossici di acetaminofene, l'interferenza del NAPQI può portare a valori di creatinina falsamente depressi.  L'entità del 
bias tuttavia, non dovrebbe portare ad una differenza clinicamente significativa nella gestione del paziente.  
 
Azioni da Intraprendere da parte del Cliente: 
 

• Prestare attenzione alle limitazioni sopra indicate. 
• Si prega di rivedere questa comunicazione con il Vostro Direttore Medico  
• Compilare e restituire il Form di ricezione allegato a questa comunicazione entro 30 giorni. 
• Se avete avuto segnalazioni per malattia o eventi avversi associati ai prodotti indicati nella Tabella 1, contattare 

immediatamente il Supporto Tecnico Siemens Healthineers o il Vostro rappresentante locale di Siemens 
Healthineers. 

 
Ci scusiamo per l’inconveniente arrecato e per qualsiasi informazione tecnica riguardante il presente avviso di sicurezza Vi 
preghiamo di contattare il rappresentante locale di Siemens o di contattare il servizio di supporto al cliente telefonando al 
seguente numero: 800 827119. 
Vogliate altresì cortesemente distribuire queste informazioni a tutto il personale interessato nel Vostro laboratorio, 
mantenerne una copia nel Vostro archivio e inoltrarle a chiunque possa avere in uso il dispositivo oggetto del presente 
comunicato. 
Confidiamo che questa comunicazione sia intesa come una scrupolosa attenzione che la nostra azienda pone non solo nelle 
procedure di produzione, ma anche al costante monitoraggio della qualità dei prodotti presso gli utilizzatori al fine di 
assicurare il più elevato standard di qualità e sicurezza. 
 
Nel ringraziarVi per la collaborazione Vi inviamo i nostri più distinti saluti. 
 

 
@A& 

Siemens Healthcare S.r.l. 
 (Procuratore) 

   
Siemens Healthcare S.r.l. 

 (Procuratore) 
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Modulo di “Conferma di Avvenuta Notifica” –  FSCA ACHC 20-06 Atellica 
 
 
Atellica CH® Analyzer 
 
Interferenza da N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI) con i metodi Atellica® CH Fructosamina (Fruc) 
e Creatinina Enzimatica_2 (ECre_2) 
 
Vi preghiamo di voler completare il presente Modulo e di inviarlo via e-mail all’indirizzo: Regulatory-Affairs.team@siemens-
healthineers.com a conferma dell’avvenuta ricezione della comunicazione al cliente sopra indicata. 
 
 
 
Cliente/firma ____________________     Città ________________________ 
 
 
 
 
Timbro/data ____________________ 
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Nome Michela Reina 
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Nostre sigle 
Data 

 
 
Maggio 2020 

  
  
  
FSCA ACHC 20-06 Dimension 
 

 Siemens Healthcare S.r.l. , Via Vipiteno 4 - 20128 Milano 
 
 

AVVISO DI SICUREZZA

 
Dimension® Clinical Chemistry Systems 
 
Interferenza da N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI) con il metodo Dimension® Creatinina 
Enzimatica (ECREA) Flex® Cartuccia Reagente 
 
Gentile Cliente, 
 
I nostri archivi ci segnalano che il Vostro Laboratorio potrebbe aver ricevuto uno dei seguenti prodotti: 
 
Tabella 1: Dimension® Clinical Chemistry Systems Prodotti Affetti 
 

Metodo Codice Test 
Numero di Catalogo Siemens Material Number 

(SMN) Lotti 

Enzymatic Creatinine EZCR 
 
DF270B 10471520 TUTTI 

 
Motivo per l’Azione Correttiva 
 
Lo scopo di questa comunicazione è quello di informarVi di un’interferenza rilevata con il prodotto indicato nella Tabella 1 
fornire istruzioni sulle azioni che il Vostro Laboratorio deve intraprendere. 
Siemens Healthcare Diagnostics ha rilevato che la presenza di N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI), un metabolita 
dell'Acetaminofene, può causare interferenze in alcuni dosaggi chimici durante l'analisi dei campioni dei pazienti.  Attraverso 
studi di spiking (aggiunta) del NAPQI, a una concentrazione di 15 mg/L [101 µmol/L], Siemens ha osservato un bias con il test 
Dimension EZCR di circa -12% ad una concentrazione di Creatinina di 1.02 mg/dL (90 µmol/L). Questo livello di 
concentrazione di NAPQI è correlato ad un livello tossico di Acetaminofene.  Esperimenti di titolazione sono stati 
successivamente eseguiti per caratterizzare il potenziale di interferenza di NAPQI a concentrazioni decrescenti. 
Azioni intraprese da Siemens: 
La sezione "Limitazioni " nelle Istruzioni per l'Uso (IFU) del metodo Dimension EZCR sarà aggiornata per indicare che “L’N-
acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI) è un metabolita dell'acetaminofene.  Concentrazioni di NAPQI di circa 10 mg/L correlate 
ai livelli sovraterapeutici di acetaminofene dimostrano una variazione dei risultati ≤10%.  Concentrazioni di NAPQI superiori a 
questo valore possono portare a risultati falsamente depressi per i campioni dei pazienti." 
 
Le informazioni relative al NAPQI fornite in questa comunicazione sostituiscono quelle contenute nelle attuali Istruzioni per 
l’Uso (IFU) di Dimension EZCR fino all'aggiornamento di ciascuna di esse. 
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Le IFU aggiornate saranno caricate nella Document Library: tutti gli utenti registrati che hanno scelto di ricevere le notifiche 
saranno informati della disponibilità delle IFU aggiornate. 
 
Rischi per la Salute  
 
Il rischio per la salute è trascurabile. A livelli tossici di Acetaminofene, l'interferenza del NAPQI può portare a valori di 
Creatinina falsamente depressi.  L'entità del bias tuttavia, non dovrebbe portare ad una differenza clinicamente significativa 
nella gestione del paziente.  
 
Azioni da Intraprendere da parte del Cliente: 
 

• Si prega di prestare attenzione alle limitazioni sopra indicate. 
• Si prega di rivedere questa comunicazione con il Vostro Direttore Medico  
• Compilare e restituire il Form di ricezione allegato a questa comunicazione entro 30 giorni. 
• Se avete avuto segnalazioni per malattia o eventi avversi associati ai prodotti indicati nella Tabella 1, contattare 

immediatamente il Supporto Tecnico Siemens Healthineers o il Vostro rappresentante locale di Siemens 
Healthineers. 

 
 
Ci scusiamo per l’inconveniente arrecato e per qualsiasi informazione tecnica riguardante il presente avviso di sicurezza Vi 
preghiamo di contattare il rappresentante locale di Siemens o di contattare il servizio di supporto al cliente telefonando al 
seguente numero: 800 827119. 
Vogliate altresì cortesemente distribuire queste informazioni a tutto il personale interessato nel Vostro laboratorio, 
mantenerne una copia nel Vostro archivio e inoltrarle a chiunque possa avere in uso il dispositivo oggetto del presente 
comunicato. 
Confidiamo che questa comunicazione sia intesa come una scrupolosa attenzione che la nostra azienda pone non solo nelle 
procedure di produzione, ma anche al costante monitoraggio della qualità dei prodotti presso gli utilizzatori al fine di 
assicurare il più elevato standard di qualità e sicurezza. 
 
 
Nel ringraziarVi per la collaborazione Vi inviamo i nostri più distinti saluti. 
 

 
@A& 

Siemens Healthcare S.r.l. 
 (Procuratore) 

   
Siemens Healthcare S.r.l. 

 (Procuratore) 
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Modulo di “Conferma di Avvenuta Notifica” –  FSCA ACHC 20-06 Dimension 
 
 
Dimension® Clinical Chemistry Systems 
 
Interferenza da N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI) con il metodo Dimension® Creatinina 
Enzimatica (ECREA) Flex® Cartuccia Reagente 
 
Vi preghiamo di voler completare il presente Modulo e di inviarlo via e-mail all’indirizzo: Regulatory-Affairs.team@siemens-
healthineers.com a conferma dell’avvenuta ricezione della comunicazione al cliente sopra indicata. 
 
 
 
Cliente/firma ____________________     Città ________________________ 
 
 
 
 
Timbro/data ____________________ 
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Nome Michela Reina 
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E-mail michela.reina@siemens-healthineers.com 

 
Vostro riferimento 
Nostre sigle 
Data 

 
 
Maggio 2020 

  
  
  
FSCA ACHC 20-06 Vista 
 

 Siemens Healthcare S.r.l. , Via Vipiteno 4 - 20128 Milano 
 
 

AVVISO DI SICUREZZA

 
Dimension Vista® Systems 
 
Interferenza da N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI) con il metodo Dimension Vista® Creatinina 
Enzimatica (ECREA) Flex® Cartuccia Reagente 
 
Gentile Cliente, 
 
I nostri archivi ci segnalano che il Vostro Laboratorio potrebbe aver ricevuto uno dei seguenti prodotti: 
 
Tabella 1: Dimension Vista® Chemistry Systems Prodotti Affetti 
 

Metodo Codice Test 
Numero di Catalogo Siemens Material Number 

(SMN) Lotti 

Enzymatic Creatinine ECREA 
 
K1270A 10700444 TUTTI 

 
Motivo per l’Azione Correttiva 
 
Lo scopo di questa comunicazione è quello di informarVi di un’interferenza rilevata con il prodotto indicato nella Tabella 1 
fornire istruzioni sulle azioni che il Vostro Laboratorio deve intraprendere. 
Siemens Healthcare Diagnostics ha rilevato che la presenza di N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI), un metabolita 
dell'Acetaminofene, può causare interferenze in alcuni dosaggi chimici durante l'analisi dei campioni dei pazienti.  Attraverso 
studi di spiking (aggiunta) del NAPQI, a una concentrazione di 15 mg/L [101 µmol/L], Siemens ha osservato un bias con il test 
Dimension Vista ECREA di circa -15% ad una concentrazione di Creatinina di 1.01 mg/dL [89 µmol/L]. Questo livello di 
concentrazione di NAPQI è correlato ad un livello tossico di Acetaminofene.  Esperimenti di titolazione sono stati 
successivamente eseguiti per caratterizzare il potenziale di interferenza di NAPQI a concentrazioni decrescenti. 
Azioni intraprese da Siemens: 
La sezione "Limitazioni " nelle Istruzioni per l'Uso (IFU) del metodo Dimension Vista ECREA sarà aggiornata per indicare che 
“L’N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI) è un metabolita dell'acetaminofene.  Concentrazioni di NAPQI di circa 10 mg/L 
correlate ai livelli sovraterapeutici di acetaminofene dimostrano una variazione dei risultati ≤10%.  Concentrazioni di NAPQI 
superiori a questo valore possono portare a risultati falsamente depressi per i campioni dei pazienti." 
 
Le informazioni relative al NAPQI fornite in questa comunicazione sostituiscono quelle contenute nelle attuali Istruzioni per 
l’Uso (IFU) di Dimension Vista ECREA  fino all'aggiornamento di ciascuna di esse. 
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Le IFU aggiornate saranno caricate nella Document Library: tutti gli utenti registrati che hanno scelto di ricevere le notifiche 
saranno informati della disponibilità delle IFU aggiornate. 
 
Rischi per la Salute  
 
Il rischio per la salute è trascurabile. A livelli tossici di Acetaminofene, l'interferenza del NAPQI può portare a valori di 
Creatinina falsamente depressi.  L'entità del bias tuttavia, non dovrebbe portare ad una differenza clinicamente significativa 
nella gestione del paziente.  
 
Azioni da Intraprendere da parte del Cliente: 
 

• Si prega di prestare attenzione alle limitazioni sopra indicate. 
• Si prega di rivedere questa comunicazione con il Vostro Direttore Medico  
• Compilare e restituire il Form di ricezione allegato a questa comunicazione entro 30 giorni. 
• Se avete avuto segnalazioni per malattia o eventi avversi associati ai prodotti indicati nella Tabella 1, contattare 

immediatamente il Supporto Tecnico Siemens Healthineers o il Vostro rappresentante locale di Siemens 
Healthineers. 

 
 
 
Ci scusiamo per l’inconveniente arrecato e per qualsiasi informazione tecnica riguardante il presente avviso di sicurezza Vi 
preghiamo di contattare il rappresentante locale di Siemens o di contattare il servizio di supporto al cliente telefonando al 
seguente numero: 800 827119. 
Vogliate altresì cortesemente distribuire queste informazioni a tutto il personale interessato nel Vostro laboratorio, 
mantenerne una copia nel Vostro archivio e inoltrarle a chiunque possa avere in uso il dispositivo oggetto del presente 
comunicato. 
Confidiamo che questa comunicazione sia intesa come una scrupolosa attenzione che la nostra azienda pone non solo nelle 
procedure di produzione, ma anche al costante monitoraggio della qualità dei prodotti presso gli utilizzatori al fine di 
assicurare il più elevato standard di qualità e sicurezza. 
 
 
Nel ringraziarVi per la collaborazione Vi inviamo i nostri più distinti saluti. 
 

 
@A& 

Siemens Healthcare S.r.l. 
 (Procuratore) 

   
Siemens Healthcare S.r.l. 

 (Procuratore) 
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Modulo di “Conferma di Avvenuta Notifica” –  FSCA ACHC 20-06 Vista 
 
 
Dimension Vista® Systems 
 
Interferenza da N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQI) con il metodo Dimension Vista® Creatinina 
Enzimatica (ECREA) Flex® Cartuccia Reagente 
 
Vi preghiamo di voler completare il presente Modulo e di inviarlo via e-mail all’indirizzo: Regulatory-Affairs.team@siemens-
healthineers.com a conferma dell’avvenuta ricezione della comunicazione al cliente sopra indicata. 
 
 
 
Cliente/firma ____________________     Città ________________________ 
 
 
 
 
Timbro/data ____________________ 
 
 


