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   En 

 
 
          
         

 
 

Pomezia, 11 ottobre 2010 
 

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE  
 

Oggetto:  Richiamo dal Mercato dei Trocar ENDOPATH® XCELTM con tecnologia 

OPTIVIEWTM  e kit assemblati contenenti tali dispositivi limitatamente ad alcuni 

codici di prodotto e lotti specifici riportati nel Modulo di Richiamo allegato 

 

Alla c.a. del Direttore Sanitario e del Responsabile della Vigilanza per i Dispositivi Medici  

 
Gentile cliente,  

 
con la presente La informiamo che Ethicon Endo-Surgery ha deciso di avviare un richiamo volontario 

di alcuni codici e lotti specifici dei Trocar ENDOPATH® XCELTM con tecnologia OPTIVIEWTM da 11 mm 
e da 12 mm riportati nel Modulo di Richiamo allegato. 
 
Tutti i codici ed i lotti relativi agli stessi dispositivi, senza tecnologia Optiview TM , non sono oggetto di 
questo richiamo dal mercato e possono essere utilizzati senza problemi. 

   
Questo richiamo è stato avviato perché Ethicon Endo-Surgery è venuta a conoscenza di un aumento 

del numero di reclami relativi alla perdita di gas nei Trocar ENDOPATH® XCELTM con tecnologia 
OPTIVIEWTM. Questa desufflazione potrebbe causare una perdita di pneumoperitoneo durante gli 

interventi laparoscopici, la quale a sua volta potrebbe avere come conseguenza la conversione 
dell’intervento da laparoscopico a cielo aperto. 

Il presente richiamo è già stato notificato alla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti e 
alle Autorità Sanitarie della Unione Europea.    

Il Vostro aiuto è necessario per garantire che tutti i prodotti coinvolti riportati nel Modulo di Richiamo 

allegato vengano individuati, conteggiati e restituiti alla Johnson & Johnson Medical S.p.A. 

Per quanto sopra esposto Vi preghiamo di:  
 

1. NON UTILIZZARE IL PRODOTTO.  
 

2. Controllare immediatamente le scorte per verificare se avete Trocar ENDOPATH® XCELTM con 
tecnologia OPTIVIEW® da 11 e 12 mm appartenenti ai codici e ai lotti interessati. Rimuovere i 
trocar oggetto del richiamo ed accantonarli in area segregata.  
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3. I codici ed i lotti oggetto di questo richiamo dal mercato possono essere contenuti anche in kit 
assemblati dalla Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.. L’elenco dei codici kit e dei 
relativi lotti coinvolti,  contenenti uno o più dispositivi oggetto dell’azione di richiamo sono 
indicati nel Modulo di Richiamo allegato. Qualora foste ancora in possesso di tali kit vi 
preghiamo di restituire il kit completo secondo le modalità riportate di seguito. 

 
 

4. Compilare e rispedire il Modulo di Richiamo allegato alla presente lettera alla 
Johnson & Johnson Medical S.p.A., anche nell’eventualità che non abbiate in giacenza nessun 
dispositivo interessato dal richiamo.  

 
 
 
 
 
Vi preghiamo di restituire il Modulo di Richiamo al più presto e comunque entro e non oltre il 22 
ottobre 2010 a:  

Johnson & Johnson Medical S.p.A.  
Servizio Clienti  
c.a. Sig.ra Maria Grazia Distefano  
fax: 06-911 94 505 

 
In caso di necessità, il nostro Product Specialist di zona Vi aiuterà a completare la procedura di 
richiamo volontario di prodotto.  
 
Una volta che la procedura di cui sopra sarà stata completata e dopo il ricevimento del Modulo di 
Richiamo, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. provvederà a contattarvi e concordare con Voi le 
modalità di ritiro.  
 
Alla restituzione del prodotto, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. emetterà la relativa nota di credito 
per tutte le unità restituite. Per la disponibilità di codici sostitutivi, contattare il Responsabile di zona.  
 
Queste informazioni devono essere messe a conoscenza di tutto il personale interessato presso la Vs. 
struttura o presso qualsiasi altra struttura alla quale i dispositivi oggetto di richiamo possano essere 
stati trasferiti. Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti che questo richiamo potrà causarVi. Ethicon 
Endo-Surgery si impegna per la sicurezza dei pazienti e per assicurare che questo richiamo volontario 
venga implementato nella maniera più veloce ed efficiente possibile.  
 
Distinti saluti, 

 
 
 
    Dott. Giorgio Milesi  

  General Manager Divisione Ethicon Endo-Surgery  
        Johnson & Johnson Medical S.p.A. 

 



 

Trocars Endopath -  Pagina 3 di 3 
 

Allegato 1: Elenco codici interessati 
 
Trocar Senza Lama 

 B11LP – Trocar Senza Lama ENDOPATH XCEL con tecnologia OPTIVIEW con cannula liscia, 11 
mm, lunghezza 100 mm  

 B11LPH – Trocar Senza Lama ENDOPATH XCEL con tecnologia OPTIVIEW con cannula liscia, 
11 mm, lunghezza 100 mm, impugnatura a pistola 

 B11LT – Trocar Senza Lama ENDOPATH XCEL con tecnologia OPTIVIEW con cannula di 
stabilità, 11mm, lunghezza 100 mm 

 B11LTH – Trocar Senza Lama ENDOPATH XCEL con tecnologia OPTIVIEW con cannula di 
stabilità, 11 mm, lunghezza 100 mm, impugnatura a pistola 

 B12LP – Trocar Senza Lama ENDOPATH XCEL con tecnologia OPTIVIEW con cannula liscia, 12 
mm, lunghezza 100 mm  

 B12LPH – Trocar Senza Lama ENDOPATH XCEL con tecnologia OPTIVIEW con cannula liscia, 
12 mm, lunghezza 100 mm, impugnatura a pistola 

 B12LT – Trocar Senza Lama ENDOPATH XCEL con tecnologia OPTIVIEW con cannula di 
stabilità, 12 mm, lunghezza 100 mm 

 B12LTH – Trocar Senza Lama ENDOPATH XCEL con tecnologia OPTIVIEW con cannula di 
stabilità, 12 mm, lunghezza 100 mm, impugnatura a pistola 

 B12SRT – Trocar Senza Lama ENDOPATH XCEL con tecnologia OPTIVIEW con cannula di 
stabilità, 12 mm, lunghezza 75 mm 

 B12XT – Trocar Senza Lama ENDOPATH XCEL con tecnologia OPTIVIEW con cannula di 
stabilità, 12 mm, lunghezza 150 mm 

 
Cannule di Stabilità Universali per Trocar 

 CB11LT – Cannula di Stabilità Universale per Trocar ENDOPATH XCEL con tecnologia 
OPTIVIEW, 11 mm, lunghezza 100 mm 

 CB12LT – Cannula di Stabilità Universale per Trocar ENDOPATH XCEL con tecnologia 
OPTIVIEW, 12 mm, lunghezza 100 mm 

 
Trocar con punta dilatante 

 D11LT – Trocar con punta dilatante ENDOPATH XCEL con tecnologia OPTIVIEW con cannula di 
stabilità, 11 mm, lunghezza 100 mm 

 D12LT – Trocar con punta dilatante ENDOPATH XCEL con tecnologia OPTIVIEW con cannula di 
stabilità, 12 mm, lunghezza 100 mm 

 D12XT – Trocar con punta dilatante ENDOPATH XCEL con tecnologia OPTIVIEW con cannula di 
stabilità, 12 mm, lunghezza 150 mm 

 
Trocar con punta smussa 

 H12LP – Trocar con punta smussa ENDOPATH XCEL con tecnologia OPTIVIEW con cannula 
liscia, 12 mm, lunghezza 100 mm 
 

Kit assemblati dalla Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A 

 L’elenco dei codici è contenuto del Modulo di Richiamo allegato alla presente 
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TROCAR ENDOPATH® XCEL

TM
 con tecnologia OPTIVIEW

TM 

Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 
presso di 
Voi (unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

B11LP 

G4RW5U   

G4RZ7L   

G4T33Y   

G4T58C   

B11LPH 

G4RX8G   

G4RZ3X   

G4T03X   

B11LTH 

G4RW20   

G4T03Y   

G4T26Y   

G4T49F   

G4T73A   

G4TX0R   

G4TX9D   

B12LP 

G4RV5F   

G4RY26   

G4T27X   

G4T55H   

G4T75Y   

B12LPH 

G4RW5T   

G4RZ3Y   

G4T03Z   

G4T32C   

G4T49G   

B12LTH 

G4RW2R   

G4RW31   

G4RZ48   

G4T00F   

G4T27C   

G4T448   

G4T549   

G4T56N   

G4T59L   

G4T65G   

G4T709   

G4TE35   

G4TF2E   

G4TG03   

G4TG73   

G4TH21   

G4TM00   

G4TT3F   

G4TU3P   

G4TX0T   

 

Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 
presso di 
Voi (unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

B12SRT 

G4RW52   

G4RZ25   

G4T05J   

G4T465   

G4T76T   

B12XT 

G4RU2U   

G4RV59   

G4RW8N   

G4RW97   

G4T19T   

G4T79U   

G4TA2A   

G4TA7K   

G4TD2C   

G4TF0R   

G4TJ1L   

G4TM3X   

G4TN8E   

G4TR00   

G4TT2W   

G4TW4E   

G4TW55   

G4TY7G   

B11LT 

G4RH49   

G4RH57   

G4RJ9H   

G4RK2U   

G4RK90   

G4RL5P   

G4RM16   

G4RM1F   

G4RM7E   

G4RN1E   

G4RP3L   

G4RT0T   

G4RT9D   

G4RV4D   

G4RV4M   

G4RW9Z   

G4RX5R   

G4RY23   

G4RY7P   

G4RZ6G   
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TM 

Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 

presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

B11LT 

G4T093   

G4T167   

G4T22M   

G4T27A   

G4T27W   

G4TC7V   

G4TD1U   

G4TE1P   

G4TF0N   

G4TF3J   

G4TG6D   

G4TH07   

G4TH5L   

G4TJ44   

G4TK1J   

G4TK6E   

G4TL3A   

G4TL95   

G4TM49   

G4TM88   

G4TN2H   

G4TN88   

G4TP1R   

G4TP4X   

G4TP89   

G4TR4X   

G4TT3K   

G4TT97   

G4TU8J   

G4TV4W   

G4TW1C   

G4TX0C   

G4TX8Z   

B12LT 

F4PX6F   

F4PY9E   

F4PY9K   

F4PZ22   

F4PZ4D   

F4PZ6F   

F4PZ9Z   

F4R00M   

F4R01X   

 

Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 

presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

B12LT 

F4R039   

F4R09W   

F4R10Z   

F4R15N   

F4R18E   

F4R18K   

F4R234   

F4R255   

F4R256   

F4R278   

F4R34L   

F4R34N   

F4R35D   

F4R369   

F4R393   

F4R40J   

F4R44A   

F4R458   

G4R601   

G4R71Y   

G4R71Z   

G4R77Y   

G4R77Z   

G4R80H   

G4R84L   

G4R860   

G4R87V   

G4R915   

G4R920   

G4R962   

G4R97Z   

G4RA7D   

G4RA8N   

G4RC45   

G4RC79   

G4RC8D   

G4RC8E   

G4RC98   

G4RD24   

G4RD2A   

G4RD4V   

G4RE84   
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TM 

Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 

presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

B12LT 

G4RF0A   

G4RF8C   

G4RG18   

G4RG31   

G4RG32   

G4RG3T   

G4RG83   

G4RH0C   

G4RJ08   

G4RJ92   

G4RJ9E   

G4RK6L   

G4RL02   

G4RL1L   

G4RL2E   

G4RL8P   

G4RL8Y   

G4RM31   

G4RM49   

G4RN06   

G4RN27   

G4RN2K   

G4RN30   

G4RN5D   

G4RN7Z   

G4RN8F   

G4RP1K   

G4RR2N   

G4RR3K   

G4RT09   

G4RT28   

G4RT3G   

G4RT3J   

G4RU8H   

G4RV1F   

G4RV1G   

G4RV89   

G4RV8J   

G4RW54   

G4RW55   

G4RX59   

G4RY7W   

 

Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 

presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

B12LT 

G4RY8V   

G4RY8W   

G4RZ15   

G4RZ29   

G4RZ6H   

G4RZ6U   

G4RZ6V   

G4RZ6W   

G4T01U   

G4T04H   

G4T04J   

G4T14X   

G4T23R   

G4T296   

G4T34K   

G4T34P   

G4T36A   

G4T41E   

G4T44W   

G4T45N   

G4T46C   

G4T50W   

G4T529   

G4T63Z   

G4T64N   

G4T66H   

G4T66J   

G4T70Y   

G4T711   

G4T73J   

G4T750   

G4T78T   

G4T78U   

G4T81R   

G4T83Y   

G4T87T   

G4T89V   

G4T90T   

G4T93A   

G4T940   

G4T941   

G4T94W   
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TM 

Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 

presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

B12LT 

G4T95J   

G4T976   

G4TA1E   

G4TA5W   

G4TA5X   

G4TA7D   

G4TA96   

G4TA9H   

G4TC3Y   

G4TC4X   

G4TC4Y   

G4TC80   

G4TD3G   

G4TD3W   

G4TD8Z   

G4TD9Z   

G4TF02   

G4TF8Z   

G4TG0W   

G4TG31   

G4TG4H   

G4TG6X   

G4TH16   

G4TH5M   

G4TH79   

G4TJ2A   

G4TJ5W   

G4TJ6U   

G4TJ8Y   

G4TJ9W   

G4TK2F   

G4TK86   

G4TK9H   

G4TL5Z   

G4TL7R   

G4TL9N   

G4TM3H   

G4TM5T   

G4TM87   

G4TN2G   

G4TP14   

G4TP7K   

 

Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 

presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

B12LT 

G4TR1F   

G4TR3A   

G4TR54   

G4TR7H   

G4TR9M   

G4TT0G   

G4TT20   

G4TT43   

G4TT7R   

G4TU1D   

G4TU3J   

G4TU89   

G4TV22   

G4TV5V   

G4TW0N   

G4TW3V   

G4TW5U   

G4TX16   

G4TX2D   

G4TX7E   

G4TX8R   

G4TY19   

CB11LT 

G4RH8R   

G4RK9Z   

G4RL5R   

G4RM8H   

G4RN6Z   

G4RT08   

G4RV2F   

G4RY0X   

G4RZ5N   

G4T12D   

G4T20J   

G4T31F   

G4T444   

G4T50E   

G4TL5Y   

G4TL8F   

G4TU70   

G4TX6J   

CB12LT 
F4R421   

G4R93M   
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TM 

Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 

presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

CB12LT 

G4R989   

G4RA4E   

G4RA7Z   

G4RA8M   

G4RC4N   

G4RD94   

G4RG1F   

G4RG4X   

G4RG91   

G4RH7X   

G4RJ9A   

G4RN3R   

G4RR4T   

G4RT8H   

G4RU3C   

G4RU6V   

G4RV2U   

G4RW9J   

G4RY1R   

G4RY6L   

G4RZ68   

G4T092   

G4T14D   

G4T229   

G4T243   

G4T26W   

G4T31T   

G4T32W   

G4T37M   

G4T37N   

G4T410   

G4T449   

G4T45Z   

G4T47R   

G4T48G   

G4T551   

G4T71V   

G4T74Z   

G4T81K   

G4T83U   

G4T894   

G4T92T   

 

Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 
presso di 
Voi (unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

CB12LT 

G4T98R   

G4TA4Z   

G4TA9X   

G4TC2L   

G4TC6L   

G4TD1E   

G4TD68   

G4TE07   

G4TE9W   

G4TF2M   

G4TG16   

G4TG61   

G4TG8P   

G4TH58   

G4TJ2G   

G4TJ99   

G4TK1H   

G4TK3H   

G4TL76   

G4TM3D   

G4TM5W   

G4TN2E   

G4TN81   

G4TP0V   

G4TP9D   

G4TR4W   

G4TR77   

G4TU0L   

G4TU86   

G4TV4F   

G4TV9F   

G4TW9U   

G4TX7P   

D11LT 

G4RR2U   

G4RR34   

G4RT47   

G4RT53   

G4RT5N   

G4RU05   

G4RX11   

G4RX7V   

G4RZ28   

 



Pagina 7 di 16 del Modulo di Richiamo  
TROCAR ENDOPATH® XCEL
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TM 

Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 

presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

D11LT 

G4RZ4M   

G4T06C   

G4T09H   

G4T171   

G4T18U   

G4T28K   

G4T38Y   

G4T46L   

G4T51N   

G4T55T   

G4T590   

G4T685   

G4T77N   

G4T98T   

G4TA2X   

G4TA8U   

G4TC16   

G4TC5A   

G4TC98   

G4TD6X   

G4TE68   

G4TF7D   

G4TF9Z   

G4TG33   

G4TH1A   

G4TH45   

G4TJ4N   

G4TK2N   

G4TL1T   

G4TL99   

G4TM89   

G4TN9M   

G4TP3D   

G4TR6J   

G4TV2G   

G4TW3Y   

G4TX4Y   

D12LT 

G4RM9L   

G4RN11   

G4RP5H   

G4RP69   

G4RP6Y   

 

Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 

presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

D12LT 

G4RP9Y   

G4RR1Z   

G4RR2C   

G4RR78   

G4RR84   

G4RU23   

G4RV9U   

G4RW0P   

G4RX2X   

G4RY40   

G4RY4U   

G4RZ7M   

G4T07A   

G4T11T   

G4T15Z   

G4T28W   

G4T301   

G4T32A   

G4T364   

G4T401   

G4T46Y   

G4T522   

G4T57U   

G4T691   

G4T733   

G4T81X   

G4TA8V   

G4TC26   

G4TC5D   

G4TD3H   

G4TD4H   

G4TD4X   

G4TF1K   

G4TF8N   

G4TG0X   

G4TG4C   

G4TH27   

G4TJ4U   

G4TJ6J   

G4TJ8W   

G4TK32   

G4TK50   
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TM 

Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 

presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

D12LT 

G4TK8N   

G4TR20   

G4TR7T   

G4TT7T   

G4TT7U   

G4TU13   

G4TU6N   

G4TV2Z   

G4TW85   

G4TY0C   

D12XT 

G4RW15   

G4RY5J   

G4T204   

G4T76K   

G4TG5C   

G4TM47   

G4TR7U   

G4TV5Y   

H12LP 

F4R041   

F4R042   

F4R089   

F4R097   

F4R10H   

F4R11U   

F4R130   

F4R16U   

F4R21A   

F4R23E   

F4R24D   

F4R25J   

F4R265   

F4R33T   

F4R36A   

F4R38J   

F4R408   

F4R41Y   

G4R74D   

G4R77D   

G4R83C   

G4R95U   

G4RA71   

G4RC1D   

 

Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 

presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

H12LP 

G4RC6L   

G4RD09   

G4RE99   

G4RH13   

G4RJ2C   

G4RK7E   

G4RL15   

G4RL3E   

G4RM9W   

G4RN6G   

G4RN9F   

G4RP31   

G4RP32   

G4RP33   

G4RR9U   

G4RT87   

G4RV03   

G4RV0R   

G4RV1D   

G4RW64   

G4RX45   

G4RY5Y   

G4RZ4U   

G4T00H   

G4T08G   

G4T127   

G4T19V   

G4T19W   

G4T29C   

G4T37L   

G4T40E   

G4T49H   

G4T50C   

G4T52P   

G4T52R   

G4T65L   

G4T70D   

G4T73F   

G4T749   

G4T76J   

G4T808   

G4T83A   
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Codice Numero 
di lotto 

Q.tà 
disponibile 

presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

H12LP 

G4T83T   

G4T95M   

G4T99R   

G4TA1Y   

G4TA9R   

G4TC2M   

G4TD1A   

G4TD1H   

G4TD2N   

G4TF29   

G4TF6J   

G4TF7C   

G4TG97   

G4TJ04   

G4TJ3J   

G4TJ5R   

G4TK0T   

G4TL0M   

G4TL4H   

G4TL81   

G4TM3J   

G4TN10   

G4TP2P   

G4TR12   

G4TR24   

G4TR69   

G4TT9D   

G4TU2D   

G4TV3F   

G4TV5H   

G4TW79   

G4TX6F   

G4TY05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT ASSEMBLATI 

Codice 
KIT  

 

Numero 
di lotto 

KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di 

Voi (unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 

(unità) 

CK10006 
TH01079   

TH01460   

CK10007 
TH01080   

TH01464   

CK10036 
TH01452   

TH01465   

CK10037 

TH01536   

TH01688   

TH01815   

CK10038 TH01537   

CK1006 TH01029   

CK1036 

TH00490   

TH00670   

TH00785   

TH00912   

CK1062 

TH00450   

TH00649   

TH00735   

CK1068 

TH01101   

TH01143   

TH01148   

TH01209   

TH01280   

TH01291   

TH01411   

TH01775   

CK1072 

TH00787   

TH00946   

TH01067   

TH01416   

TH01749   

TH01851   

CK1074 

TH00440   

TH00491   

TH00657   

TH00693   

TH00772   

TH00788   

TH01002   

TH01031   
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KIT ASSEMBLATI 
Codice 
KIT  
 

Numero 
di lotto 
KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

CK1074 

TH01068   

TH01216   

TH01403   

TH01429   

TH01518   

TH01564   

TH01690   

TH01716   

TH01767   

TH01776   

TH01889   

TH01919   

CK1097  
TH00959   

TH00967   

CK1217 

TH00718   

TH01236   

TH01262   

TH01281   

CK1228 

TH01303   

TH01362   

TH01628   

CK1279 

TH00960   

TH01113   

TH01181   

TH01404   

TH01421   

TH01554   

TH01638   

TH01722   

TH01911   

CK1280 

TH00716   

TH00961   

TH01422   

TH01639   

CK1292A 

TH00843   

TH01147   

TH01740   

TH01912   

CK1293 TH01573   

 

 

 

 

KIT ASSEMBLATI 
Codice 
KIT  
 

Numero 
di lotto 
KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di 
Voi (unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

CK1293 TH01719   

CK1316 

TH00666   

TH01013   

TH01191   

TH01490   

TH01930   

CK1321 TH01201   

CK1329 
  

TH00452   

TH01468   

TH01491   

TH01708   

CK1335 

TH00453   

TH00830   

TH00878   

TH01115   

TH01528   

TH01771   

TH01867   

CK1362 

TH00580   

TH00836   

TH00993   

TH01117   

TH01320   

TH01706   

CK1427 

TH01424   

TH01890   

TH01920   

CK1531 

TH00857   

TH00994   

TH01081   

TH01195   

TH01224   

TH01292   

TH01417   

TH01450   

TH01831   

TH01852   

TH01905   

TH01932   
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KIT ASSEMBLATI 

Codice 
KIT  
 

Numero 
di lotto 
KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

CK1543 

TH00521   

TH00889   

TH01118   

TH01248   

TH01612   

TH01898   

CK1545  

TH00538   

TH01225   

TH01566   

CK1556 
MONALDI 

TH00822   

TH00982   

TH01134   

TH01246   

TH01507   

TH01782   

CK1557 
MONALDI 

TH00539   

TH01363   

TH01425   

CK1597 

TH00596   

TH00928   

TH01385   

TH01907   

CK1908 

TH00722   

TH00728   

TH00890   

TH01430   

CK1917 

TH00832   

TH01070   

TH01469   

CK1934 TH01337   

CK1935 
TH00680   

TH00858   

CK1941 TH01834   

CK1943 
TH00968   

TH01249   

CK1946 

TH00505   

TH00640   

TH00837   

TH01049   

 
 
 

 

KIT ASSEMBLATI 

Codice 
KIT  
 

Numero 
di lotto 
KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di 
Voi (unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

CK1946 

TH01444   

TH01492   

TH01669   

TH01777   

TH01808   

TH01847   

TH01914   

CK1952 TH00815   

CK1953 

TH00510   

TH00637   

TH00752   

TH00816   

TH00963   

TH01019   

TH01136   

TH01151   

TH01237   

TH01238   

TH01345   

TH01539   

TH01599   

TH01619   

TH01848   

TH01877   

CK1954 

TH00749   

TH00753   

TH00891   

TH01152   

TH01346   

TH01540   

TH01618   

TH01878   

CK1961 TH00789   

CK2001 
TH01386   

TH01493   

CK2130 

TH00671   

TH00760   

TH00983   

TH01211   
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KIT ASSEMBLATI 

Codice 
KIT  
 

Numero 
di lotto 
KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

CK2130 

TH01451   

TH01459   

TH01809   

CK2130A 

TH00597   

TH00819   

TH01239   

TH01264   

TH01439   

TH01613   

TH01810   

TH01835   

CK2131 

TH00622   

TH00833   

TH01215   

TH01437   

TH01523   

TH01614   

TH01692   

TH01921   

CK2132 
TH00947   

TH01629   

CK2133 

TH00672   

TH00761   

TH01364   

TH01463   

CK2133C 

TH00717   

TH01438   

TH01615   

CK2134A 

TH00626   

TH00796   

TH00859   

TH00865   

TH01338   

TH01590   

TH01760   

CK2137 

TH00935   

TH01020   

TH01445   

TH01494   

 
 
 

 

KIT ASSEMBLATI 

Codice 
KIT  
 

Numero 
di lotto 
KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di 
Voi (unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

CK2137 
TH01712   

TH01879   

CK2139 

TH00525   

TH00729   

TH01240   

TH01321   

TH01655   

CK2140 TH01784   

CK2155 

TH00581   

TH00797   

TH00905   

TH00948   

TH01032   

TH01339   

CK2156  
TH00984   

TH01304   

CK2170 

TH00750   

TH00914   

TH01166   

TH01283   

TH01508   

TH01811   

CK2171 

TH00744   

TH00936   

TH01380   

TH01545   

TH01693   

TH01891   

CK2257 TH01440   

CK2271 
TH00720   

TH01892   

CK2288 TH01405   

CK2289 

TH00866   

TH01033   

TH01495   

TH01647   

CK2290 

TH00930   

TH01496   

TH01648   
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KIT ASSEMBLATI 

Codice 
KIT  
 

Numero 
di lotto 
KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

CK2291 

TH00565   

TH00652   

TH01250   

TH01287   

TH01305   

TH01365   

TH01630   

CK2295 

TH00698   

TH00817   

TH01003   

TH01171   

TH01182   

TH01509   

TH01694   

TH01765   

CK2317 TH01524   

CK2336 
TH00633   

TH01933   

CK2337 

TH00674   

TH00985   

TH00995   

TH01519   

TH01812   

TH01934   

CK2602 

TH01102   

TH01146   

TH01268   

TH01293   

TH01340   

CK2643 

TH00494   

TH00684   

TH00818   

TH00920   

TH01034   

TH01082   

TH01168   

TH01591   

TH01600   

TH01863   

 
 
 

 

KIT ASSEMBLATI 

Codice 
KIT  
 

Numero 
di lotto 
KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di 
Voi (unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

CK2643 TH01935   

CK2650 TH01026   

CK2679 

TH00542   

TH01004   

TH01823   

CK2705 TH01497   

CK2707 TH01713   

CK2834 

TH00455   

TH00731   

TH00790   

CK2928 

TH00673   

TH00929   

TH01161   

TH01470   

TH01546   

TH01880   

CK2929 

TH00543   

TH00798   

TH01007   

TH01306   

TH01525   

CK3009 TH00635   

CK3300 

TH00699   

TH00791   

TH00799   

TH00964   

TH01035   

TH01096   

TH01214   

TH01294   

TH01307   

TH01332   

TH01471   

TH01660   

TH01750   

TH01772   

TH01828   

TH01881   

CK3301 TH00659   
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KIT ASSEMBLATI 

Codice 
KIT  
 

Numero 
di lotto 
KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di Voi 
(unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

CK3301 

TH00838   

TH01043   

TH01284   

TH01520   

TH01584   

TH01761   

TH01849   

CK3325 

TH01585   

TH01857   

TH01883   

TH01886   

CK3460 
TH00566   

TH01036   

CK3477 

TH00567   

TH00896   

TH00903   

TH01213   

TH01631   

TH01850   

CK3650 
TH01241   

TH01709   

CK3897 

TH01062   

TH01183   

TH01341   

TH01498   

TH01632   

CK3898 

TH00892   

TH01063   

TH01295   

TH01633   

CK4009 

TH00997   

TH01192   

TH01377   

TH01836   

CK4016 TH01144   

CK4024 
TH00416   

TH01366   

CK4025  
TH00931   

TH01099   

 
 
 

 

KIT ASSEMBLATI 

Codice 
KIT  
 

Numero 
di lotto 
KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di 
Voi (unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

CK4025 TH01586   

CK4041 

TH00546   

TH00732   

TH01037   

TH01511   

TH01547   

TH01842   

CK4221 
TH00501   

TH00800   

CK4222 

TH00513   

TH00801   

TH01446   

CK4433 TH01104   

CK444 TH01431   

CK445ASL5 

TH00636   

TH00767   

TH01045   

TH01322   

TH01844   

CK4876 TH01780   

CK493 TH01936   

CK5541 

TH00587   

TH01005   

TH01251   

TH01634   

TH01762   

CK5566 
TH01272   

TH01367   

CK5648 TH01467   

CK7001 TH01906   

CK7702 

TH00503   

TH00591   

TH00793   

TH00898   

TH01073   

TH01173   

TH01419   

TH01527   

TH01570   
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KIT ASSEMBLATI 

Codice 
KIT  
 

Numero 
di lotto 
KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di 
Voi (unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

CK7702 TH01593   

CK837D TH00515   

CK883B 

TH00860   

TH01046   

TH01227   

TH01606   

TH01745   

CK911 

TH00662   

TH01308   

TH01594   

TH01659   

CK911 
UROLOGIA 

TH01097   

CKFBF3 

TH01041   

TH01222   

TH01604   

TH01744   

CKMULT 
10039 

TH01535   

CKMULT 
2334 

TH00646   

TH00679   

TH00719   

TH01042   

TH01093   

TH01454   

TH01476   

CKMULT 
2335 

TH01521   

CKMULT 
COLE10030 

TH01388   

TH01534   

TH01556   

TH01589   

CKMULT 
COLE1141 

TH01432   

TH01433   

CKMULT 
COLE2459 

TH00759   

TH00917   

TH01107   

TH01333   

CKMULT 
COLE2642 

TH00656   

 
 
 
 

KIT ASSEMBLATI 

Codice 
KIT  
 

Numero 
di lotto 
KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di 
Voi (unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

CKMULT 
COLE2642 

TH01091   

TH01626   

CKMULT 
COLE6689 

TH00690   

TH01092   

TH01550   

TH01627   

TH01876   

CKMULT 
HAR1366 

TH01218   

TH01601   

CK1315 

TE00377   

TE01842   

TF00135   

TF00699   

TF01706   

TF02129   

TG01372   

TG01807   

TH00561   

CK 
1315BGB 

TE00378   

TE01843   

TF00122   

TF00700   

TF01707   

TF02130   

TG01373   

TG01808   

TH00560   

CK1315B 
TF00121   

TH00559   

CK1339 

TG00204   

TG01013   

TH00072   

TH01254   

CKMULT 
COLE1339 

TG00205   

TG01014   

TH00073   

TH01255   
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KIT ASSEMBLATI 

Codice 
KIT  
 

Numero 
di lotto 
KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di 
Voi (unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

CK10002 

TH01100   

TH01128   

TH01270   

TH01389   

TH01786   

TH01825   

TH01925   

CKMULT 
COLE10002 

TH01129   

TH01271   

TH01390   

TH01787   

TH01826   

TH01926   

CK10003 
TH01391   

TH01643   

KIT ASSEMBLATI 

Codice 
KIT  
 

Numero 
di lotto 
KIT 

Q.tà 
disponibile 
presso di 
Voi (unità) 

Q.tà che 
intendete 
restituire 
(unità) 

 CK10003 
TH01665   

TH01778   

CKMULT 
COLE10003 

TH01412   

TH01644   

TH01666   

TH01779   

CKMULT 
COLE10004 

TH01075   

TH01131   

TH01200   

TH01279   

TH01327   

TH01435   

TH01646   

TH01664   

TH01928   

 

 
IMPORTANTE: 
NEL CASO IN CUI ABBIATE PRODOTTO DA RESTITUIRE VI PREGHIAMO DI COMPILARE LA PARTE 
SOTTOSTANTE. PER LA DISPONIBILITÀ DI CODICI SOSTITUTIVI, CONTATTARE IL RESPONSABILE DI ZONA. 
 
 
LUOGO DEL RITIRO DEL MATERIALE RICHIAMATO 
 
 
FARMACIA/MAGAZZINO/SALA OPERATORIA         _____________________________________________________ 
 
 
VIA ____________________________________________________ CITTÀ __________________________________ 
 
 
PERSONA INCARICATA PER LA RESTITUZIONE DEL MATERIALE 
 
 
NOMINATIVO __________________________________________TELEFONO ________________________________ 
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